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Nach dem Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln (AMG) haben Arzneimittel den Zweck, 
Krankheiten zu heilen, zu lindern, zu verhüten, die physiologische Funktion des Behandelten 
wiederherzustellen oder zu beeinflussen oder dabei zu helfen, eine Diagnose zu stellen [1]. 
Der Zweck dieses Gesetzes ist es "für die Sicherheit im Verkehr mit Arzneimitteln, insbeson-
dere für die Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit der Arzneimittel" zu sorgen [1]. 
Der Grund für die heute gültige Arzneimittelrechtsprechung fußt auf Arzneimitteltragödien 
der Vergangenheit. Ein früher, dokumentierter Fall ereignete sich im Jahr 1937, wo es in den 
USA zu mehreren hundert Todesfällen nach Einnahme einer sulfanilamidhaltigen, flüssigen 
Zubereitung kam, welche mit giftigem Diethylenglykol kontaminiert war. Etwa 22 Jahre spä-
ter, 1957 -1961, kam es nach Einnahme von thalidomidhaltigen Tabletten weltweit zu 
schweren Dysmelien und Aplasien, einem Fehlen oder einer Fehlbildung von inneren und 
äußeren Organen während der embryonalen Entwicklung. Als Reaktion darauf wurde im Jah-
re 1961 in Deutschland erstmals ein Gesetz formuliert, welches sich allein mit der Sicherheit 
im Verkehr von Arzneimitteln befasste. Im Jahr 1978 wurde dieses durch die heute noch gül-
tige Form des Arzneimittelgesetzes ersetzt. Dennoch kommt es auch in neuerer Zeit zu Vor-
fällen mit Arzneimitteln. Im Jahr 2006 kam es während einer klinischen Studie zu starken, 
unerwünschten Wirkungen nach Verabreichung des Antikörpers TGN1412, die auf der Hete-
rogenität der Zielstruktur (Target) zwischen Tiermodell und Mensch beruhten. Als Tiermo-
dell wurden dabei zuletzt erfolgreich Makaken getestet. Bei dem Target handelt es sich um 
ein Protein, welches auf T-Zelllymphozyten exprimiert wird. Die Aminosäuresequenz dieses 
CD28-Moleküls unterscheidet sich beim Menschen geringfügig von der Sequenz im Maka-
ken. Durch diese geringe Abweichung der Aminosäuresequenz liegen die CD28-Moleküle 
beim Menschen in einer etwas anderen Faltung (Konformation) vor. TGN1412 bindet beim 
Menschen deswegen an einer etwas zellnäheren Position. Da die Abstände zweier CD28-
Moleküle in Zellnähe geringer sind, kann ein TGN1412-Antikörper nur beim Menschen zwei 
CD28-Moleküle vernetzen (Crosslinking). Dieses Crosslinking führt zu einer konzertierten 
Ausschüttung an proinflammatorischen Zytokinen durch die T-Zellen, was eine lebensbe-
drohliche Situation auslöst [2, 3]. Da es sich um die Phase 1 im Studienplan handelte, waren 
nur wenige gesunde Studienteilnehmer betroffen. Ein größeres Patientenkollektiv wie in den 





Dieser Vorfall zeigt einerseits den Sinn einer Gesetzgebung, welche die Sicherheit bzw. die 
Qualität von Arzneimitteln auch bereits während der klinischen Erprobung fordert und för-
dert, andererseits wird deutlich, dass allein aufgrund der Komplexität der Arzneimittelwir-
kung auf den Organismus Vorfälle wie diese nicht vollends ausgeschlossen werden können.  
Zur Gewährleistung der Qualität von Arzneimitteln sind im deutschen Arzneimittelrecht Arz-
neibücher vorgeschrieben. Diese enthalten unter anderem Vorschriften und Spezifikationen 
zur Prüfung von bereits zugelassenen Arzneimitteln. Das Europäische Arzneibuch führt eine 
allgemeine Monographie zu monoklonalen Antikörpern "Anticorpora monoclonalia ad usum 
humanum" [4]. Diese ist bewusst mit viel Handlungsspielraum verfasst und gibt keine kon-
kreten Vorgaben zur Analytik von Antikörpern vor. Die United States Pharmacopeia (USP) 
arbeitet seit 2012 an einer allgemeinen Monographie (general chapter) für monoklonale An-
tikörper. Diese ist am 1.5.2016 erschienen und in Kraft treten [5, 6]. Die USP schreibt darin 
die Verwendung der Kapillarelektrophorese unter Zusatz von Natriumdodecylsulfat (SDS) 
und der Größenausschlusschromatographie (SEC) zur Analyse von Antikörpern vor. Letztere 
Technik hat sich in der Größenanalyse von Proteingemischen bereits vielfach etabliert. Es 
wurde zuletzt auch gezeigt, dass quantitative Bestimmungen verlässlich und mit hoher Präzi-
sion durchführbar sind [7]. Durch gezieltes Manipulieren der mobilen Phase können zusätzli-
che Trenneffekte erreicht werden, welche es außerdem ermöglichen, Proteine derselben 
Größe chromatographisch aufzutrennen. In diesem Fall ist vom modifizierten Modus bzw. 
modifizierter SEC die Rede [8]. 
Der Stellenwert der SEC wird in einem der Standardwerke zur Hochleistungsflüssigchroma-
tographie (HPLC) von Stavros Kromidas frei übersetzt beschrieben: "Es ist die einzige Tech-
nik, mit der die Verteilung der Eigenschaften [einer Probe] in einem weiten Anwendungsbe-
reich zuverlässig und effizient gemessen werden können. Daher ist die Größenausschluss-
chromatographie anderen Techniken wie der Viskosimetrie, Osmometrie oder der dynami-
schen Lichtstreuung überlegen, welche lediglich die Bestimmung von Durchschnittswerten 
für die Eigenschaften [einer Probe] erlauben." [9, S. 359]. Die SEC ist in Verbindung mit ei-
nem handelsüblichen UV- oder DA-Detektor neben dieser Fähigkeit außerdem eine kosten-
günstige Technik mit hoher Robustheit und einem weiten linearen Bereich bei gleichzeitig 





Obwohl, oder gerade weil die SEC einen festen Stellenwert in der Analytik von Biomolekülen 
hat, darf bei der Anwendung dieser Technik nicht weniger kritisch verfahren werden. Auf-
grund der Struktur der verwendeten stationären Phasen kommt es zur Adsorption von Probe 
auf einer fabrikneuen stationären Phase. Dieser Effekt wird häufig als Priming-Effekt be-
zeichnet [10]. Der Priming-Effekt lässt sich jedoch nicht nur bei fabrikneuen Trennsäulen be-
obachten, wie in Kapitel 4.1.4.4 noch genauer erläutert wird. Außerdem bergen die zumeist 
wässrigen Eluenten die Gefahr von mikrobiellen Kontaminationen, welche sich auf die Pro-
ben (s. Kapitel 4.1.4.4 bzw. Abbildung 4.9) und auf das Säulenmaterial auswirken. 
In dieser Arbeit wird gezeigt, inwiefern die Quantifizierung von Proteinen mittels der SEC als 
kritisch anzusehen ist. Dabei muss nicht nur der chromatographische Prozess an sich, son-
dern alle Schritte der Probe, von der Probenvorbereitung bis hin zum Ergebnis der Analyse, 
betrachtet werden. 
Sowohl proteinogenen als auch niedermolekularen Arzneimitteln ist gemein, dass dem Pati-
enten eine Möglichkeit zur Kontrolle fehlt. Anders als bei Lebensmitteln ist der Patient bei 
Arzneimitteln nicht in der Lage zu entscheiden, ob es noch verwendet werden kann oder 
nicht. Aus diesem Grund werden für Fertigarzneimittel aufwendige Haltbarkeitsstudien 
durchgeführt. Diese sollen garantieren, dass ein Medikament über die Verwendbarkeitsdau-
er nicht nur sicher, sondern auch noch wirksam ist. Einen Sonderfall stellen dabei Rezeptur-
arzneimittel dar. Diese werden in kleinen Stückzahlen in Apotheken patientenindividuell 
hergestellt. In Rezeptursammlungen wie dem Neuen Rezepturformularium sind standardi-
sierte Rezepturen zusammengestellt. Man findet dort auch Angaben zur Haltbarkeit der Zu-
bereitungen. Je nach Wassergehalt, Art der Verpackung und vorhandenen Konservierungs-
stoffen beläuft sich die Haltbarkeit auf 14 Tage bis 3 Jahre [11]. Wird jedoch von den dort 
angegebenen Rezepturvorschriften abgewichen, muss auf pauschale Haltbarkeitswerte zu-
rückgegriffen werden. Diese werden unabhängig von Art der Wirkstoffe und den Lagerungs-
bedingungen vergeben. Die Verwendbarkeitsdauer muss in diesen Fällen eher kurz angesetzt 
werden, was zum einen den Patienten verunsichert und auch zu Complianceproblemen 
führt. So ist bei 100 Gramm einer Zubereitung, welche einmal täglich auf das Gesicht aufge-
tragen werden soll, eine Verwendbarkeitsdauer von 2 Wochen knapp bemessen. Besonders 
relevant ist diese Problematik bei Arzneistoffen, deren labile Molekularstruktur bekannt ist. 





festen Zubereitung untersucht, die hinsichtlich ihrer Verschreibungshäufigkeit und der kriti-
schen Kombination der Wirkstoffe als besonders geeignet für diese Untersuchung erschien. 




2 Proteine als Arzneistoffe 
Der Marktanteil von proteinogenen, rekombinant hergestellten Wirkstoffen steigt stetig an. 
Maßgeblich daran beteiligt sind therapeutische Antikörper, die gegen eine Vielzahl von Er-
krankungen eingesetzt werden [12, 13]. Laut einer Studie des Verbandes der forschenden 
Pharmaunternehmen (vfa) stieg im Jahr 2013 der Umsatz mit Biopharmazeutika in Deutsch-
land im Vergleich zum Vorjahr um 8,5 % auf 6,5 Millarden Euro. Mehr als 300 therapeutische 
Antikörper befanden sich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Studie in klinischer Tes-
tung (285 in Phase I-II, 48 in Phase III) [14]. 
Biopharmazeutika werden mittels Zelllinien hergestellt, welche als Kulturen in Bioreaktoren 
gehalten werden. Im Jahr 2004 wurden 60-70 % der so erzeugten Wirkstoffe in immortali-
sierten Ovarialzellen des chinesischen Hamsters (CHO-Zellen) produziert [15], 2014 wurden 
noch 42 % der Biopharmazeutika aus CHO-Zellen gewonnen. Insuline werden häufig in Hefe-
zellen (Saccharomyces cerevisiae) oder Darmbakterien (Escherichia coli) produziert, aber 
auch humane Zellen und Pilzkulturen kommen zum Einsatz [16].  
Dabei lässt sich die folgende Faustregel formulieren: Je stärker die verwendeten Zellen hu-
manen Zellen ähneln, desto komplexer ist die Instandhaltung einer Kultur [17], desto lang-
samer läuft die Proteinsynthese (Prokaryoten sind etwa um den Faktor 10 schneller [18]) 
und desto mehr gleicht das entstehende Protein den körpereigenen, womit die Gefahr der 
Entwicklung einer Immunogenität sinkt [19]. Ein zentraler Unterschied zwischen den Zellar-
ten ist die Fähigkeit zu posttranslationalen Modifikationen. Prokaryotische Zellen (zumeist 
wird E. coli eingesetzt) verfügen nicht über ein Endoplasmatisches Retikulum. Außerdem 
weist ihr zytosolischer Raum reduktive Eigenschaften auf, was ein Sezernieren von Proteinen 
mit Disulfidbrücken vereitelt. Disulfidbrücken sind jedoch wichtige struktur- und somit auch 
funktionsgebende Elemente für die entstehenden Proteine. So weisen Insuline stets drei 
Disulfidbrücken auf (s. Abbildung 2.1), die für die Funktion essentiell sind. Dennoch wurde 
viel Arbeit in die Entwicklung eines rentablen E.coli-Models zur Herstellung für Insulin ge-
steckt. Ein heute noch im großen Stile verwendetes Verfahren wird von der Firma Sanofi-
Aventis und Eli Lilly angewandt [20]. In das Genom von E.coli wird eine Sequenz eingebracht, 
die ein Peptid translatiert, welches aus allen drei Insulin-Peptidketten besteht. Da die Trans-
lation fast immer an einem Methionincodon beginnt, wurde am N-Terminus noch ein 
Methioninrest eingefügt. Nach Isolierung dieses Proteins in Folge der Zelllyse, wird durch 
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sodass therapeutisch genutzte Proteine, deren Funktionalität von der Glykosylierung ab-
hängt, in Säugetierzellen produziert werden sollten [20]. Zudem ist die Fähigkeit zur Fehler-
korrektur, dem sogenannten proofreading, bei prokaryotischen Zellen gegenüber 
eukaryotischen nicht vorhanden. Etwa eine von tausend Aminosäuren wird bei der Transla-
tion fehlerhaft verarbeitet. Daraus ergibt sich eine Vielzahl an Molekülen bzw. ein heteroge-
nes Gemisch des gleichen Proteins, welches auch durch die nachfolgenden technologischen 
Aufreinigungsprozesse nicht vollständig homogenisiert werden kann [26–28]. Es liegen also, 
anders als bei den meisten synthetisierten niedermolekularen Arzneistoffen, "Gemische" 
vor, was die Kontrolle deren Qualität zusätzlich kompliziert. Außerdem werden niedermole-
kulare Arzneistoffe häufig oral verabreicht. Proteine müssen aufgrund ihrer chemischen und 
physikalischen Eigenschaften zumeist parenteral verabreicht werden. Niedermolekulare Arz-
neistoffe, die größtenteils gezielt chemisch synthetisiert werden, haben definierte chemi-
sche und physikalische Eigenschaften. In der Regel sind pK-Werte, hydrolytische bzw. 
photolytische Stabilität, Löslichkeit und Kristallstruktur bekannt. Im Jahr 1997 wurden von 
Christopher Lipinski Regeln für die Bioverfügbarkeit oral applizierter Arzneistoffe aufgestellt - 
Lipinskis Rule of Five. Diese besagen, dass in einem Arzneistoffmolekül nicht mehr als fünf 
Wasserstoffbrückendonatoren und nicht mehr als 10 Wasserstoffbrückenakzeptoren vor-
handen sein sollten. Außerdem soll das Molekulargewicht 500 g/mol bzw. Dalton nicht über-
steigen und der Oktanol-Wasser-Verteilungskoeffizient (logP) muss unter 5 liegen [29]. Diese 
wurden dann, obwohl bereits vorher veröffentlicht, erst einige Jahre später durch A. Ghose 
erweitert. Es wurde unter anderem die Zahl der Atome auf maximal 70 begrenzt und ein un-
terer Grenzwert von -0,5 für den logP eingeführt [30]. Zwar sind diese Regeln auch nach der 
Erweiterung nur als Faustregel zu verstehen, geben jedoch die Dimension vor, in denen Arz-
neistoffe chemisch einzuordnen sind. Selbst kleinste Proteine wie das Vasopressin 
(s. Abbildung 2.2), bestehend aus lediglich 9 Aminosäuren (AS), weisen jedoch ein Moleku-
largewicht von 1000 g/mol und über 100 Atome auf. Außerdem sind die meisten Proteine 
stark hydrophil. So weist beispielsweise Vasopressin einen kalkulierten clogP von -3,9, fünf-
zehn Wasserstoffbrückenakzeptoren und siebenundzwanzig Wasserstoffbrückendonatoren 
auf. 





Es liegt also fern, proteinogene Wirkstoffe oral zu applizieren [31]. Es existieren jedoch ne-
ben der invasiven, alternative Applikationsmöglichkeiten. So kann Oxytocin nasal appliziert 
werden, wobei auf diesem Wege auch die hydrolytische Zersetzung des Wirkstoffes hinaus-
gezögert wird. Die hydrolytische Instabilität von Proteinen wirkt erschwerend bei der Fin-
dung stabiler Wirkstoffe und deren Darreichungsformen sowie einer akzeptablen Wirkungs-
dauer bei Anwendung. Vor allem extreme pH-Werte und eine Vielzahl von Peptidasen sor-
gen für einen raschen Wirkverlust in vivo [32]. 
Neben den generellen Anforderungen an Arzneistoffe lassen sich die speziellen Anforderun-
gen an proteinogene Arzneistoffe daher wie folgt zusammenfassen:  
 
a) Es ist ein hohes Ausmaß an chemischer Stabilität nötig, um eine Verarbeitung als Fer-
tigarzneimittel zu ermöglichen. 
b) Auch unter Stressbedingungen darf es nur in einem vertretbaren Ausmaß zur Aggre-
gation und Fragmentierung kommen. 
c) Die Halbwertzeit muss ein sinnvolles Dosierungsintervall ermöglichen. 
d) Es soll möglichst keine Immunogenität entstehen. 































Abbildung 2.2 - Strukturformel von Vasopressin. Die angegebenen Daten wurden mit Chemdraw 13.0 ermittelt. 




Sowohl c) als auch d) werden erreicht, indem die Wirkstoffe möglichst stark den körpereige-
nen Proteinen ähneln. Dies wird für therapeutische Antikörper erreicht, indem humanisierte 
Antikörper verwendet werden. Hierbei ist fast die ganze Aminosäuresequenz analog zu hu-
manen IgG-Antikörpern. Lediglich die Complementary Determing Regions (CDR), welche für 
die Antigenbildung verantwortlich sind, sind häufig murinen Ursprungs [19]. Die so konzi-
pierten Antikörper verursachen seltener unerwünschte Reaktionen des Immunsystems. Vor 
der Einführung solcher humanisierten Antikörper wurden noch häufiger sogenannte HAMA-
Antworten (Humane-Anti-Maus-Antikörper)-Antworten beobachtet. Zwar werden nach der 
Einführung humanisierter Antikörper auch HAHA (Humane-Anti-Human-Antikörper)-
Antworten beobachtet. Diese sind jedoch seltener als Reaktionen auf murine oder chimäre 
Antikörper [19].  
Die Punkte a) und b) sind in der Art der molekularen Struktur von Proteinen begründet. Die-
se ist nur bedingt beeinflussbar, da die Struktur der Proteine stark mit ihrer Funktion ver-
knüpft ist. Eine gängige Methode zur Konservierung von Proteinen ist die Gefriertrocknung. 
Proteinlösungen werden dabei direkt im Primärpackmittel (häufig Vials aus hochinertem 
Glas) gefriergetrocknet. Der Entzug von Wasser verhindert effizient die Hydrolyse der Prote-
ine, jedoch ist der Prozess der Gefriertrocknung an sich kritisch [33, 34]. So ist besonders der 
Entzug des Wassers und die so veränderte Umgebung der Proteinmoleküle ein Stressfaktor, 
welcher zur Entfaltung, Strukturverlust und Aggregation führen kann. 
Wie bereits erwähnt, ist eine vollständige Homogenität einer biotechnologisch hergestellten 
Substanz nur theoretisch zu gewährleisten. Man versucht jedoch, Punkt e) in der Produktion 
zu erfüllen, indem die erhaltenen Proteine aufwändig gereinigt werden. Diese Aufreinigung 
muss im Kompromiss zur erhaltenen Ausbeute stehen und darf dem Zielprotein nicht oder 
nur geringsten Schaden zufügen. 
Verschiedene Stressfaktoren wurden für diese Arbeit simuliert und die Effekte auf Proteine 
untersucht. Da aus Kostengründen nicht immer therapeutisch aktive Proteine verwendet 
werden konnten, wurden Modellproteine verwendet.  
 
2.1 Modellproteine 
Aufgrund der hohen Preise für therapeutisch verwendete Proteinarzneimittel werden in der 
Forschung häufig Modellproteine verwendet. Diese sind in hohen Reinheiten zu moderaten 




Preisen über diverse Hersteller beziehbar. Die Reinheit ist hier besonders wichtig, um sicher-
zustellen, dass Beobachtungen bei Experimenten nicht durch Verunreinigungen der Modell-
proteine bedingt sind [27, 28]. Solche fehlerhaften Beobachtungen werden dann, vor allem 
in der Chromatographie, häufig als "Artefakte" bezeichnet. Die Modellproteine für diese Ar-
beit wurden nach unterschiedlichen Gesichtspunkten ausgewählt:  
 
- Größe des Proteins. Tatsächlich wird das Gewicht in Kilodalton (kDa) betrachtet, da es 
eine messtechnisch leicht zu erfassende Größe ist, welche unabhängig von äußeren Fak-
toren ist. Der Zusammenhang zwischen Größe und Gewicht ist unter nativen Bedingun-
gen jedoch nicht linear, da verschiedene Proteine unregelmäßig gefaltet sind und sich 
daher in ihrer Form bzw. Größe bei gleichem Gewicht unterscheiden. Das Gewicht von 
Proteinen erstreckt sich über einen weiten Bereich zwischen etwa 1 kDa, wie z.B. das 
Peptidhormon Vasopressin, welches aus 9 Aminosäuren besteht (s. Abbildung 2.2), und 
Titin mit 3600 kDa aus etwa 30.000 Aminosäuren. IgG-Antikörpermonomere weisen ei-
ne Größe von etwa 150 kDa und Thyreoglobulin, ein Protein aus der Schilddrüse, weist 
ein Molekulargewicht von etwa 660 kDa auf. Da Antikörper eine zentrale Rolle in dieser 
Arbeit spielen, wurden Modellproteine gewählt, deren Größenbereich sowohl die Analy-
se von Fragmenten als auch die von oligomeren Aggregaten von IgG-Antikörpern, also 
ein Vielfaches von 150 kDa umfasst. Thyreoglobulin wurde daher als obere Grenze, 
Myoglobin mit 17 kDa als untere Grenze des Größenbereichs gewählt. 
Es sei darauf hingewiesen, dass bei Molekülen mit weniger als 40 AS in der Regel von 
(Poly-)Peptiden die Rede ist [32]. Ab dieser Größe sind Proteine in der Lage, eine be-
stimmte Funktion wie z.B. Katalyse als Enzym auszuüben. Unterhalb dieser Grenze fin-
den sich viele Hormone, wie das bereits angesprochene Vasopressin (9 AS), Oxytocin 
(9 AS) oder Somatostatin (14 AS).  
 
- Isoelektrischer Punkt (IEP). Proteine verhalten sich teilweise stark pH-abhängig. Wenn 
der pH-Wert der Umgebung dem Wert des IEP entspricht, weist das Protein keine Netto-
ladung auf. In diesem Zustand sind Proteine anfälliger für Interaktionen mit Oberflächen 
oder anderen Proteinmolekülen. Diese Eigenschaft kann man sich bei der chromatogra-




phischen Trennung von zwei Proteinen zu Nutze machen, wie weiter unten besprochen 
wird.  
 
Protein IEP Größe in kDa 




Bovines Serum Albumin 5,5-5,8 [35]  
4,2-4,9 [36] 
4,98 - 5,18 [37] 
65 - 69 
Thyreoglobulin 4,4-4,7 [38] 
Porcin: 4,58 (nativ), 5,00 (denat.) [37, 
39, 40] 
Bovin: ca. 5,3 [41] 
660 - 670 
Myoglobin 7,0-7,4 [35] 
6,99 [36] 
7,33 und 6,88 [37] 
17 - 17,5 
Tabelle 2.1 - Isoelektrische Punkte und Größe von ausgewählten Modellproteinen. Die Isoelektrischen Punkte variieren je 
nach Quelle und Bestimmungsmethode. Der angegebene Größenbereich setzt sich aus den in der Spalte zum IEP angege-
ben Quellen zusammen. 
 
- Proteinfamilie. Proteine lassen sich in zwei große Gruppen einteilen, die fibrillären und 
die globulären Proteine. Viele neuere Arzneimittel gehören zur Gruppe der Globuline, 
welche zu den globulären Proteinen zählen. So sind Antikörper Gamma(γ)-Globuline, 
woher auch der Name Immunglobuline stammt. Neben der Immunabwehr haben Globu-
line häufig eine Speicherfunktion. Andere, für die Pharmakokinetik von Arzneistoffen 
äußerst bedeutsame Proteine, sind die Albumine, wie Ovalbumin und Bovines Serum 
Albumin (BSA), welche zwar auch zu den globulären Proteinen, nicht jedoch zu den Glo-
bulinen gezählt werden. Eine weitere wichtige Gruppe der globulären Proteine sind 
Metalloproteine. Diese weisen ein komplexiertes Metallion auf, welches häufig essenti-
ell für die katalytische Funktion des Proteins ist. Aber auch Transportproteine, wie das 
Hämoglobin mit seiner eisentragenden Häm-Funktion oder das Myoglobin, welches 
ebenfalls eine Häm-Gruppe trägt, zählen hierzu. Allen globulären Proteinen ist gemein-
sam, dass sie in wässrigen Salzlösungen löslich sind. Fibrilläre Proteine lösen sich dage-




gen nur schwer in wässrigen Lösungen. Ein Beispiel sind hier die Keratine, aus denen 
Nägel und Haare bestehen. Diese sind für therapeutische Zwecke weniger interessant 
und werden daher hier nicht weiter berücksichtigt. 
 
- Stabilität gegenüber äußeren Einflüssen. In Abhängigkeit von ihrer Struktur weisen Pro-
teine Instabilitäten gegenüber äußeren Einflüssen wie Hitze, großen Grenzflächen, ext-
remen pH-Werten und Proteasen auf. 
 
- Preis und Verfügbarkeit. Vor allem bei längeren Versuchsreihen, die große Mengen Pro-
benmaterial beanspruchen, ist es sinnvoll wirtschaftlich vertretbar zu arbeiten. Das Mo-
dellprotein muss in größeren Mengen verfügbar sein, um chargentreues Arbeiten zu 
ermöglichen. Andernfalls steigt die Gefahr von Artefakten und Falschdeutungen. Oben-
drein sollte die Verfügbarkeit des Proteins beim Händler nicht eingeschränkt oder unsi-
cher sein. 
 
Nach diesen Gesichtspunkten wurden Ovalbumin, Bovines Serum Albumin (BSA), Myoglobin 
und Thyreoglobulin sowie ein therapeutischer Antikörper aus einer eingestellten klinischen 
Studie als Modellproteine verwendet (s. Kapitel 2.2). 
 
2.2 Antikörper aus Studie 
Aus einer klinischen Studie wurde uns nach dem Scheitern der Phase-2-Studie eine größere 
Menge monoklonaler Antikörper zur Verfügung gestellt. Es handelt sich hierbei um einen 
humanisierten IgG1-Antikörper mit einem Gewicht von etwa 150 kDa (s. Abbildung 2.3). In 
dieser Arbeit soll dieser vereinfachend als MAB abgekürzt werden. 
 Abbildung 2.3 - Schematische Darstellun
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Das Immunsystem des Tieres produziert Antikörper gegen das verabreichte Antigen. Dem 
Tier wird nach Feststellung einer hohen Antikörperkonzentration Blut entnommen und die 
Antikörpermoleküle werden abgetrennt, isoliert und gereinigt, bevor sie etwa als Antiserum 
gegen Botulismus verwendet werden können [42, S. 920–921]. Die auf diese Weise gewon-
nenen Antiseren enthalten viele verschiedene Antikörper (polyklonale Antikörper), welche 
sich gegen unterschiedliche Epitope des verabreichten Antigens richten. Bei der neueren 
Hybridoma-Technik werden i.d.R. Mäuse mit einem Antigen immunisiert. Als Folge werden 
vorerst auch hier polyklonale und auch polyvalente Antikörper erhalten. Um monoklonale 
Antikörper produzieren zu können, isoliert man die B-Lymphozyten aus der Maus und im-
mortalisiert diese durch Hybridisierung mit einer Multiplen Myelom-Zelle [43]. Die auf diese 
Weise immortalisierten Hybridoma-Zellen werden mittels Western Blotting, durch Autoradi-
ographie oder andere geeignete Verfahren [32, S. 74–75] auf den gesuchten Antikörper 
gescreent und nach erfolgreicher Identifizierung weiter kultiviert [23, S. 10–12]. Da die hier-
bei erhaltenen Antikörper murinen Ursprungs sind, werden sie bei Anwendung am Patienten 
häufig von dessen Immunsystem als fremd erkannt. Bei wiederholter Applikation kommt es 
zu überschießenden HAMA-Reaktionen. Um diese zu mindern, wurde nach Verfahren ge-
sucht, welche eine Herstellung von humananalogen Molekülen erlauben. Da die Verwen-
dung solcher Hybridomazellen jedoch kostengünstig und schnell durchführbar ist, werden sie 
bevorzugt zu analytischen Zwecken wie z.B. Immunoassays verwendet. Zur Produktion von 
therapeutischen Antikörpern bestehen heute drei Methoden, die hier zur Anwendung kom-
men:  
1. die Phagen-Display-Technik, welche mit modifizierten Bakteriophagen und E. coli arbeitet, 
2. die Verwendung von human combinatorial libraries (Gendatenbanken), welche es erlau-
ben, Antikörper gezielt für bestimmte Antigene zu erzeugen, oder 
3. die Verwendung von humanisierten Mäusen (auch: Xenomäuse, HuMab-Maus), in denen 
die Gene, welche Antikörper kodieren, durch humane Gene ersetzt wurden. 
 
Letztere erlauben die Gewinnung von humanen Antikörpern mittels Hybridomtechnik [44, S. 
64–67]. 
 




2.3 Gründe für das Scheitern einer Klinischen Studie 
In der Einleitung wurde bereits der Anspruch an die Qualität von Arzneimitteln erwähnt. Ne-
ben den formellen Versagungsgründen einer Marktzulassung für Arzneimittel, etwa auf-
grund von fehlenden Unterlagen bei der Antragstellung, sind Mängel in der Qualität, der Un-
bedenklichkeit und der Wirksamkeit des Arzneimittels Gründe für das Scheitern eines Arz-
neimittels bereits während einer klinischen Studie. Wenn für die beabsichtigte Indikation 
also kein therapeutischer Effekt vorliegt, kann der Arzneistoff nicht auf den Markt gelangen. 
Unbedenklich bedeutet, dass die Nebenwirkungen, die ein Arzneistoff verursachen wird, 
nicht die positive Wirkung überwiegen, also ein ausreichend positives Risiko-Nutzen-
Verhältnis vorliegt. Die Qualität eines Arzneistoffes wird im Europäischen Arzneibuch durch 
Feststellen der Identität, des Gehaltes und der Reinheit gesichert. Für das qualitätsbedingte 
Scheitern einer Studie ist in aller Regel der Gehalt über den Zeitraum der Studie und die 
Reinheit entscheidend. Weist ein Arzneistoff zum Zeitpunkt der Produktion zunächst keine 
erkennbaren Nebenprodukte auf und hat somit eine Reinheit und einen Gehalt von 100 %, 
so kann sich bereits nach wenigen Stunden ein Großteil des Stoffes zersetzt haben oder es 
können sich sogar für den Patienten schadhafte Nebenprodukte bilden. Bei proteinogenen 
Arzneimitteln sind Aggregate ein häufiges Problem. Die meisten proteinogenen Arzneimittel 
werden intravenös appliziert, da sie den Verdauungstrakt nicht unzersetzt durchlaufen kön-
nen. Die für den Körper fremden Bestandteile können vom Immunsystem erkannt werden. 
Dadurch kommt es zu einer Sensibilisierung von Mastzellen. Bei erneutem Verabreichen der 
gleichen Bestandteile kommt es zu einer massenhaften Degranulierung der Mastzellen mit 
Ausschüttung von diversen Entzündungsmediatoren, welche die allergietypischen Reaktio-
nen wie Juckreiz, Ekzem, Blutdruckabfall bis hin zum möglicherweise tödlichen, anaphylakti-
schen Schock bewirken. Besonders häufig erfolgt diese Hypersensibilisierung gegenüber Pro-
teinen, seltener gegenüber Kohlenhydraten. Je mehr sich das applizierte Protein von den 
körpereigenen Proteinen unterscheidet, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es vom 
Immunsystem als fremd erkannt wird und eine Sensibilisierung erfolgt [19]. Das ist auch der 
Grund dafür, dass humanisierte Antikörper hergestellt werden. Diese weisen eine starke 
Ähnlichkeit zu den körpereigenen Antikörpern auf und werden daher seltener als fremd er-
kannt. Außerdem sind aggregierte Proteine, die aus einem Zusammenschluss mehrerer Mo-
leküle bestehen, sog. Multimere, kritisch für die intravenöse Applikation [28]. Je größer ein 




Protein ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, vom Immunsystem als fremd erkannt zu 
werden, sodass eine Sensibilisierung stattfindet [45]. 
 
2.4 Qualitätskontrolle  
Bereits vor der klinischen Testung wird die Qualität von Arzneistoffen genauestens geprüft, 
aber auch nach Marktzulassung eines Präparates wird die Qualität fortlaufend kontrolliert. 
Es wird also während der gesamten "Lebenszeit" eines Arzneimittels, das meint hier die Zeit 
zwischen klinischer Erprobung bis zur Marktrücknahme, fortwährend die Qualität über-
wacht. Dies ist EU-weit im EudraLex, einer Sammlung von Verordnungen, Richtlinien und 
Empfehlungen, geregelt. Im Volume 4, dem EU-Good Manufacturing Practice (GMP)-
Leitfaden findet sich im Chapter 6, Part 1 die Definition von Quality Control (deutsch: Quali-
tätskontrolle): 
 
"Quality Control is concerned with sampling, specifications and testing as well 
as the organisation, documentation and release procedures which ensure that 
the necessary and relevant tests are carried out, and that materials are not re-
leased for use, nor products released for sale or supply, until their quality has 
been judged satisfactory. Quality Control is not confined to laboratory opera-
tions, but must be involved in all decisions which may concern the quality of 
the product. The independence of Quality Control from Production is consid-
ered fundamental to the satisfactory operation of Quality Control." [46] 
 
Diese Richtlinie wurde in der Verordnung über die Anwendung der Guten Herstellungspraxis 
bei der Herstellung von Arzneimitteln und Wirkstoffen und über die Anwendung der Guten 
fachlichen Praxis bei der Herstellung von Produkten menschlicher Herkunft, kurz AMWHV, in 
deutsches Recht überführt. Dort heißt es in § 14 Prüfung unter anderem: 
 
(3) Die zur Prüfung angewandten Verfahren sind nach dem jeweiligen Stand 
von Wissenschaft und Technik zu validieren. [...] 




(5) Wurde die erforderliche Qualität festgestellt, sind die Produkte entspre-
chend kenntlich zu machen; bei zeitlicher Begrenzung der Haltbarkeit ist das 
Enddatum anzugeben. 
(6) Ausgangsstoffe, Zwischen- und Endprodukte, die den Anforderungen an die 
Qualität nicht genügen, sind als solche kenntlich zu machen und abzusondern. 
[...] [47] 
 
Aus diesen Vorgaben lässt sich erkennen, dass die Qualitätskontrolle ein entscheidender Teil 
der Arzneimittelsicherheit ist und maßgeblich zur Sicherstellung der Qualität beitragen soll. 
Vor allem der EU-GMP-Leitfaden macht deutlich, dass Qualitätskontrolle hierbei nicht nur 
auf die Arbeiten im Labor beschränkt ist, sondern alle Bereiche tangiert, welche sich auf die 
Qualität auswirken. Einige dieser Bereiche werden in dieser Arbeit noch detaillierter disku-
tiert. Die gesetzlichen Vorgaben beziehen sich auf alle Arten von Arzneimitteln und sind stets 
verpflichtend für alle Personen und Unternehmen, die an der Herstellung und Prüfung von 





3 Niedermolekulare Arzneistoffe 
Eines der ersten gezielt synthetisch hergestellten Arzneimittel ist das para-
(Acetylamino)phenol, welches unter dem deutschen Freinamen Paracetamol bekannt ist. 
Vor der Markteinführung von Paracetamol im Jahre 1956 standen mit Acetanilid und Phena-
cetin seit Ende der neunziger Jahre des neunzehnten Jahrhunderts zwei antipyretisch und 
analgetisch wirkende Arzneistoffe zur Verfügung. Phenacetin wurde im Jahre 1986 vom 
deutschen Markt zurückgezogen. Grund dafür waren aufgetretene Nierenschädigungen [43, 
S. 250, 48, S. 173]. Auch Acetanilid wurde aufgrund schwerwiegender Nebenwirkungen vom 
Markt genommen [49, S. 212]. Para-(Acetylamino)phenol wurde indes als Metabolit der da-
mals bekannten Substanzen in Patientenurin entdeckt. Nach einiger Forschungsarbeit stellte 
sich die Verbindung als besser verträglich und wirksamer heraus als seine Vorgänger. Diese 
fast als empirisch zu sehende Arzneistoffforschung kann als einer der ersten Fälle von me-














Abbildung 3.1 - Die schmerzstillenden und fiebersenkenden Wirkstoffe Phenacetin, Acetanilid und deren Metabolit bzw. 
me-too-Struktur Paracetamol. 
 
Bei der me-too Forschung werden bekannte Wirkstoffe geringfügig verändert und die so neu 
entstandenen Verbindungen auf Wirksamkeit und Verträglichkeit getestet (s. Abbildung 3.1). 
Die heute gängigste Methode zur Findung von neuen Arzneistoffen ist, neben dem gezielten 
Design von Antikörpern (Kapitel 2.2), das Arzneistoffmodelling mittels Computersoftware. 
Nachdem die Zielstruktur durch Genom-, Transkriptom- oder Proteomanalytik ausgemacht 





nach möglichen Angriffspunkten untersucht [50, S. 9–10]. Ziel dabei ist es, eine möglichst 
starke Wechselwirkung an oder in der Nähe von einem für die Funktion der Zielstruktur es-
sentiellen Bereiches zu erzielen. Eine Variante dieses Verfahrens orientiert sich an den natür-
lichen Liganden der Zielstruktur oder an bereits vorhandenen Wirkstoffstrukturen [31, S. 25]. 
Handelt es sich bei der Zielstruktur um ein Enzym, werden häufig die natürlichen Liganden 
des Enzyms nachgeahmt. Die Arzneistoffmoleküle konkurrieren mit den natürlichen Ligan-
den um Bindestellen im aktiven Zentrum des Enzyms oder binden kovalent (dauerhaft) an 
dieses, ohne vom Enzym umgesetzt zu werden. Auf diese Weise hemmen sie die Funktionali-
tät des Enzyms. Neben diesen beiden Mechanismen der Enzymhemmung gibt es noch weite-
re. Diese sollen jedoch in dieser Arbeit nicht weiter erläutert werden. 
Auch einige Antibiotika wirken durch Enzyminhibition. Dadurch kann z.B. erreicht werden, 
dass die Proteinsynthese in den Bakterien zum Erliegen kommt - die Bakterien können sich 
nicht weiter vermehren. Ein bekannter Vertreter dieses Wirkmechanismus ist das Chloram-
phenicol. Chloramphenicol, welches ursprünglich aus einer Streptomyces-Art gewonnen 
wurde, kann seit Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts vollsynthetisch hergestellt werden 
[51]. Auch für Erythromycin, ein Makrolidantibiotikum, wurde bereits 1981 ein Syntheseweg 
veröffentlicht [52]. Anders als Chloramphenicol wird dieses jedoch noch heute aus einer Kul-
tur von Streptomyces erythreus-Bakterien isoliert, in denen die Verbindung das erste Mal 
nachgewiesen werden konnte [53]. Der Grund hierfür ist, dass die Herstellung von Erythro-
mycin mittels Bakterienkultur deutlich wirtschaftlicher ist als die Vollsynthese [54]. Je kom-
plexer die Struktur des Moleküls, desto weniger effizient ist die synthetische Gewinnung, da 
mit jedem zusätzlichen Syntheseschritt die Gesamtausbeute geringer ausfallen wird. Ein 
Vergleich der beiden angesprochenen Verbindungen Erythromycin und Chloramphenicol 
macht dies deutlich (s. Abbildung 3.2). Wie bereits in Kapitel 2 beschrieben wurde, liegen 
biotechnologisch gewonnene Arzneistoffe in der Regel als heterogenes Gemisch vor. Bei 
Erythromycin handelt es sich daher ebenfalls um ein Gemisch aus mehreren Verbindungen, 






Abbildung 3.2 - Erythromycin und Chloramphenicol. Die angegebenen Daten wurden mit Chemdraw 13.0 ermittelt. 
 
3.1 Wirkstoffe  
3.1.1 Keine Wirkung ohne Nebenwirkung! 
Wie bereits in Kapitel 3 angesprochen, sollen Arzneistoffe in der Lage sein, möglichst effizi-
ent chemische Wechselwirkungen mit der Zielstruktur einzugehen. Durch Genomanalyse 
werden Zielstrukturen ausfindig gemacht, passende Wirkstoffe mittels molecular modelling 
am Computer designt, synthetisiert und anschließend ihre Wirksamkeit und Toxizität unter-
sucht. Bei dieser Art der Wirkstofffindung lässt sich jedoch nicht mit Sicherheit sagen, dass 
der Wirkstoff spezifisch für das gewählte Target ist, da er nur auf dieses eine Target hin ent-
wickelt wurde. Je unspezifischer der Wirkstoff ist, desto mehr Nebenwirkungen wird dieser 
auslösen [31, S. 8]. Je höher hingegen die Affinität eines Wirkstoffes zu einer Zielstruktur ist, 
desto selektiver ist er in der Regel auch [31, S. 11] und zeigt so potentiell weniger Nebenwir-
kungen. Das tatsächliche Nebenwirkungspotential muss in Zell- bzw. Tierversuchen und klini-
schen Studien erprobt werden.  
Bei Arzneistoffen, die genaugenommen ein Gemisch mehrerer analoger Verbindungen dar-
stellen, wie es bei biotechnologisch hergestellten Wirkstoffen häufig der Fall ist, haben die 
einzelnen Stoffe unterschiedlich große Affinitäten zur Zielstruktur. In einigen Fällen sind die 
Wirksamkeit und das Nebenwirkungspotential aller im Arzneimittel auftauchenden Struktu-





gen wird dann generell ein gewisses toxisches Potential unterstellt, weswegen der Anteil der 
nicht qualifizierten Substanzen im fertigen Arzneimittel gesetzlich limitiert ist. Die Internati-
onal Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registraton of Pharmaceu-
ticals for Human Use (ICH), hat in der Guideline ICH Q3A Grenzwerte hierzu vorgeschrieben. 
Diese wurden in das EudraLex übernommen und sind daher EU-weit gültig. Auch der Gehalt 
an toxikologisch qualifizierten, nicht wirksamen Analoga der wirksamen Komponente des 
Gemisches, sowie der Gehalt an Abbauprodukten, die während der Lagerung entstehen, sind 
in ihrer Konzentration im Arzneimittel begrenzt [55]. Diese Grenzen dürfen während der 
Laufzeit eines Medikamentes nicht überschritten werden, was sich jedoch vor allem bei indi-
viduell gefertigten Rezepturarzneimitteln, aufgrund der Vielfältigkeit der Trägerstoffe, die 
verwendet werden, als schwierig erweist. Grundlagen für die Zubereitung halbfester Arz-
neimittel (Salben, Cremes, Gele) unterscheiden sich hinsichtlich Lipophilie bzw. Wasserge-
halt und Phasenlage, sowie im pH-Wert der wässrigen Phase. Zusätzlich enthaltene Konser-
vierungsstoffe, Detergentien und sonstige Hilfsstoffe können mit den Arzneistoffen reagie-
ren und so zu vorzeitigem Verfall der Zubereitung führen. Der Verfall ist hierbei primär be-
dingt durch 1) die Abnahme an wirksamer Substanz und 2) durch so entstehende, mögli-
cherweise toxische Abbauprodukte. Darüber hinaus kann eine Zubereitung untauglich wer-
den, ohne dass wirksame Anteile beeinträchtigt werden, indem die galenische Struktur ganz 
oder teilweise verloren geht. So führt beispielsweise eine Phasentrennung von lipophilen 
und wässrigen Bestandteilen der Grundlage ebenso zu einem Verfall der Zubereitung. Die 




Der Begriff der Stabilität lässt sich schwerlich scharf definieren. Die ICH hat in der Stability 
Guideline ICH Q1A(R2) die Stabilität als Beständigkeit einer Substanz oder einer Zubereitung 
gegenüber Umwelteinflüssen wie Temperatur, Feuchtigkeit und Licht beschrieben [56]. Bei 
der Beurteilung der Stabilität lässt sich der Wirkstoff allein, also ohne Hilfsstoffmatrix, oder 
als fertiges Arzneimittel betrachten. Die Stabilität des Arzneimittels kann man wiederum im 
Bulk betrachten oder in der Primär- oder Sekundärverpackung. Bei manchen Medikamenten 





Anwendungsform. Dies ist der Fall bei Trockensäften oder gefriergetrockneten Parenteralia. 
Arzneiformen wie Trockensäfte und halbfeste Zubereitungen haben nach Anbruch durch den 
Patienten eine verkürzte Haltbarkeit, da Kontaminationen durch Mikroorganismen sowie 
Oxidation durch Luftsauerstoff drohen. Man spricht hierbei von der Anbruchstabilität. Die 
Stabilität gegenüber bestimmten Einflussfaktoren kann ebenfalls getrennt betrachtet wer-
den, etwa die Photostabilität oder die Empfindlichkeit gegenüber erhöhter Luftfeuchte und 
erhöhten Temperaturen.  
Die Stabilität von wirksamen Inhaltsstoffen (Wirkstoffe, Konservierungsmittel, Adjuvantien) 
ist stets bedingt durch deren chemische und physikalische Eigenschaften sowie durch die 
ihrer Umgebung. So gilt Metronidazol laut Kommentar zum Europäischem Arzneibuch als 
photolabile Substanz [57]. Auch der Feststoff in Reinform ist vor Licht geschützt zu lagern 
[58]. Setzt man eine neutral gepufferte Metronidazollösung starker UV-Strahlung aus, 
kommt es zur deutlichen Abnahme an intaktem Wirkstoff. Setzt man hingegen eine 
ethanolische Lösung dieser Strahlungsdosis aus, so ist keine Abnahme zu beobachten 
(s. Kapitel 5). Das hydrolyselabile Erythromycin zählt mit einem logP von 3,06 [59] zu den 
lipophilen Arzneistoffen, es löst sich daher besser in nicht-wässrigen, lipophilen Matrices, 
wodurch es vor einer Zersetzung durch Hydrolyse geschützt ist (s. Kapitel 5). 
Wie bei Proteinen auch, besteht bei niedermolekularen Arzneistoffen ein enger Zusammen-
hang zwischen Stabilität und Umgebungs-pH. Praktisch alle Substanzen weisen ein gewisses 
Stabilitätsoptimum auf. Dieses unterscheidet sich in Breite und Lage von Substanz zu Sub-
stanz. Bei Herstellung eines Fertigarzneimittels wird dieses für die Wahl der Hilfsstoffmatrix 
und den Applikationsweg berücksichtigt. Problematisch ist es, wenn ein Therapiekonzept die 
Kombination zweier Substanzen verlangt, deren Stabilitätsoptima keine Schnittmenge auf-
weisen. Ein Beispiel hierfür ist die Kombination von Erythromycin und Metronidazol zur The-
rapie der Rosacea. Diese Inkompatibilität wurde aufgrund ihrer therapeutischen Relevanz 
und der anspruchsvollen Galenik für weitere Untersuchungen ausgewählt (s. Kapitel 5). 
 
3.2 Analytik von Arzneistoffen 
Die Analytik von Arzneimitteln beginnt weit bevor deren Produktion beendet ist. Wie die 
fertigen Arzneimittel auch, werden bereits deren Ausgangsstoffe auf Identität, Reinheit und 





de entsprechend geeignet sein. Man spricht hier von validierten Methoden. Die Eignung ei-
ner Methode ist einerseits festgelegt durch das Arzneibuch, andererseits durch die ICH-
Guideline Q2(R1). 
Im Arzneimittelgesetz wird das Arzneibuch als rechtlich geltendes Referenzwerk angeführt 
(§55 Arzneibuch). Dieses enthält "anerkannte pharmazeutische Regeln", die zur Prüfung und 
Feststellung der Qualität von Arzneistoffen und Arzneimitteln herangezogen werden sollen 
[1]. Die im Arzneibuch aufgeführten Methoden gelten als validiert im Sinne der ICH Q2 [60]. 
Sie werden von den zuständigen Behörden anerkannt. Wird von diesen Methoden abgewi-
chen, muss die angewandte Methode vollständig validiert und somit auf Tauglichkeit geprüft 
werden. Je nach Zweck bzw. Art der analytischen Prüfung variiert der Umfang der Validie-
rung der Methode [60]. Nach der ICH-Guideline Q2(R1) wird für die Feststellung der Identität 
einer Substanz (Identitätsprüfung) ausschließlich eine hohe Selektivität der Methode ver-
langt. Eine besonders gute Reproduzierbarkeit der erhaltenen Signalintensität ist nicht nötig, 
da in diesem Fall keine quantitative Aussage erforderlich ist. Die quantitative Prüfung auf 
Verunreinigungen hingegen setzt neben der Selektivität der Methode auch eine gute Präzisi-
on der erhaltenen Daten voraus. Die Präzision muss sowohl innerhalb einer Messreihe (Wie-
derholungen erfolgen unter denselben Bedingungen), als auch innerhalb eines Labors unter 
vergleichbaren, nicht aber denselben Bedingungen gegeben sein. Außerdem muss die Be-
stimmungsgrenze bekannt sein und diese unterhalb des gemessenen Wertes liegen. Die Li-
nearität der Kalibrierfunktion sollte gegeben sein und muss den gemessenen Wert abde-
cken. Falls kein linearer Zusammenhang besteht, muss ein anderer funktionaler Zusammen-
hang zwischen Probe und analytischem Signal bestehen. Erst dann kann die geforderte Rich-
tigkeit der Werte angenommen werden. Die Richtigkeit (englisch: Accuracy oder Trueness) 
wird lt. ICH angesehen als das Ausmaß der gegenseitigen Übereinstimmung des gemessenen 
Wertes mit einem anerkanntem Referenzwert oder einem als richtig angenommenen Wert. 
Sie kann außerdem durch das Verwenden einer orthogonalen Analysenmethode überprüft 
werden. Zur Robustheit einer Methode gegenüber äußeren Einflüssen macht die ICH keine 
genauen Vorschläge, es wird jedoch empfohlen, für jede Validierung einer Methode indivi-
duell zu prüfen ob und inwiefern die Robustheit festgestellt werden muss. Nachdem die dem 
Prüfungszweck angemessenen Parameter festgestellt wurden, können belastbare Daten er-





zulassen. Durch die Validierung der Methode werden zufällig erzeugte Artefakte weitestge-
hend vermieden. Der Erhalt belastbarer Daten, unter dem Ausschluss von Zufall, ist das Ziel 
einer jeden analytischen Untersuchung.  
Neben diesen Ansprüchen soll eine Analysenmethode auch möglichst ressourcenschonend 
und zeitsparend arbeiten. In den letzten Jahren hat sich in der lösemittelverbrauchenden 
Flüssigchromatographie, aber auch in anderen Bereichen, gar der Begriff der grünen Analytik 
etabliert [61–64]. Ziel einer grünen Analytik ist die weitgehende Vermeidung von Lösemit-
telabfall, etwa durch Recycling von verwendetem Lösemittel, Methodentransfers in der 
HPLC auf stationäre Phasen, welche Trennungen mit erhöhtem Wasseranteil oder geringe-
rem Eluentenvolumen ermöglichen, oder durch den Einsatz von superkritischem CO2 als 
Eluent in der HPLC. Ansätze zur ökonomischen Anwendung der HPLC lieferte L. Kaminski in 
seiner Dissertationsschrift [7], in welcher er sich mit dem ökonomischen und effizienten Ein-
satz der HPLC auseinandersetzte. Auch in dieser Arbeit wurde Wert auf den sparsamen Um-
gang mit Ressourcen gelegt (s. Kapitel 4.1.4.3), stellte jedoch keinen Schwerpunkt dar. 
  
3.3 Keine Validierung ohne Qualifizierung; ohne Qualifizierung keine Quali-
tät 
Bevor eine Methode validiert werden kann, muss das analytische Instrument qualifiziert 
sein. Erst durch die Qualifizierung wird gezeigt, dass ein Instrument zuverlässig und reprodu-
zierbar arbeitet bzw. den festgelegten Spezifikationen entspricht.  
Die Qualifizierung der in dieser Arbeit verwendeten HPLC-Instrumente erfolgte nach einem 
Arbeitsgruppen-internen Systemtest. Durch diesen wurden die Linearität, Drift und Rau-
schen des Detektors sowie die Linearität der Pumpe bei verschiedenen Flussraten und die 
Injektorlinearität geprüft (s. Kapitel 8.1.3.1). Da diese Qualifizierungsarbeiten Zeit und Res-
sourcen bedürfen, wurde nach Feststellung der Tauglichkeit die Funktionskontrolle im Rah-
men der Laborroutine durch Referenzproben und Blank-Injektionen kontrolliert. Eine teil-
weise Wiederholung der Qualifizierung sollte nur dann erfolgen, wenn an den geprüften 
Bauteilen manipuliert wurde, etwa nach einem Wechsel der Pumpendichtung würde die 
Flussratenlinearität überprüft werden. Die erneute Testung der Injektorlinearität im vollen 





Die anderen in dieser Arbeit verwendeten Instrumente: das Infrarotspektrometer und das 
Atomspektrometer (s. Kapitel 8), wurden neben der Forschung außerdem für den Ausbil-
dungsbetrieb genutzt und konnten auf diesem Wege permanent überwacht werden. Da 
stets Proben definierter Zusammensetzung und bekannten Gehalts an die Studierenden aus-
gegeben und vermessen wurden, konnten so Trends und Abweichungen einfach beobachtet 
werden. 
Erst nach erfolgter Kontrolle der Tauglichkeit des verwendeten Systems können die benötig-
ten Methoden etabliert und validiert werden. Die auf diese Weise überprüften Methoden 
sind in der Lage belastbare Daten zu liefern. Nur belastbare Daten können wiederum die 






4 HPLC  
Ein Großteil der Ergebnisse dieser Arbeit ist durch die Arbeit mit oder am HPLC-Instrument 
selbst entstanden. Die Details der grundsätzlichen Gerätetechnik sollen hier jedoch nur so-
weit für die Darstellung der Resultate notwendig dargestellt werden. Für eine weitreichende 
Einführung in die Thematik sei auf die Dissertationsschrift von L. Kaminski aus dem Arbeits-
kreis Wätzig [7] sowie auf gängige Lehrbücher verwiesen [65, 66]. 
 
4.1 Prinzip der HPLC 
Das grundsätzliche Prinzip der Hochleistungs-Flüssigchromatographie hat sich seit der Erfin-
dung der Säulenchromatographie nur wenig geändert. M. Tswett, der als Begründer der 
Chromatographie gilt, hat sich wohl bei seiner Veröffentlichung mit dem Titel „Adsorptions-
analyse und chromatographische Methode. Anwendung auf die Chemie des Chlorophylls“ in 
den Berichten der Deutschen Botanischen Gesellschaft im Jahre 1906 [67], kaum träumen 
lassen, dass sich die (Flüssig-)Chromatographie zu einer der bedeutsamsten Analysentechni-
ken mit einem eigenen Forschungszweig entwickeln würde. Tswett verwendete eine mit fes-
ten Sorbentien gefüllte Glassäule. Er beschrieb die Sorbentien als „in dem betreffenden Lö-
sungsmittel unlösliche pulverförmige Körper [...] welche chemisch indifferent sind und sich 
zugleich in eine möglichst feine Form bringen lassen“. Auf diese Säule gab er zunächst 
chlorophyllhaltige (farbige) Lösungen und spülte so lange mit reinem Lösemittel (früher: Lö-
sungsmittel) nach, bis die gewünschte chromatographische Trennung erreicht war. Tswett 
beließ die Stoffe jedoch auf der Säule. Er zog das Lösemittel durch "positiven oder negativen 
Druck" vom Präparat ab und schob die Sorbentiensäule aus ihrer Form heraus. Diese zerteil-
te er mit dem Messer in unterschiedliche Probenzonen, um diese genauer zu untersuchen. 
Heute spricht man bei dieser Art von Trennung von einem inneren Chromatogramm, wie es 
auch bei der Dünnschichtchromatographie erhalten wird. Dabei verlässt die untersuchte 
Substanz nicht das feste Sorbens. Im Jahr 1941 erkannten Martin und Synge die Notwendig-
keit einer möglichst geringen Partikelgröße der festen Sorbentien und hohen Druck, um die 
Lösemittel durch die stationäre Phase zu pressen und legten damit den Grundstein für die 
moderne Chromatographie [66, S. 5] bzw. [68]. Erst weitere gut zwanzig Jahre später wur-
den, nach der Entwicklung der notwendigen Detektoren, die ersten äußeren Chromatog-





Trennsäule detektiert [69, S. 1]. Auch heute noch werden Substanzgemische auf festen 
Sorbentien mittels Lösemitteln getrennt, wie Tswett es Anfang des zwanzigsten Jahrhun-
derts schon beschrieben hat. In dieser Arbeit soll der Begriff der stationären Phase für 
Sorbentien verwendet werden. Da die zur chromatographischen Trennung verwendeten Lö-
semittel auch anorganisch sein können (z.B. wässrige Pufferlösungen), bei Lösemitteln je-
doch häufig an organische Lösemittel gedacht wird, sollen die hierzu verwendeten Flüssig-
keiten als mobile Phase oder Eluent bezeichnet werden. Ein zentraler Unterschied zu dem 
von Tswett in [67] genutzten Verfahren ist heute das Material und die Qualität der verwen-
deten Partikel der stationären Phasen.  
 
4.1.1 Qualität der Partikel 
Maßen die Partikel in den Anfängen der Chromatographie noch bis zu 50 µm im Durchmes-
ser [69, S. 1], kamen in den vergangenen Jahren immer geringere Partikeldurchmesser in 
Trennsäulen zum Einsatz. Momentan bewegen sich die kleinsten Partikel im sogenannten 
sub-2-µ Bereich (sub two micron-Bereich), also mit Durchmessern unter 2 µm. Der Grund 
hierfür liegt in der hierdurch vergrößerten Oberfläche der stationären Phase. Die chroma-
tographische Trennung geht bei Adsorptionschromatographie auf vermehrte Adsorption und 
Desorption der Substanzen auf der stationären Phase zurück. Diese Adsorption wird, in Ab-
hängigkeit der chemischen Struktur von Substanz und stationärer Phase, von van der Waals-
Kräften, Wasserstoffbrückenbindungen oder ionischen Interaktionen bestimmt. Um zwei 
Substanzen voneinander zu trennen, müssen diese sich daher in ihren chemischen oder phy-
sikalischen Eigenschaften unterscheiden. Je größer der Unterschied der Anziehungskräfte, 
die zwischen Substanzen und stationärer Phase wirken ist, desto einfacher lassen sich in der 
Regel auch die Substanzen chromatographisch trennen. Je größer die Oberfläche innerhalb 
einer Trennsäule ist, desto mehr mögliche Wechselwirkungspunkte (Trennstufen) hat daher 
die zu trennende Substanz mit der stationären Phase. Eine Trennstufe steht für die Einstel-
lung des Verteilungsgleichgewichtes zwischen Substanz und stationärer Phase. Je mehr es 
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Formel 4.1 - Formel zur Ermittlung der Auflösung RS aus chromatographischen Daten. tR1 ist die Retentionszeit der früher 
im Chromatogramm erscheinenden Substanz, tR2 die der später erscheinenden. wb1 und wb2 sind die Basisbreiten der 
entsprechenden Signale.  
 
Der Zusammenhang zwischen der Anzahl der Trennstufen N und der Auflösung RS ist in For-
mel 4.2 dargestellt. 
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Formel 4.2 - Gleichung für die Auflösung mit α für den Trennfaktor und k für den Retentionsfaktor. 
 
Der Retentionsfaktor k ergibt sich aus dem Quotienten der Nettoretentionszeit einer Sub-
stanz zu der Totzeit im Chromatogramm. Der Trennfaktor α ergibt sich wiederum aus dem 
Quotienten der Retentionsfaktoren zweier Peaks im Chromatogramm. Er wird dabei stets so 
berechnet, dass sich Werte größer eins ergeben. Für eine Erhöhung der Auflösung um den 
Faktor 2, bedarf es der vierfachen Anzahl an Trennstufen (s. Formel 4.2). Ein direkter Weg 
die Anzahl der Trennstufen zu erhöhen, geht über die Verlängerung der Säule.  
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Formel 4.3 - Formel über den Zusammenhang von Trennstufenzahl N, Säulenlänge L und Trennstufenhöhe H. 
 
In Formel 4.3 ist der Zusammenhang zwischen Säulenlänge L, Trennstufenzahl N und der 
Trennstufenhöhe H dargestellt. Eine Verlängerung der Säule führt also proportional zu einer 
Erhöhung der Trennstufenzahl. Dies lässt sich jedoch nur bedingt praktisch umsetzen, da 
eine Verlängerung der Säule, neben erhöhten Analysenzeiten zu vermehrter Diffusion und 
somit zu einer schlechteren Auflösung führt. Ebenso ist mehr Druck notwendig um den 
Eluenten durch das Säulenbett zu treiben. Man versucht daher die Trennstufenzahl auf an-
deren Wegen zu erhöhen. 
So ist die Trennstufenzahl eine Funktion des Partikeldurchmessers. Sie nimmt proportional 





(s. Formel 4.4) und kann daher durch eine Verkleinerung der Partikeldurchmesser gesteigert 
werden. 
 =   
Formel 4.4 - Zusammenhang zwischen Partikelgröße der stationären Phase und der Trennstufenzahl. 
 
Dividiert man die Trennstufenhöhe durch den Partikeldurchmesser dP erhält man die redu-
zierte Bodenhöhe h (s. Formel 4.5). Sie ist eine Maßzahl für die Qualität der Säulenpackung 
und ermöglicht einen Vergleich von Säulen mit unterschiedlichen Partikelgrößen der statio-
nären Phase. Gut präparierte Säulen weisen generell eine reduzierte Bodenhöhe von 2 bis 3 
auf [71]. 
ℎ =   
Formel 4.5 - Formel zur Ermittlung der reduzierten Bodenhöhe h. Sie stellt ein Maß für die Leistungsfähigkeit einer 
Trennsäule, unabhängig der Partikelgröße der stationären Phase dar. 
 
Die Verringerung der Partikelgrößen führt, wie oben angesprochen, zu einer Erhöhung der 
Trennstufenzahl. Aber auch die Beschaffenheit des Säulenbettes ist von Bedeutung. Formel 
4.6 gibt an, welche Faktoren den Druck in der Säule beeinflussen.  
" = η ∗ u ∗ LK' ∗ πr ∗ d+ 
Formel 4.6 - Druckformel für gepackte Säulen nach R. E. Major in LCGC Europe (2008) Vol 21(5). Mit η für die Viskosität 
des Eluenten, u für die Fließgeschwindigkeit, K
0
 für die spezifische Permeabilität der stationären Phase, r für den Säulen-
innenradius und dP für den Partikeldurchmesser [72]. 
 
Eine Verringerung der Partikelgröße führt demnach zu einer Vergrößerung des Druckes im 
Quadrat. Eine hohe Auflösung ist demnach an eine Erhöhung des Druckes geknüpft. Eine 
Verkürzung der Säulen kann den Druck zwar senken [73], jedoch fällt damit auch die Trenn-
stufenzahl. 
Laut Formel 4.6 lässt sich über die spezifische Permeabilität des Materials der stationären 
Phase K0 der Druck erniedrigen. Daher wurden Säulenbette entwickelt, die aus monolithi-
schen Silikakristallen von hochporöser Struktur bestehen. Eine weitere bedeutende Entwick-
lung der jüngeren Vergangenheit stellen sphärische Partikel mit impermeablem Kern dar. 
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Der in Abbildung 4.4 dargestellte Partikel wurde an den an der Oberfläche befindlichen Sila-
nolfunktionen chemisch modifiziert. Hierzu werden Chloralkylsilane verwendet. Die Umset-
zung der Silanolfunktionen läuft dabei auf Grund der sterischen Hinderung durch bereits 
substituierte Silanolfunktionen nur unvollständig ab. Vor allem Silanolfunktionen im Inneren 
der Poren werden hierbei häufig nicht erreicht. Es werden daher nur etwa 50 % der ober-
flächlich gelegenen Silanolfunktionen erfasst (Rücker et al. 2001, S. 455). Um verbliebene 
oberflächlich gelegene Silanolfunktionen zu hydrophobisieren, werden anschließend kurz-
kettige Chloralkylsilane (meist Trimethylchlorsilan) verwendet. Diese sind auf Grund ihrer 
kompakten Struktur weniger der sterischen Hinderung ausgesetzt [66, S. 121–122]. Dieser 
als Endcapping bezeichnete Reaktionsschritt verläuft jedoch - wie fast jede chemische Reak-
tion - nicht vollständig. Je nach Wahl der Reaktionsbedingungen bei dieser Umsetzung vari-
iert das Ergebnis der Modifizierung, weswegen RP18e-Phasen verschiedener Produktlinien 
und Hersteller sich zum Teil deutlich in ihrem Verhalten, Stoffe voneinander zu trennen, un-
terscheiden [80, S. 88–89]. Auch innerhalb einer Produktlinie ergeben sich Unterschiede zwi-
schen den einzelnen Chargen [81], welche besonders relevant ist für freigaberelevante Un-
tersuchungen in der Arzneimittelherstellung. Ergeben sich abweichende Retentionszeiten 
oder relative Retentionszeiten in den Analysen, muss zunächst geklärt werden, was der 
Grund hierfür ist. Um solche Verzögerungen im Freigabeprozess zu vermeiden, werden 
HPLC-Säulen häufig in großen Vorratskäufen innerhalb derselben Charge beschafft oder Säu-
lenchargen beim Hersteller reserviert.  
 
4.1.2.1  Kieselgelbasiertes Säulenmaterial und der pH-Wert 
Kieselgel ist formal ein Polymer der Kieselsäure Si(OH)4, welches sich in Kondensationsreakti-
onen pH-katalysiert bildet. Bei einem pH von > 2 erfolgt die Katalyse alkalisch, darunter 
azidisch [82, S. 923–924]. Der pkS-Wert der Monokieselsäure wird nicht immer gleich ange-
geben. Die Werte reichen von pkS1 = 9,51 und pkS2 = 11,74 [82, S. 923] über pkS1 = 9,8 [83], 
zu pkS1 = 9,5 und pkS2 = 12,6 [84, S. 39]. Diese Unterschiede ergeben sich teilweise durch die 
Art der Bestimmung der pkS-Werte.  
Die Säurestärke ist im Verlauf der Polymerisation eine Funktion der Anzahl der bereits kon-
densierten Reste. Die Silanolfunktionen werden je nach Anzahl der bereits kondensierten 
Reste von Q0 (Si(OH)4) nach Q
4 (Siloxanbrücke, Si(OR)4) benannt und weisen von Q





geringer werdende Säurestärken auf [83]. Die in der Chromatographie relevanten Q3 und Q2 
Silanolfunktionen weisen pkS-Werte von 2-4,5 bzw. 8,5 auf. Etwa 81 % der Silanolfunktionen 
sind vom Typ Q2 und 19 % Q3 [83]. Die nach einer C18e-Modifizierung noch verbleibenden 
Silanolfunktionen weisen also weitestgehend geringe Säurestärken auf. 
Die bei der Modifizierung verbleibenden Silanolfunktionen sind deshalb so erwähnenswert, 
weil sie die Peakform und darüber die Trennung von vor allem kationischen Strukturen, also 
in der Regel basischen Verbindungen, beeinflussen können. Dies äußert sich in einem zum 
Teil ausgeprägtem Tailing. Eine Erhöhung des pH-Werts im Eluenten würde diese Problema-
tik zwar mindern, jedoch ist selbst modifiziertes Kieselgel noch hydrolyseanfällig bei extre-
men pH-Werten unter 2 und über 10. Viele RP-Phasen sind daher laut Hersteller für die Ver-
wendung in einem pH-Bereich zwischen 2 und 7,5-8 zugelassen. Verschiedene Hersteller bie-
ten aus diesem Grund zusätzlich pH-stabile stationäre Phasen auf Aluminiumbasis an, welche 
mit Polymeren wie Polybutadien beschichtet sind [85]. Im Jahre 2009 wurde ein Patent für 
eine kieselgelbasierte C18-Phase erteilt, welche bis pH 12 stabil ist [86, 87]. Dies wurde er-
reicht, indem Siliziumzentren durch Ethylenbrücken verknüpft werden, wodurch die 
Hydrolyselabilität bei hohem pH-Wert sinkt und laut Hersteller bzw. Patentinhaber auch die 
mechanische Stabilität der einzelnen Partikel steigt.  
In der Größenausschlusschromatographie macht der Einsatz von Umkehrphasen wenig Sinn, 
da zwischen Analyt und stationärer Phase keine Wechselwirkung erzielt werden soll. Die 
Trennung erfolgt rein nach einem inversen Siebeffekt. Werden hierbei kieselgelbasierte sta-
tionäre Phasen verwendet, lässt sich daher aus den oben abgeleiteten Gründen eine weitge-
hend negativ geladene Oberfläche erzeugen, wenn man den pH-Wert nur hoch genug wählt. 
Diesen Oberflächeneffekt macht man sich für erweiterte Trennmechanismen, wie die modi-
fizierte Größenausschlusschromatographie (mSEC), zu Nutze (s. Kapitel 4.1.4.3). Es ist jedoch 
Vorsicht geboten, da unmodifiziertes Kieselgel noch stärker hydrolyseanfällig ist. Hersteller 
beschränken die Anwendung auf einen pH-Bereich zwischen 2,5 und 7,5 [10]. 
 
4.1.2.2  Monolithische Umkehrphasen 
Monolithische HPLC-Säulen wurden im Jahr 1991 erstmals in der Literatur beschrieben [88]. 
Hierfür wurden hochporöse, monolithische Kristalle aus hochreinem Kieselgel in einem Sol-





her Porosität, bestehend aus großen Makroporen und kleineren Mesoporen. Die Porosität 
liegt mit ca. 80 % um etwa 15 % über der von partikulären Säulen [81]. In den Mesoporen 
finden die chromatographisch relevanten Wechselwirkungen statt, während die Makroporen 
auch bei hohen Fließgeschwindigkeiten für niedrigen Gegendruck sorgen [73]. Das Größen-
verhältnis von Makroporen zur Gerüstgröße liegt bei etwa 1 bis 2, während eine gut gepack-
te partikuläre Säule ein Verhältnis des Interstitialvolumens zur Partikelgröße von etwa 0,25 
bis 0,4 aufweist. Dieses hohe Maß an Porosität im Monolithen senkt die Konvektion im 
Eluenten und führt somit zu einem erhöhten Massentransfer (C-Term) [73], was der Haupt-
grund für die hohe erreichbare Trennleistung der monolithischen Säulen darstellt. 
 
4.1.2.3  Effekt der Herstellung monolithischer Umkehrphasen auf die Trennleistung 
Nakanishi et al. haben diese gezüchteten Monolithen dann in Schrumpfhülsen aus 
Polyetheretherketon (PEEK) verpackt [88]. Daneben gibt es das Verfahren die Kristallstäbe 
direkt in der Säulenhülse zu züchten [65, S. 455]. Problematisch bei diesem Verfahren ist das 
erhebliche Schrumpfen der Monolithen während der Reifung der Gerüststruktur. Vor allem 
lange Säulen mit hohem Durchmesser sind hier problematisch, was die Produktion auf eine 
Länge von 15 cm begrenzt [81]. Heute sind maximal 10 cm kommerziell erhältlich. Es sei da-
rauf hingewiesen, dass durch die Eigenschaft der monolithischen Säulen auch bei hohen 
Flussraten nur geringe Gegendrücke zu erzeugen, es möglich ist, mehrere Säulen durch kurze 
Verbindungsstücke hintereinander zu schalten. Bei 5 hintereinandergeschalteten Säulen 
ergibt sich etwa eine Vervierfachung der Trennstufenzahl [89, S. 66]. Der Zusammenhang ist 
wohl aus dem Grund nicht linear, weil in den Kopplungsstücken zusätzliches Totvolumen 
entsteht und dadurch Bandenverbreiterung geschieht. 
Aber auch bei kleineren Säulendimensionen erfährt die stationäre Phase eine gewisse Ab-
nahme während der Ausbildung der Gerüststruktur. Daher wird der monolithische Stab wäh-
rend der in situ Herstellung chemisch kovalent an die Säulenhülle gebunden [90, S. 320]. 
Hierdurch ergibt sich dann jedoch eine, im Vergleich zum inneren Kern des Stabes, höhere 
Porosität während der Gerüstreifung, welche evtl. zu sogenannten Wandeffekten (engl.: wall 
effects) führt, wodurch die Eddy-Diffusion deutlich stärker ausfallen kann [91]. Die Fließge-
schwindigkeit der mobilen Phase ist durch die Wandeffekte in der äußeren Schicht gegen-
über dem Kern erhöht. Jedoch zeigten Untersuchungen, dass die Abnahme der Trenneffizi-
 enz zwischen Säulenkern und 
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Abbildung 4.5 - Darstellung der Trennstu
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Ein Nachteil der hohen Porosität ist die geringe Beladungskapazität gegenüber vollporösen 
Partikeln [81]. Ein Grund hierfür ist die auf Grund der hohen Porosität geringere zur Verfü-
gung stehende Oberfläche [90, S. 146]. Leinweber et al. zeigten jedoch vergleichbare Bela-
dungskapazitäten für Monolithen und partikuläre Säulen. Sie begründeten dies damit, dass 
die geringe Menge an stationärer Phase durch die hohe Porosität kompensiert wird, da hier-
durch ein höherer Anteil der stationären Phase zugänglich ist [94]. Es sei jedoch gesagt, dass 
in der Arbeit von Leinweber und Tallarek lediglich eine monolithische RP4-Umkehrphase auf 
dem Niveau der partikulären RP18-Umkehrphase lag und die Kapazität der Monolithen bei 
steigender Kettenlänge abnahm.  
Tabelle 4.1 zeigt eine Übersicht zur Beladungskapazität von monolithischen und partikulären 
Säulen desselben Herstellers. Es fällt auf, dass die monolithischen Säulen bei geringeren Säu-
lendimensionen vergleichbar hohe Beladungsmengen aufweisen. 













analytisch 250 * 4 Ca. 5 350 5 bis 80 [89, S. 
168, 95, S. 
198] 
präparativ 250 *25 Ca. 200 350 200 bis 3000 [95, S. 
198] 
monolithisch analytisch 100 * 4,6 5 300 5 bis 50 [95, S. 
214] 
präparativ 100 * 25 150 bis 370 350 100 bis 1500 [95, S. 
254] 
Tabelle 4.1 - Vergleich der Oberflächen und Beladungskapazitäten von gepackten partikulären 5µm und monolithischen 
Säulen mit jeweils einem analytischen und einem präparativen Vertreter desselben Herstellers. In Anbetracht der gerin-
geren spezifischen Oberfläche und kleineren Säulendimension weisen die monolithischen Säulen höhere Beladungskapa-
zitäten auf. 
 
Eine Nachfrage beim Hersteller ergab, dass auch dieser der Meinung ist, monolithische Ma-
terialien hätten geringere Beladungskapazitäten als partikuläre stationäre Phasen. Wie auch 
die experimentell ermittelten Werten aus [94] und die Schlussfolgerung aus [90] steht dies 






4.1.2.4  Core-Shell Partikel 
Eine weitere bedeutsame Entwicklung der jüngeren Zeit ist die der Core-Shell Partikel (CSP). 
Es handelt sich um Partikel mit einem impermeablen, festen Kern, der mit einer dünnen 
Schicht der eigentlichen stationären Phase überzogen ist. Bereits im Jahre 1975 wurden 
Porous Layer Beads (PLB) in einem Lehrbuch zur HPLC beschrieben [96, S. 74]. Heutige Parti-
kel sind jedoch anders dimensioniert als in den 70er und 80er Jahren. Die PLB wurden nach 
Engelhardt mit Partikelgrößen zwischen 40 und 90 µm angegeben, davon sind 1-3 µm eine 
poröse Schicht aus Kieselgel oder Aluminiumoxid bzw. Austauscherharzen auf dem undurch-
lässigen Kern aus Glas. Dies entspricht einem Anteil der porösen Schicht von etwa 2,5 % bis 
3,3 %. 
Heutige CSP sind von deutlich geringerem Durchmesser. Kommerziell verfügbare Säulenfül-
lungen sind mit Partikelgrößen zwischen 1,3 µm und 5 µm erhältlich, wobei für normale 
HPLC-Anwendungen bis 400 bar Partikel zwischen 5 µm und 3 (bzw. 2,6) µm, für UHPLC An-
wendungen Partikelgrößen kleiner 3,6 µm verwendet werden. Der Querschnitt der porösen 
Hülle macht bei allen Partikelgrößen zwischen 12,0 % und 13,8 % des Gesamtquerschnittes 
aus. Dies entspricht Schichtdicken zwischen 0,22 µm für 1,7 µm Partikel und 0,6 µm für 5 µm 
Partikel. Der feste Kern der CSP kann nicht vom Eluenten durchströmt werden. Die Diffusion 
eines gelösten Analyten ist daher nur in die poröse äußere Hülle möglich. Das gesamt ver-
fügbare Volumen ist bei gleichen Säulendimensionen daher geringer und die Diffusion des 
Analyten während der Trennung wird unterdrückt. Hierdurch werden die Peaks schmaler 
und die Trenneffizienz der Säule erhöht sich. Dies lässt sich über den C-Term der van-
Deemter-Gleichung darstellen (s. Formel 4.10).  
Dieser setzt sich aus dem Massentransfer in der stationären Phase CS und dem Massentrans-
fer in der mobilen Phase CM zusammen. CM ist stark abhängig vom Partikeldurchmesser dP 
und hängt des Weiteren vom Packungsgeometriefaktor w, welcher für eine homogene Pa-
ckung des Säulenbettes klein wird, und dem Diffusionskoeffizienten in der mobilen Phase DM 
ab [97, S. 41]. Bei der Herstellung von Core Shell Partikeln werden deutlich geringere Parti-
kelgrößenverteilungen erreicht (RSD = 3-6 %) als bei vollporösen Partikeln (RSD = 10-30 %) 
[98], woraus eine einheitlichere Packungsgeometrie resultiert. Diese führt neben der Ernied-
rigung des CM auch zu einem verkleinerten A-Term und somit zu einer Verringerung der 





Oberfläche der CSP gegenüber vollporösen Partikeln. Die raue Oberfläche der Partikel sorgt 
dafür, dass die Partikel beim obligaten Verdichtungsschritt während der Säulenherstellung 
nicht aneinander vorbeigleiten und so eine homogene Packung des Säulenbettes beibehal-
ten wird [99]. CS wird bestimmt durch die Diffusion in den Poren der stationären Phase DS 
und dem effektiven, also für den Analyten zugänglichen Partikeldurchmesser deff, P. Letzterer 
ist für CSP deutlich verringert. Da der C-Term linear mit der Flussrate verknüpft ist, weisen 
CSP-Säulen einen breiteren optimalen Bereich im van-Deemter-Plot auf als vollporöse Pha-
sen und zeigen geringere Trennstufenhöhen als diese [7, S. 27] (s. Formel 4.11).  
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Formel 4.10 - Van-Deemter-Gleichung mit ausgedehntem A und C-Term. 
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Formel 4.11 - Van-Deemter-Gleichung mit ausgedehntem A und C-Term. CS und CM sind hier weiter ausgedehnt. Rf ist ein 
Faktor, welcher vom Retentionsfaktor des Analyten abhängt [100, S. 632]. deff, P ist der Grund für den erniedrigten Mas-
sentransfer und das breitere Optimum der Trennstufenhöhe im van-Deemter-Plot. 
 
Auch der B-Term spielt eine entscheidende Rolle in der verbesserten Performance der CSP-
Säulen. Die Verbesserung des B-Terms geht auf das gegenüber vollporösem Material stark 
erniedrigte Totvolumen der Säulen zurück. So liegt das Totvolumen etwa um 20-30 % unter 
dem von vollporösen stationären Phasen, wodurch es zu einer verminderten Longitudinaldif-
fusion kommt [99]. 
Wie bei den monolithischen Phasen bestehen auch bei den CSP widersprüchliche Aussagen 
zur Beladbarkeit der stationären Phasen. Hersteller sprechen über eine erhöhte Beladungs-
kapazität. Da jedoch durch den impermeablen Kern deutlich weniger Oberfläche verfügbar 
ist, werfen solche Behauptungen zumindest Fragen auf. In [98] wird hierzu die erhöhte 
Partikeldichte angeführt. Bei einem Volumenanteil der porösen Phase von unter 14 % 
scheint diese Rechnung auf den ersten Blick nicht aufzugehen (s. Tabelle 4.2). Auch Hayes 
führt an, dass die bei den CSP erhöhte Partikeldichte nicht ausreichend ist um den Nachteil 
durch ein Weniger an aktiver Oberfläche pro Partikel auszugleichen [99]. K. Horvath et al. 
zeigten für präparative Säulen, dass die Beladbarkeit für die meisten Anwendungen für CSP 





deutlich stärkeren Verlust der Trenneffizienz bei zunehmender Beladungsmenge gegenüber 
vollporösem Material [102]. 
 Porosität [%] Oberfläche pro g stationärer Phase [m²] 
Monolithisch ca. 80 [103] 250-300 [95] 
Vollporös ca. 65 [103] 350 [95] 
CSP ca. 40 [99] 170-210 [102] 
Tabelle 4.2 - Übersicht zu der Porosität und der verfügbaren Oberfläche von monolithischen, vollporösen (partikulären) 
und CSP stationären Phasen. Die Werte sind als Größenordnung zu betrachten. 
 
Da es bei der praktischen Anwendung in erster Linie auf die physikochemischen Eigenschaf-
ten des Analyten ankommt müsste für jede Anwendung das Ausmaß der Beeinflussung 
überprüft werden. Für viele Anwendungen ist auch weniger die absolute Beladungsmenge 
als vielmehr die an der stationären Phase adsorbierte Menge an Probe bedeutsam. Um ad-
sorptionsbedingte Probenverluste zu vermeiden scheinen CSP ein interessanter Ansatz zu 
sein, den man aber je nach Art und Eigenschaft der Probe überprüfen muss.  
 
4.1.3 Mobile Phasen für die Umkehrphasenchromatographie 
In der Umkehrphasenchromatographie werden eher hydrophile Eluenten, die häufig aus Mi-
schungen von organischen Lösemitteln mit Wasser oder wässrigen Pufferlösungen bestehen, 
verwendet. Der Eluent konkurriert mit dem injizierten Analyten um Wechselwirkungspunkte 
der hydrophoben stationären Phase. Je unpolarer der Eluent ist, desto stärker tritt er mit der 
stationären Phase in Wechselwirkung und desto weniger können die Analytmoleküle mit der 
stationären Phase wechselwirken. Da diese sich nun vermehrt im Eluenten aufhalten, wer-
den diese schneller aus der Trennsäule heraus zum Detektor transportiert. Die Retentions-
zeit verkürzt sich bei der Verwendung von eher unpolaren (stärkeren) Eluenten daher. Die 
Polarität des Eluenten(gemisches) ist zusammen mit der Chemie der stationären Phase die 
zentrale Stellschraube um die Trennung zweier Analyten zu beeinflussen. Viele Arzneistoffe 
lassen sich auf einer RP18-Umkehrphase analysieren. Als problematisch gelten basische Arz-
neistoffe, da deren Kationen mit bei der Oberflächenmodifizierung nicht umgesetzten Sila-
nolfunktionen, vor allem nach Deprotonierung zum Silanolat, elektrostatische Interaktionen 





verschlechterten Trennung führt. Neben dem bereits oben angesprochenem Endcapping 
muss über den pH-Wert des Eluenten möglichst verhindert werden, dass die Analyten als 
Kationen vorliegen. Auf Grund seiner zwei Pufferbereiche (pH 1,5-3,2 und pH 5,4-8,0) kann 
Phosphatpuffer universell eingesetzt werden. Als organische Komponente kommen neben 
kurzkettigen Alkoholen auch DMSO, Ethylacetat und Acetonitril in Frage. In dieser Arbeit 
kam eine Mischung aus Acetonitril und Phosphatpuffer zum Einsatz. Beim Arbeiten mit Mi-
schungen aus Puffern und organischen Lösemitteln müssen vorher stets Löslichkeitstest vor-
genommen werden. Lässt man die beiden Komponenten über den Mischer der HPLC-Anlage 
durchmischen, kann es zu Ausfällungen oder Phasentrennung kommen, welche zur Schädi-
gung von Pumpe und Säule führen können. Es empfiehlt sich daher die beiden Komponenten 
vor der Analyse händisch zu mischen. Hierbei sollten möglichst große Volumen angesetzt 
werden, im Idealfall sollte das entstandene Volumen für die anstehende Untersuchung aus-
reichen. Dies hilft zufällige Fehler gering zu halten.  
Häufiger wird die Frage diskutiert, ob das kostengünstigere Methanol ein adäquater Ersatz 
für Acetonitril darstellt. Die beiden Lösemittel unterscheiden sich in ihrer Elutionskraft und 
Lösungspotenz nur gering voneinander. Der höhere Preis des Acetonitrils rechtfertigt sich 
jedoch über die deutlich geringere Viskosität (0,37 mPa*s gegenüber 0,54 mPa*s von Me-
thanol), was in der HPLC hohe Flussraten bei geringem Gegendruck ermöglicht. Vor allem 
aber ist die Giftigkeit von Methanol ein Grund für das teurere aber weniger bedenkliche Ace-
tonitril. Diese Bedenken sollten vor allem dann gelten, wenn eine kontinuierliche Abluft für 
die Lösemittelabfälle nicht gewährleistet werden kann.  
In welchem Verhältnis die Komponenten des Eluenten für eine isokratische Trennung ange-
setzt werden müssen, um eine gute Trennung der zu analysierenden Komponenten zu erhal-
ten, kann über einen Gradientenlauf ermittelt werden. Das genaue Vorgehen hierzu kann 
aus der Literatur entnommen werden [9, S. 36]. Ist das ideale Eluentengemisch gefunden, 
sollte die Probe in diesem oder einem etwas schwächeren Eluenten gelöst werden, wodurch 






4.1.4 SEC  
4.1.4.1  Anwendungsgebiete und Trennprinzip 
Die Größenausschlusschromatographie (engl.: Size Exclusion Chromatography, kurz auch HP-
SEC oder nur SEC) weist als Alleinstellungsmerkmal die Eigenschaft auf, dass der ablaufende 
Trennmechanismus ohne energetische Effekte abläuft [104, S. 207]. Die Trennung der Analy-
ten funktioniert nach dem Prinzip eines inversen Siebes, wonach die Analyten in den Poren 
der Partikel der stationären Phase diffusionsgesteuert permeieren. Je größer diese Analyten 
sind, desto geringer ist das für sie verfügbare Porenvolumen. Analyten, die einen Radius 
aufweisen, der den Porenradius übersteigt (Ausschlussgrenze), werden vom Eluenten unge-
trennt durch die Säule getragen und verlassen diese zuerst. Moleküle, welche einen so ge-
ringen Radius aufweisen, dass sie vollständig in die Poren der stationären Phase permeieren 
(Permeationsgrenze), verbleiben am längsten auf der Säule. Zwischen diesen beiden Extre-
men findet eine Auftrennung nach der Molekülgröße bzw. dem hydrodynamischem Radius 
(rhyd) statt (s. Abbildung 4.6). Das Elutionsvolumen steht im Idealfall in einem logarithmi-
schem Zusammenhang zur molaren Masse der Analyten [7, S. 90, 9, S. 214, 104, S. 211]. Mit-
tels einer Kalibriergeraden kann die molare Masse bzw. der hydrodynamische Radius von 
Proteinen wie z.B. Insulin [105], rekombinantem Erythropoietin [106], monoklonalen Anti-
körpern [8] oder Polycystein [7, S. 95] ermittelt werden. Aber auch die Masse von 
Polyolefinen wie Polyethylen [107, S. 4] lässt sich mittels SEC bestimmen. Da die Trennung 
der Analyten rein durch Diffusion erfolgt, ist die Trennung nicht abhängig von der Flussrate 
des Eluenten, sondern vielmehr von dem eluierten Volumen. Daher wird bei der SEC der 
Elutions(zeit)punkt häufig auch in mL angegeben. Verwendet werden Flussraten zwischen 
0,2 mL/min und 1 mL/min. 
 
 Abbildung 4.6 - Zusammenhang zwische
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betrieben wird, und der Gelfiltrationschromatographie (GFC), welche vorwiegend mit wäss-
rigen Pufferlösungen betrieben wird, vor und fasst diese beiden Techniken unter dem Ober-
begriff SEC zusammen [7, S. 89–90, 104, S. 8]. In der Tat werden diese drei Begriffe häufig 
synonym verwendet [9, S. 359] und selten scharf abgegrenzt. In dieser Arbeit wurde die 
Größenausschlusschromatographie zur Trennung von Proteinen unter Verwendung wässri-
ger Pufferlösungen verwendet. Als Abkürzung hierfür soll fortan SEC verwendet werden. 
Die Bestimmung von Proteinen kann in nativer oder denaturierter Form erfolgen. Die Dena-
turierung wird in der Regel durch Zusatz von Tensiden wie SDS erhalten. Durch den Zusatz 
von SDS kommt es zu einer Entfaltung des Proteins zu einer langen Aminosäurenkette. Der 
Vorteil dieser Methode ist die gute Vergleichbarkeit unterschiedlicher Proteine zueinander. 
Da die Konformation keine Rolle mehr spielt, kann hierdurch eine präzise Molekülmassenbe-
stimmung durchgeführt werden. Die Länge der Kette verhält sich ungefähr linear zur Masse 
des Proteins. 
Möchte man mit der nativen Proteinmolekülkonformation arbeiten, wird versucht möglichst 
schonend mit den zu analysierenden Proteinen umzugehen. Man verwendet dann Pufferlö-
sungen mit leicht alkalisch bis neutralen pH-Werten im physiologischen Bereich. Die Proteine 
sollen dann in ihrer natürlichen Konformation vorliegen, in welcher diese eine bestimme 
Faltung einnehmen. Die gefalteten Proteine werden von einer festen Hydrathülle umgeben, 
welche ihren Radius scheinbar erhöht. Man spricht dann vom hydrodynamischen Radius 
(rhyd). Zur Größenbestimmung von nativen Proteinen bzw. Fragmenten und Aggregaten die-
ser, werden daher auch Proteine zur Kalibrierung verwendet (s. Abbildung 4.7).  
 
Abbildung 4.7 - Kalibriergerade für eine SEC-Säule, aufgenommen im idealen Modus (s.u.). Als Standards wurden ver-
wendet: (in der Abbildung v.l.n.r.) Natriumazid (<1 kDa), Myoglobin (17 kDa), Ovalbumin (47 kDa), BSA (65 kDa), MAB 
(150 kDa), bovines γ-Globulin (150 kDa), Thyreoglobulin (660 kDa). Es ergibt sich ein logarithmischer Zusammenhang 














4.1.4.2  Die stationäre Phase - oder etwa nicht? 
Auf Grund der geringen Wechselwirkungen, die zwischen Analytmolekülen und der stationä-
ren Phase in der SEC bestehen, wird im Kommentar zum Europäischen Arzneibuch die Grö-
ßenausschlusschromatographie als eine Technik ohne eine stationäre Phase bezeichnet 
[108]. Die stationäre Phase darf hierbei jedoch nicht mit der Säulenpackung (=Säulenbett) 
gleichgesetzt werden. Die Säulenpackung kann aus unterschiedlichen Materialien gefertigt 
sein. Beispiele sind Styrol-Divinylbenzolcopolymere, Polyacrylate oder (modifizierte) Kiesel-
gele. Für die Analyse von Proteinen werden in der Regel kieselgelbasierte Säulenpackungen 
verwendet. Diese weisen eine höhere Stabilität auf als organische Säulenpackungen 
[107, S. 4].  
Die verwendeten Kieselgele werden chemisch modifiziert, um diese stabiler und inerter zu 
gestalten, jedoch machen die Hersteller keine genauen Angaben über die chemische Modifi-
zierung. Eine telefonische Anfrage bei Merck KGaA ergab jedoch, dass auch bei Säulenpa-
ckungen neuerer Generationen, diese Modifizierung nicht erschöpfend durchgeführt werden 
kann, wodurch stets noch freie Silanolfunktionen vorliegen, welche einen erheblichen Ein-
fluss auf die Trennergebnisse ausüben können (s. Kapitel 4.1.4.4). Um ein besonders hohes 
Maß an Inertheit zu schaffen um somit adsorptive Effekte gering zu halten, wird in den neu-
esten Säulenformaten mit besonders kleinen Partikeln aus hochreinem Silika gearbeitet. Die-
ses wird in Säulenmänteln aus mit „bioinertem“ Material ausgekleideten Stahlzylindern ge-
bettet [109, 110]. Vermutlich handelt es sich bei dem bioinerten Material um das in der 
Chromatographie häufig eingesetzte PEEK. Ähnlich verfahren wird bei Leitungen aus PEEK im 
Ultrahochdruckbereich. Dort kommen mit Stahl oder Nickel ummantelte PEEK-Kapillaren 
zum Einsatz, um Adsorptionseffekte gering zu halten [111, 112].  
Die Säulenpackungen bestehen wie in Kapitel 4.1.2.1 beschrieben auch bei SEC-Säulen aus 
sphärischen Kieselgelpartikeln. Für herkömmliche HPLC-Anwendungen kommen 5 µm und 
3 µm große Partikel zum Einsatz. Partikelgrößen unter 3 µm für den UHPLC-Bereich stellen 
die neueste Anwendungsform dar. Die Folgen kleinerer Partikel mit homogener (enger) Grö-
ßenverteilung wurden bereits weiter oben diskutiert. Für die SEC bedeutsam ist ein hohes 
Maß an Inertheit für eine möglichst geringe Probenadsorption, welche von vielen Anwen-
dern gewünscht ist. Je mehr Oberfläche in der Säulenpackung zur Verfügung steht, desto 





difizierung nicht umgesetzt worden sind. Die Oberflächenchemie der kleineren Partikel muss 
diesem Effekt daher überwiegen um an Inertheit zu gewinnen, da diese eine deutlich größe-
re Oberfläche aufweisen. Da Silanolfunktionen auf Partikeloberflächen sauer reagieren, lie-
gen diese bei physiologischen pH-Werten im Eluenten weitgehend als Anionen vor 
(s. Kapitel 4.1.2.1). Um die Effekte hierdurch möglichst gering zu halten, arbeitet man mit 
Eluenten hoher Ionenstärke [113]. Man kann die Ionenstärke jedoch auch bewusst gering 
wählen, um die Partikel der stationären Phase mit einer negativen Ladung zu versehen, wel-
che genutzt werden kann um zusätzliche Trenneffekte zu erzielen. Die stationäre Phase wird 
spätestens bei dieser niedrigen Ionenstärke des Eluenten zu einer „konventionellen“ statio-
nären Phase mit primärem Trenneffekt (inverses Sieb) und sekundärem Trenneffekt (elekt-
rostatische Wechselwirkungen). 
 
4.1.4.3  Mobile Phasen für die SEC 
Die ideale oder konventionelle SEC 
Wie bereits erwähnt, können sowohl wässrige Puffer als auch organische Lösemittel für die 
SEC verwendet werden. In dieser Arbeit werden organische Lösemittel lediglich zu Reini-
gungszwecken bei Spülprozessen eingesetzt. Wegen seiner ambiphilen Lösungseigenschaf-
ten und der geringen Viskosität eignet sich Acetonitril im besonderen Maße für diese Zwe-
cke. Auf der Säule adsorbierte Proteine und Proteinfragmente werden durch das Lösemittel 
teilweise denaturiert und entfernt. Die Denaturierung geht auf eine Reaktion des Proteins 
auf die vergleichsweise hohe Lipophile des Acetonitrils zurück. Proteine verfügen über hyd-
rophile und lipophile Bereiche. Unter physiologischen Bedingungen sind die lipophilen Berei-
che in das Zentrum der Tertiärstruktur gerichtet und hydrophile Bereiche sind nach außen 
gerichtet und können so elektrostatische Wechselwirkungen mit der Umgebung eingehen. 
Ändert sich die Umgebung hinsichtlich ihrer physikalischen oder chemischen Eigenschaften, 
ändert sich auch diese Konformation des Proteins und dadurch auch die Art der Wechselwir-
kung. Acetonitril wird überwiegend hydrophobe Wechselwirkungen mit Proteinen ausbilden, 
während in wässriger Lösung elektrostatische Wechselwirkungen überwiegen. 
Aber auch in wässrigen Medien spielen hydrophobe Wechselwirkungen eine gewisse Rolle. 
Vor allem bei hohen Ionenstärken des Eluenten treten diese in den Vordergrund, da durch 





von Silanolatgruppen, abgeschirmt und somit hydrophobisiert werden. Da diese Wechsel-
wirkungen geringer ausfallen als etwaige elektrostatische Wechselwirkungen, lässt das Arz-
neibuch bei hohen Ionenstärken (ca. 0,1 mol/L bis 0,2 mol/L) arbeiten [114, 115]. 
 
Die modifizierte SEC 
Kopaciewicz et al. bezeichnen diesen Vorgang der Ladungsüberdeckung als Charge Shielding. 
In ihrer Arbeit aus dem Jahre 1981 versuchten sie diesen Effekt gezielt zu unterdrücken, in-
dem sie die Ionenstärke des Eluenten bewusst niedrig wählten [113]. Dies führte gewisser-
maßen zu einer Freilegung der Ladungen sowohl der Proteine als auch der stationären Pha-
se, wodurch elektrostatische Wechselwirkungen zwischen Protein und Silanolatfunktionen in 
den Vordergrund treten.  
Um eindeutig zu differenzieren, soll in dieser Dissertationsschrift das Arbeiten bei hohen 
Ionenstärken fortan an als ideale SEC (iSEC) und das Arbeiten unter reduzierter Ionenstärke 
als modifizierte SEC (mSEC) bezeichnet werden. 
Die Wahl des pH-Wertes nimmt bei Anwendung der mSEC eine besonders wichtige Rolle ein, 
wie nachfolgend dargestellt. Die Silanolfunktionen der stationären Phase sind bei den in der 
SEC verwendeten Puffern (i.d.R. PBS bei pH 6 - 8) weitestgehend deprotoniert 
(s. Kapitel 4.1.2.1), während die Nettoladung der Proteine bei diesen pH-Werten vom Betrag 
her positiv, negativ oder auch neutral vorliegen kann. Dies kann ausgenutzt werden um 
Trennergebnisse zu verbessern. Generell gilt, dass zwei Proteine mittels iSEC getrennt wer-
den können, wenn sie sich in ihrer Masse um mindestens 10 % oder 20 % unterscheiden 
[104, S. 209, 116]. Sind zwei Proteine aufgrund des geringen Massenunterschieds unter 
normalen Bedingungen nicht trennbar, kann unter bestimmten Bedingungen eine Absen-
kung der Ionenstärke zur Trennungsverbesserung angewandt werden. Dies ist dann der Fall, 
wenn das kleinere (später eluierende) der Proteine bei pH 6 positiv geladen vorliegt. Es 
kommt dann zu einer verstärkten elektrostatischen Wechselwirkung zwischen Protein und 
stationärer Phase, wodurch das Protein länger auf der Säule verbleibt. Voraussetzung hierfür 
ist, dass: 
1) die Säulenpackung auf Kieselgel basiert und ausreichend deprotonierbare Silanol-





2) das größere Protein bei dem verwendetem pH vom Betrag her neutral oder besser 
negativ geladen ist 
3) es durch die reduzierte Ionenstärke zu keiner relevanten Aggregation, Fragmentie-
rung oder Denaturierung der Proteine kommt. 
Eine Größenbestimmung aus unter diesen Bedingungen erhaltenen Chromatogrammen 
macht nur dann Sinn, wenn das Retentionsvolumen nicht beeinflusst wird und die Kalibrie-
rung auf die gleiche Weise aufgenommen wurde. Die mSEC kann also gewinnbringend für 
bestimmte Trennprobleme eingesetzt werden. Sie ist aber auch dann sinnvoll, wenn ver-
wendete Puffersalze kostspielig sind oder zu hohe Salzkonzentrationen Kopplungen mit 
orthogonalen Techniken stören würden (s. Kapitel 6.3.3.1). 
Als Probenlösemittel sollte sowohl für die mSEC als auch für die iSEC jeweils der Eluent ver-
wendet werden. Es sollte dabei versucht werden Probenlösungen möglichst geringer Viskosi-
tät herzustellen. Proteinlösungen weisen per se eine hohe Viskosität auf. Bei einer hohen 
Konzentration der Probe und einem großen Injektionsvolumen kommt es sonst zum soge-
nannten viscous fingering zwischen Probenlösung und Eluenten, was zu einem ausgepräg-
tem Tailing führt [117]. 
 
4.1.4.4  Vergleich zweier Säulen unter mSEC und iSEC-Bedingungen  
Der Einfluss elektrostatischer Interaktionen ist in der iSEC ebenso unerwünscht wie eine 
dauerhafte Adsorption der Probenmoleküle auf dem Säulenmaterial. Auf Grund der erhöh-
ten elektrostatischen Wechselwirkung in der mSEC besteht jedoch vor allem hier die Gefahr 
von ungewollter dauerhafter Adsorption der Probenmoleküle auf der stationären Phase. 
Hierunter kann auch die Reproduzierbarkeit einer Analyse leiden. So kann es bei den ersten 
Injektionen einer Messreihe zu Sättigungserscheinungen kommen, welche sich erst nach 
mehreren Injektionen stabilisieren. Besonders ausgeprägt ist dieser Effekt in den ersten In-
jektionen nach einer Reinigung der stationären Phase durch eine Spülprozedur mit 
tensidhaltigen Lösungen (s. Kapitel 9.2). Aber bereits nach einer Equilibrierung mit mobiler 
Phase kann man diese Erscheinung beobachten. In den Versuchen hierzu konnte eine Sätti-
gung vermehrt im modifizierten Modus, aber auch in geringerem Ausmaß in der iSEC beo-
bachtet werden (vgl. Abbildung 4.8). Hierdurch wird die Präzision der Bestimmung beein-





drei Injektionen jedoch sehr gering, so dass trotzdem hohe Präzisionen erzielt wurden. Für 
geringere Injektionsmengen dürfte dieser Effekt jedoch bedeutsamer ausfallen. Neben der 
Reproduzierbarkeit, welche unter Adsorptions- bzw. Sättigungseffekten leidet, kann auf der 
Trennsäule anhaftendes Protein durch mikrobielle Kontamination zu einer Biofilmbildung 
führen, was die Säule irreparabel schädigen kann. 
 
Abbildung 4.8 - Gezeigt sind Chromatogramme und Vergrößerungen dieser von aufeinanderfolgenden Injektionen der-
selben Probelösung nach Equilibrierung mit mobiler Phase. A zeigt die Zunahme an Signalintensität bei drei aufeinander-
folgenden Injektionen von bovinem γ-Globulin im mSEC-Modus. B zeigt diese Zunahme für drei aufeinanderfolgende 
Injektionen von Thyreoglobulin im idealen Modus. Für A und B wurde als Trennsäule eine Yarra® SEC-2000 der Firma 
Phenomenex verwendet. C zeigt die Zunahme an Signalintensität bei drei aufeinanderfolgenden Injektionen einer Myog-
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Die in der SEC verwendeten, wässrigen Eluenten bieten Mikroorganismen eine ideale 
Wachstumsumgebung. Um dies zu unterbinden, empfehlen die Hersteller die Säule bei kurz-
zeitiger Nichtverwendung bei einer Flussrate von 0,2 mL/min mit dem Eluenten zu spülen 
um ein Anhaften von Mikroorganismen zu verhindern und bei langfristigem Nichtgebrauch 
eine Säulenfüllung mit einer Natriumazidlösung (0,05 % m/V). Wie verderblich Proteinpro-
ben sind, zeigte auch die lichtmikroskopische Untersuchung einer Myoglobinlösung, welche 
nach Sterilfiltration für 2 Wochen bei Raumtemperatur geschlossen gelagert wurde 
(s. Abbildung 4.9). Der Grund für die Kontamination trotz Sterilfiltration könnte eine Über-
tragung von Pilzsporen über die Raumluft bzw. die darin enthaltenen Partikel sein. Ein Ku-
bikmeter Luft in einem Reinraum der GMP-Kategorie A darf etwa 3500 Partikel enthalten. 
Ein Reinraum der Klasse C maximal 350000 Partikel pro Kubikmeter. Man darf davon ausge-
hen, dass die Partikelzahlen in normaler Laborluft nochmals deutlich höher ausfallen - diesen 
Wert wohl sogar um einige Größenordnungen übersteigen werden. Pilzsporen sind quasi 
ubiquitär zu finden. Außerhalb von geschlossenen Räumen findet man zwischen 1000 und 
10000 Pilzsporen pro Kubikmeter [118]. Die Gefahr einer Kontamination ist daher auch unter 
besonders großer Vorsicht nicht auszuschließen, kann jedoch, wie in Kapitel 4.2 besprochen 
wird, deutlich reduziert werden. 
 
Abbildung 4.9 - Lichtmikroskopie einer myoglobinhaltigen Pufferlösung (PBS pH 6,5) nach fünfzehntägiger geschlossener 
Lagerung bei Raumtemperatur. Gut zu erkennen ist das Hyphengeflecht des Pilzmycels. Die schwarz erscheinenden Punk-
te sind ungelöste Myoglobinpartikel. Die Aufnahme erfolgte mittels Lichtmikroskop der Firma CarlZeiss unter Verwen-
dung eines 10/0,22 Objektives und CarlZeiss CPL W10x/18 Okularen. Der weiße Balken entspricht einer Strecke von 
100 µm. 
 
Um die Adsorption am Säulenmaterial zu prüfen, wurden die Peakflächen von Signalen der 





ten wurden, verglichen. Auch ein Vergleich zwischen dem idealen und dem modifizierten 
Modus ist so leicht möglich. Hierzu wurden die auch zur Säulenkalibrierung verwendeten 
Proteine jeweils dreimal pro Säule und Modus injiziert. Die Mittelwerte, der auf diese Weise 
erhaltenen Signalflächen, sind in Abbildung 4.10 dargestellt. 
 
Abbildung 4.10 - Mittelwerte der Signalflächen von BSA, bovinem γ-Globulin, Myoglobin, Ovalbumin und Thyreoglobulin 
für zwei unterschiedliche Trennsäulen der Firma Phenomenex: Biosep® (5 µm) und Yarra® (3 µm), jeweils für den modifi-
zierten und den idealen SEC-Modus. IE steht für die Signalfläche in Integrationseinheiten. 
 
Säulen, die mit kleineren Partikeln gepackt sind, bieten eine größere Oberfläche an stationä-
rer Phase bei sonst gleichen Säulendimensionen. So vergrößert sich die äußere Oberfläche 
der Partikel von 12,7 m² (5 µm Partikel) auf 21,2 m² (3 µm Partikel) [8]. Auch wegen der bei 
kleineren Partikeln höheren Packungsdichte ergibt sich bei gleicher Partikelporosität eine 
insgesamt größere Oberfläche und daher mehr potentielle Proteinbindung. 
Im idealen Modus zeigt sich im Vergleich der beiden Trennsäulen nur für BSA ein Unter-
schied. Beide Säulen zeigen für den idealen Modus größere Flächenwerte als im modifizier-
ten Modus, obwohl BSA, Ovalbumin und Thyreoglobulin bei dem Eluenten mit einem pH von 
6,8 negativ und damit gleichgerichtet geladen sind wie die stationäre Phase. Die Adsorption 
geschieht im modifizierten Modus also unabhängig von der Ladung der Proteine. Besonders 
































Antikörper auszufallen (s. Abbildung 4.10). Für den therapeutischen Antikörper konnten im 
modifizierten Modus auf beiden Trennsäulen lediglich 1 % der Fläche vom idealen Modus 
gefunden werden, bei einer starken Verschiebung der Retentionszeit um etwa 4 Minuten auf 
(s. Abbildung 4.11). Aus vorhergegangenen Versuchsreihen war bekannt, dass dieser Anti-
körper zwar eine wesentliche Adsorption im idealen Modus zeigt, jedoch weitaus geringer 
ausgeprägt, als hier beobachtet. Außerdem kam es bislang nicht zu einer Verschiebung der 
Retentionszeiten. 
 
Abbildung 4.11 - Chromatogramme vom therapeutischem Antikörper im idealen Modus (A) und modifizierten Modus (B). 
Als Trennsäule wurde die Yarra® S-2000 von Phenomenex eingesetzt. 
 
Um dieses Verhalten zu klären, wurden die Spektren und Chromatogramme der betreffen-
den Injektionen studiert. Bei Betrachtung der Chromatogramme war auffällig, dass im idea-
len Modus in der elften Minute Fragmente des Antikörpers eluiert werden [8]. Zur gleichen 
Zeit eluiert im modifizierten Modus das Monomer des Antikörpers (Abbildung 4.11 B). Über 
das DAD-Spektrum konnte nicht weiter unterschieden werden, ob es sich hierbei um Frag-
mente oder den ganzen Antikörper handelt. Da aber ein Fehlen von nur einer Fraktion eines 
Proteins weder durch Adsorption noch durch eine fehlerhafte Probenvorbereitung erklärt 
werden kann, muss es sich hierbei um einmalige Artefakte handeln. Der bovine Antikörper 





































Abbildung 4.12 - Chromatogramme von bovinem γ-Globulin im idealen Modus (A) und im modifizierten Modus (B). Als 
Trennsäule wurde die Yarra® S-2000 von Phenomenex eingesetzt. 
 
Vergleicht man die Abnahme an Signalintensität vom idealen zum modifizierten Modus von 
Biosep® und Yarra®, so zeigt sich für BSA, bovines γ-Globulin und Myoglobin eine stärkere 
Abnahme auf der Yarra®-Säule. Für Ovalbumin verhält es sich umgekehrt und für Thyreoglo-
bulin werden für die Biosep® in beiden Modi höhere Intensitäten erhalten, jedoch ist der 
Unterschied der Modi für beide Säulen etwa gleichgroß. Leider lassen sich die Adsorptions-
muster, die hier festgestellt wurden, nicht mit den Proteineigenschaften (IEP, Größe, physio-
logische Funktion) in Deckung bringen. Jedoch lässt sich aus diesem Versuch ableiten, dass 
die größere Oberfläche der Yarra® trotz einer effizienteren Oberflächenmodifizierung, wel-
che elektrostatische Interaktionen unterbinden soll, eine verstärkte Adsorption im modifi-
zierten Modus zeigt, welche für drei von fünf getesteten Proteinen deutlicher ausgefallen ist 
als für das Säulenmaterial der Biosep®.  
 
4.2 Probenvorbereitung - nicht immer unproblematisch  
Die Probenvorbereitung steht stets vor der Analyse einer Probe durch den Analytiker. Sie ist 
ein obligater Teil des analytischen Arbeitens und kann einen großen Einfluss auf das Unter-
suchungsergebnis haben. Für jedes Arbeitsgebiet besteht eine gewisse Vorgehensroutine, 
wie z.B. die standardmäßige Ultraschallbehandlung von Probenlösungen um die Lösungsge-
schwindigkeit zu erhöhen, oder das Einfrieren überschüssigen Probenmaterials (Aliquote) für 
den späteren Gebrauch. Häufig wird nicht vermutet, dass diese Schritte zur einer Beeinflus-

































die typischen Probenvorbereitungsschritte einmal genau zu betrachten und ihren Einfluss 
auf das Analysenergebnis zu hinterfragen. In dieser Arbeit wurde der Einfluss auf Proteine 
durch das Frieren von proteinhaltigen Lösungen, die Verwendung von Ultraschallbädern und 
die Filtration durch verschiedene Filtermaterialien untersucht. 
 
4.2.1 Frier-Tau-Zyklen 
Liegen größere Volumina flüssiger Probe vor, ist aus vielerlei Gründen eine Lagerung dieser 
unter Kühlung anzuraten. Nach der van't Hoffschen Regel wird, je tiefer die Temperatur ist, 
bei der die Probenlösungen gelagert werden, die Reaktionsgeschwindigkeit von Abbaupro-
zessen umso geringer ausfallen. Bei den Abbauprozessen handelt es sich unter anderem um 
die Reduktion von Disulfidbrücken, Deamidierung, Oxidation oder Hydrolyse [119, 120], wel-
che durch die Anwesenheit von katalytisch aktiven Substanzen noch beschleunigt werden 
können [121]. Eine Konsequenz daraus ist der (teilweise) Verlust der Konformation. Es 
kommt dabei zu einer Entfaltung der Tertiärstruktur und zur Bildung von Aggregaten [119]. 
Nicht alle Proteine zeigen hierbei eine gleichgroße Tendenz zur Aggregatbildung. Beerten et 
al. machten für die Aggregationsneigung bestimmte hydrophobe Regionen im Protein ver-
antwortlich, die aggregation prone regions (APR). Diese befinden sich in der nativen 
Konformation nicht an der Oberfläche der Tertiärstruktur und treten erst durch äußere 
Stressfaktoren oder Proteinalterung nach außen, wo diese dann zu einer intermolekularen 
Wechselwirkung bzw. Aggregatbildung führen können [122]. 
Aber auch die bereits in Kapitel 4.1.4.4 angesprochene mikrobielle Kontamination ist als Ur-
sache für konformationale Änderungen zu bedenken. Mikrobielles Wachstum ist bereits un-
ter Kühlschrank-Bedingungen stark verlangsamt. Friert man eine Lösung ein, dann kommt 
das mikrobielle Wachstum und hierdurch bedingte enzymatische Reaktionen fast vollständig 
zum Erliegen. Zellproben, die lange Zeit konserviert werden sollen, werden in flüssigem 
Stickstoff bei etwa -196 °C schockgefroren. Neben der sehr geringen chemischen bzw. struk-
turellen Beeinflussung bei so niedrigen Temperaturen, hat das schnelle Einfrieren zum Vor-
teil, dass sich eine hohe Anzahl sehr kleiner Eiskristalle bildet. Große Kristalle, die durch lang-
sames Einfrieren entstehen, schädigen Zellkompartimente oder die Zellwand und führen so 
zum Zelltod. Diese Überlegung ist jedoch nicht auf proteinhaltige Proben übertragbar. Die 





fläche, an der sich während des Einfrierens, die im wässrigen Milieu gelösten Probenbe-
standteile sammeln [33, 120, 123]. Durch den vermehrten Oberflächenkontakt kommt es zu 
einer verstärkten Aggregation der Proteine. Da es bei der Kristallisation der Lösung zunächst 
zu einer Erstarrung des Wassers kommt, wird dem Protein dieses entzogen. Hierdurch kann 
die Konformation des Proteins beeinflusst werden. APRs können bei einer weniger wasser-
haltigen Umgebung an die Oberfläche des Proteins treten und so zu einer Aggregatbildung 
führen. Um diesem Problem entgegenzustehen, können Polyole, wie Trehalose oder Dextran 
als Kryoprotektoren verwendet werden. Diese ersetzen gewissermaßen das Wasser, da 
durch die Hydroxygruppen bis hin zum vollständigen Erstarren der Probe die Ausbildung von 
strukturgebenden Wasserstoffbrückenbindungen möglich ist [124]. Der Wasserentzug führt 
aber auch zu einer Aufkonzentrierung von Puffersalzen aus der Lösung. Hierdurch kommt es 
neben einer Veränderung des pH-Wertes zu einer Verschiebung der Ionenstärke in den flüs-
sigen Regionen, wodurch wiederum ein Aussalzen der Proteine begünstigt wird [125]. 
Daher sollte für die Langzeitlagerung untersucht werden, welche Methode sich für das Ein-
frieren wässriger pufferhaltiger Proteinlösungen eignet. Hierzu wurden die Modellproteine 
Myoglobin, BSA, Ovalbumin sowie der therapeutische Antikörper mehreren Frier-Tau-Zyklen 
(FTZ) unterzogen. Hierzu wurden Lösungen der Proteine mit der Konzentration von 
0,1 % (m/V) in iSEC PBS pH 6,8 gelöst. Der Antikörper wurde in einer Konzentration von 
0,2 % (m/V) im selben Puffer hergestellt. Jeweils 500 µL jeder dieser Lösungen wurden zu-
nächst in dreimal sechszehn Mikroreaktionsgefäße (1,5 mL) pipettiert. Die Frierzyklen wur-
den bei -5 °C im Eisfach eines Laborkühlschrankes und bei -196 °C in flüssigem Stickstoff 
durchgeführt. Jeweils fünfzehn Aliquote eines Proteins wurden zusammen eingefroren und 
bei Raumtemperatur aufgetaut. 
In einer separaten Versuchsreihe wurden drei verschiedene Temperaturen zum Auftauen 
der Lösungen nach Einfrieren von Aliquoten untersucht. Es machte dabei für die getesteten 
Proteine keinen Unterschied ob im Kühlschrank (8 °C), bei Raumtemperatur (20 °C), oder 
Handwarm (simuliert im Säulenofen bei 34 °C) aufgetaut wurde (Daten nicht gezeigt). 
Ein Aliquot wurde zur Analyse in der HPLC nach der Methode aus Kapitel 8.1.4.1.2 beiseite 
gestellt und die übrigen Aliquote wieder eingefroren. Dies wurde wiederholt bis für jedes 
Protein und beide Temperaturen eine Zyklenzahl von 0-15 vorlag. Nach der Literatur sollten 









Abbildung 4.13 A bis D - Gezeigt sind die Signalflächen der Modellproteine nach mehrmaligem Frieren in flüssigem Stick-
stoff. Es sind alle Flächen aller Injektion dargestellt. Die vertikalen Linien zeigen die durchlaufene Zyklenzahl der Proben 
an. Es erfolgten pro Zyklus pro Protein fünf (therp. Antikörper: sieben) Injektionen. Die letzten Datenpunkte für Zyklus 15 
von BSA fehlen. Das Reaktionsgefäß ging während des Versuches zu Bruch. Die nicht gefrorenen Bezugslösungen von 





























































Abbildung 4.13 zeigt den Einfluss des wiederholten Einfrierens und Auftauens auf in Puffer 
gelöste Proteine mittels flüssigem Stickstoff. Eindrucksvoll ist die Abnahme an registrierter 
Signalfläche bei Ovalbumin (C) zu sehen. Nach 15 Zyklen erreichen etwa 35 % des 
ursprünglich vorhandenen Proteins nicht mehr den Detektor. In den entsprechenden 
Chromatogrammen hierzu tauchen keinerlei zusätzliche Signale auf, so dass man davon 
ausgehen kann, dass größere Aggregate gebildet werden, die durch den Vorsäulenfilter 
abgesondert werden und so gar nicht erst auf die Trennsäule gelangen. Der Einfluss auf 
Myoglobin (B) fällt weniger deutlich, aber dennoch eindeutig aus. Auch hier werden keine 
zusätzlichen Signale registriert, was wahrscheinlich ebenfalls auf der Absonderung von 
Aggregaten beruht. Hier sieht man zwei Gruppen, die vom Trend abweichen bei 9 bzw. 13 
Zyklen. Diese können auch bei BSA (A) nach 10 Zyklen oder bei Ovalbumin (C) nach 14 Zyklen 
beobachtet werden. Der Grund hierfür ist, dass die Proben sich zwar gleichen, jedoch nicht 
die selben sind. Die Schädigung der Proteinstrukturen ist Schwankungen unterworfen. Diese 
beruhen auf den oben bereits erwähnten Abläufen in den Aliquoten während des Frierens. 
Die Oberflächenzunahme durch Kristllwachstum fällt bei raschem Einfrieren zwar stärker aus 
als bei langsamen Frieren, jedoch ist das genaue Ausmaß dem Zufall unterworfen. Auch die 
Verschiebung des pH-Wertes und die Erhöhung der Salzkonzentration durch Wasserentzug 
können bei dem Einfriervorgang variieren. Eine große Stichprobenzahl ist hier daher 
besonders sinnvoll. 
Die erwartete starke Beeinflussung des therapeutischen Antikörpers blieb aus (D). Anders als 
bei den anderen Proteinen, waren für den therapeutischen Antikörper jedoch zusätzliche 
Signale im Vergleich zur unbehandelten Ausgangslösung zu erkennen, die sich erst durch ein 
eingängiges Betrachten der Chromatogramme erkennen ließen. Die Signalfläche, die sie 
einnehmen, ist zu gering um die Fläche des monomeren Antikörpers statstisch auffällig zu 
senken. Der Anteil an Dimeren lag nach 15 Zyklen bei 1,59 % (0,91 % in der unbehandelten 
Ausgangslösung), der der Multimeren bei 0,16 % (0 % in der unbehandelten Probe). Anhand 
einer Größenkalibrierung wurde bestimmt welche ungefähre Masse diese Signale besitzen. 
Es handelt sich demnach um ein Dimer des Antikörpers (Abbildung 4.14 A) bzw. um ein 






Dieses Verhalten des Antikörpers ist jedoch trotz des geringen Ausmaßes als besonders 
kritisch zu bewerten, da bei der intravenösen Applikation diese Bestandteile ein erhöhtes 
Immunisierungsrisiko bedeuten (s. Kapitel 2.3), auch weil das Einfrieren bzw. die 
Gefriertrocknung bislang ein fester Schritt in der Herstellung therapeutischer Antikörper ist. 
Durch die Lyophilisierung kann eine lange Haltbarkeit von Proteinen erreicht werden. Diese 
müssen jedoch eine ausreichend hohe Stabilität gegenüber den Stressfaktoren während des 
Frierens aufweisen. In der im Mai 2016 erschienenen Monographie "<129> Analytical 
Procedures for Recombinant Therapeutic Monoclonal Antibodies" wird ein Grenzwert für den 
Anteil an Aggregate bzw. high molecular weight species von 0,67 % angegeben [5, 6]. Dieser 
Grenzwert wird hier deutlich überschritten. Gründe vor das Vorliegen eines Dimeranteils von 
0,91 % bereits vor dem ersten Zyklus mögen auch Ursache des Verwerfens der Studie 
gewesen sein (s. Kapitel 2.2). Weitere Ursachen sind im Transport und der erstmaligen 
Einlagerung der Proben zu vermuten. 
 
 
Abbildung 4.14 A und B - Signalflächen von durch angewandte Frier-Tau-Zyklen, entstandene Aggregate. A zeigt die Sig-
nalfläche des dimeren Antikörpers (ca. 300 kDa), B zeigt die Signalfläche von einem Multimer mit der ungefähren Masse 
von 700 kDa. Man beachte die geringe absolute Signalintensität, die etwa um den Faktor 100 für das Dimer bzw. Faktor 
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Ultraschall in einem Ultraschallbad wird üblicherweise verwendet um Laborgeräte und opti-
sche Bauteile aus lichtdurchlässigen Materialien zu reinigen. Letztere werden bevorzugt auf 
diese Weise gereinigt, da die Gefahr der Oberflächenbeschädigung (Kratzer) gegenüber der 
mechanischen Reinigung ungleich geringer ist. Verwendet man ein mit einem organischen 
Lösemittel gefülltes Becherglas in ein Ultraschallbad, können darin auch stark lipophile Ver-
unreinigungen effektiv gelöst werden. Auf diese Weise können beispielsweise 
Acetonitrilpolymerisate an den Saphirkugeldichtungen von HPLC-Pumpen effektiv entfernt 
werden.  
Die Funktion dieser Reinigung beruht auf dem Prinzip der Kavitation. Ein Impulsgeber er-
zeugt sinusförmige Druckwellen in der Füllflüssigkeit des Ultraschallbades. Hierzu wird i.d.R. 
Wasser verwendet. Es entstehen Zonen mit Überdruck denen Unterdruckzonen folgen. Ge-
nerell ergeben sich zwei mögliche Folgen hieraus, die stabile Kavitation (Gaskavitation) und 
die transiente Kavitation (Dampfkavitation) [126, S. 7]. In beiden Fällen entstehen durch den 
Unterdruck wasserdampfgefüllte Räume (Kavitäten) in der Flüssigkeit, welche durch die 
nachfolgende Druckwelle wieder komprimiert werden. Transiente Kavitäten haben eine kur-
ze Lebensdauer von nur wenigen Hoch-Unterdruckzyklen, in denen sie sich mit Wasser-
dampf füllen, bevor sie in einer Hochdruckzone implodieren.  
Bei der Implosion von Kavitationsblasen kommt es zu einer schlagartigen Füllung der Kavität 
mit dem umgebenden Wasser. Es gibt unterschiedliche Theorien, die diesen Vorgang zu cha-
rakterisieren versuchen. Eine weitverbreitete Theorie besagt, dass es (rechnerisch) zu Tem-
peraturen von 2000 K bis 5000 K und Drücken bis zu 3000 bar kommt [126, S. 12]. 
Ashokkumar verwendete Formel 4.12 um die entstehende Temperatur in Wasser zu berech-
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Formel 4.12 - Formel zur Abschätzung der bei dem Kavitationskollaps entstehenden maximalen Temperatur Tmax nach 
[127]. Mit T0 für die Wassertemperatur, Pm für den Druck in der Flüssigkeit (Summe aus hydrostatischem und akusti-
schem Druck), Pν für den Druck in der Kavität bei maximaler Ausdehnung und γ für den Adiabatenexponenten des Gas-
Dampf Gemisches innerhalb der Kavität. 
 
Die Größe der entstehenden Kavitäten ist hierbei abhängig von der Schallintensität und der 
Frequenz des Schalls. Je höher die Frequenz ist, desto kürzer sind die Zeiträume der Expansi-
on und der Kompression der Kavität. Je mehr Zeit die Kavität hat um sich mit Gasen und 
Wasserdampf zu füllen, desto stärker wächst sie an und desto stärker fällt der Kollaps aus, 
was nach Formel 4.13 zu einer höheren Temperatur führt. 
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Formel 4.13 - Formel zur Abschätzung der bei der Kavitationskollaps entstehenden maximalen Temperatur Tmax nach 
[126]. Mit T0 für die Wassertemperatur, V0 für das minimale Kavitätenvolumen, Vmax für das maximale Kavitätenvolumen 
und γ für den Adiabatenexponenten des Gas-Dampf Gemisches innerhalb der Kavität. 
 
Hierbei wird davon ausgegangen, dass der Kollaps adiabatisch verläuft. Dies kann strengge-
nommen nur für Frequenzen über 300 kHz angenommen werden. Übliche Laborultraschall-
geräte arbeiten bei Frequenzen von 35 kHz - 50 kHz. Unterhalb von 300 kHz spielt die Wär-
meleitfähigkeit des Gas-Dampf Gemisches eine zunehmend größere Rolle. Je höher diese ist, 
desto mehr Wärme kann an das umgebende Medium abgeführt werden, wodurch der Tem-
peraturanstieg gesenkt wird [126, S. 13]. Auch wenn die Temperatur ein Maximum bei einer 
Frequenz von 300 kHz erreicht, wird die ideale Frequenz für sonochemische Reaktionen zwi-
schen 20 kHz und 40 kHz bei 250 - 300 Watt angegeben [128, 129]. 
Die Bedingungen, die durch den Kollaps der Kavitäten geschaffen werden, können genutzt 
werden um den Ablauf chemischer Synthesen zu verbessern [128], führen aber auch zur Bil-
dung von Hydroxyl- bzw. Wasserstoffradikalen und anderen hochreaktiven Verbindungen 
[130], welche zu unerwünschten Nebenreaktionen führen könnten. Gülseren et al. stellte 
fest, dass die Funktionalität von BSA durch Ultraschall beeinflusst wird. Nach 90 Minuten im 
Ultraschallbad stieg die Partikelgröße in einer BSA-Lösung an und die Zahl der freien 
Thiolfunktionen sank gleichzeitig. Sie vermuteten daher die Bildung von Aggregaten durch 





[123]. Gülseren et al. geben in ihrer Arbeit nicht an, mit welcher Frequenz das von ihnen 
verwendete Ultraschallgerät betrieben wurde, Hess et al. verwendeten ein 9 kHz Generator 
mit 50 Watt. 
Proteinlösungen werden zur Beschleunigung der Lösung häufig im Ultraschallbad behandelt. 
Hierbei wird derselbe Effekt der Kavitation verwendet, der auch zum Reinigen von Gegen-
ständen benutzt wird. An der Phasengrenze fest/flüssig bilden sich bevorzugt Kavitäten. 
Wenn diese implodieren bildet sich ein auf die feste Phase gerichteter Flüssigkeitsstrahl, 
welcher Geschwindigkeiten bis 150 m/s erreicht [131, S. 34–35]. Durch diese mechanische 
Einwirkung erfolgt eine Zerkleinerung von Proteinpartikeln und in der Folge eine beschleu-
nigte Lösung. 
 
4.2.2.1  Untersuchung der Unbedenklichkeit von Ultraschall in der Probenvorbereitung 
Die Unbedenklichkeit der Anwendung von Ultraschall wurde für Myoglobin, BSA und Oval-
bumin getestet. Hierzu wurde für jedes Protein eine Probenlösung mit der Konzentration 
von 1 mg/mL in iSEC PBS-Puffer pH 6,8 hergestellt und diese dann in zehn Aliquote zu je 
1 mL in Mikroreaktionsgefäße gefüllt. Mittels einer Haltevorrichtung aus Kupferdraht wur-
den diese 10 Gefäße in das Ultraschallbad eingebracht. Das Bad wurde angeschaltet und 
nach 0, 5, 10, 15, 20, 25, 35, 45, 60 und 90 Minuten wurde jeweils ein Gefäß entfernt und 
anschließend mittels iSEC (s. Kapitel 8.1.4.1.2) mit der Biosep® S3000 als Trennsäule vermes-
sen. Detektiert wurde bei 207 nm. Während der Betriebsdauer von 90 Minuten kommt es zu 
einer Erwärmung des Wassers. Die Durchführung erfolgte für die drei Proteinlösungen unge-
kühlt und unter Eiskühlung. Die Temperatur wurde dabei stets mittels Kontaktthermometer 
überwacht. Das mit Eiswasser gekühlte Ultraschallbad wies Temperaturen zwischen 2 °C und 
4 °C während der Messung auf. Ohne den Zusatz von Eiswasser erreichte das Ultraschallbad 
nach 90 Minuten Temperaturen von 54 °C bis 56 °C, bei einer anfänglichen Wassertempera-
tur von 19 °C bis 21 °C. Trotz der unter 4.2.2 beschriebenen Vorgänge und der relativ hohen 
erreichten Temperaturen konnte kein eindeutiger Effekt durch die Ultraschallbehandlung 






Abbildung 4.16 - Die Kontrollkarte zeigt die Signalflächen von BSA mit unterschiedlicher Behandlungsdauer im Ultra-
schallbad bei 35 kHz und 240 Watt. Nach 90 Minuten erreichte das Wasser eine Temperatur von 56 °C. Die Dreiecke zei-
gen die Gesamtflächen von Kontrollinjektionen einer unbehandelten BSA-Probenlösung an, die zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten in die Sequenz eingebaut waren. Es ist kein Unterschied in der Fläche im Vergleich zur Kontrolle erkennbar. 
Bei Injektion Nummer 32 handelt es sich um eine Fehlinjektion. 
   
Abbildung 4.16 zeigt in einer Kontrollkarte die Konstanz der Signale von BSA-
Probenlösungen, die mit unterschiedlicher Dauer ohne Eiskühlung im Ultraschallbad behan-
delt wurden. In den Chromatogrammen erscheinen vor dem Hauptsignal Signale von 
aggregiertem BSA, welche durch Größenkalibration auf 160 - 396 kDa geschätzt wurden. 
Diese Peaks tauchen in praktisch jedem BSA-Chromatogramm auf, da diese bereits während 
der Gewinnung des Proteins in Reinform entstehen [27]. Wie Abbildung 4.16 zeigt, nehmen 
diese über die Zeit von 90 Minuten nicht zu. Die nach der Literatur erwartete Aggregatbil-
dung von BSA blieb also aus. Signale, die auf Probenbestandteile mit geringerem hydrody-
namischen Radius als das BSA-Monomer (Fragmente) zurückgehen, machten bei allen Injek-
tionen zwischen 0,10 % und 0,53 % der Gesamtfläche aus und zeigten dabei keinen Trend bei 
zunehmender Behandlungsdauer.  
Die Peakform des Myoglobins jedoch zeigte sich definierter für die Aliquote, die unter Küh-















Kontrollkarte BSA-Signal während Ultraschallbehandlung 






Abbildung 4.17 - Chromatogramme von Myoglobin. Die durchgehende graue Linie zeigt die Peakform nach 90 Minuten 
im Ultraschallbad ohne Kühlung, mit einer maximalen Temperatur von 54 °C. Die kurzgestrichelte Linie zeigt die 
Peakform nach 90 Minuten unter Eiskühlung bei maximal 4 °C und die alternierende Linie zeigt Myoglobin ganz ohne 
Ultraschalleinwirkung. Als Trennsäule diente die Biosep® S3000 von Phenomenex bei einer Flussrate von 1,0 mL/min bei 
einer Detektionswellenlänge von 207 nm im iSEC Modus. 
 
Dies könnte durch die Konformationsänderung zu einer bei niedriger Temperatur stabilen 
Isoform erklärt werden. Da sich dieser Effekt jedoch bei ähnlichen Probenvorbehandlungs-
schritten, wie z.B. einer Kühlschranklagerung, nicht reproduzieren lässt, scheint die Ultra-
schallbehandlung einen Einfluss auf diese Beobachtung zu haben. Mit zunehmender Behand-
lungsdauer prägt sich die Peakform stärker aus (s. Abbildung 4.18). 
 
Abbildung 4.18 - Gezeigt sind Vergrößerungen der Signalspitzen im Chromatogramm von Myoglobin nach 5, 20, 60 und 
90 Minuten Behandlungsdauer im Ultraschallbad unter Kühlung bei 2 °C bis 4 °C. Man kann erkennen, dass sich mit zu-
nehmender Behandlungsdauer die Schulter des Signals stärker ausprägt. Als Trennsäule diente die Biosep® S3000 von 
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Die Vorbehandlung proteinhaltiger Proben im Ultraschallbad fällt somit, trotz kontroverser 
Aussagen der Literatur und starker Erwärmung der Proben, bei längerer Behandlung für die 
getesteten Proteine unauffällig aus. Eine kurzzeitige Anwendung von weniger als 5 Minuten 
kann die Lösungsgeschwindigkeit verbessern ohne die Entstehung von Aggregaten oder 
Fragmenten zu fördern. In jedem Fall erreicht man eine Entgasung der Probenflüssigkeit. Aus 
diesen Ergebnissen ergibt sich die Empfehlung, diesen wenig zeit- und kostenintensiven 
Schritt der Probenvorbereitung, zwar nicht völlig unkritisch zu betrachten, aber durchaus in 
Erwägung zu ziehen. 
 
4.2.2.2  Über das Entgasen von Flüssigkeiten 
Die bereits in Kapitel 4.2.2 erwähnten stabilen Kavitäten füllen sich in folgenden Unterdruck-
zonen der nächsten Schwingungen mit gelösten Gasen und Wasserdampf. Hierdurch steigt 
die Stabilität dieser Kavitäten, während sie sich in der Druckzone befinden. Sie überdauern 
so eine Vielzahl an Zyklen, wachsen dabei jedoch nur anfangs und stabilisieren sich schließ-
lich um ein bestimmtes Gleichgewichtsvolumen. Diese Blasen steigen vermehrt nach Ab-
schaltung des Ultraschallgenerators auf und verlassen so die Flüssigkeit [126, S. 11].  
Daraus ergibt sich ein weiteres Anwendungsgebiet, das Entgasen von Fließmitteln für die 
HPLC. In der Flüssigkeit gelöste Gase werden hierdurch abgeschieden, was die Wahrschein-
lichkeit der Artefaktbildung durch kleinste Luftblasen die den Detektor passieren verringert. 
Durch die Reduzierung der in wässrigen Lösungen enthaltenen Luft minimiert sich zudem die 
Gefahr von mikrobiellem Wachstum [132]. Diese Art der Entgasung sollte in Ultraschallbä-
dern erfolgen, die in der Lage sind, ihre Abgabeleistung zu pulsen, um ein Entweichen von 
entstandenen Gasblasen zu ermöglichen. Andernfalls verharren die Gasblasen in der Lösung 
und mindern so die Intensität der Schallleistung, wodurch die Entgasung vermindert wird. 
Ultraschallbäder mit konstanter Abgabeleistung entgasen Flüssigkeiten daher besser, wenn 
man sie in mehreren Zyklen anschaltet. Andernfalls empfiehlt sich die Entgasung im Vakuum, 
oder durch das Einleiten von Edelgasen wie Helium. Letzteres ist zwar sehr effektiv, aber un-
verhältnismäßig teuer. Die Anwendung eines Wittschen Topfes zur Vakuumentgasung ist 
auch für die Entgasung größerer Volumina geeignet. Das praktikabelste Vorgehen zur Entga-
sung von größeren Flüssigkeitsvolumina ist aber die Verwendung eines Ultraschallbades ge-





Zwar sollen durch die alleinige Ultraschallbehandlung nur, für die chromatographische Ver-
wendung unzureichende, 30 % an gelösten Gasen entfernt werden können, jedoch zeigte 
sich in dieser Arbeit die Verwendung von Ultraschall als vollkommen tauglich. Es empfiehlt 
sich generell, hinter der Durchflusszelle eine rückdruckerhöhende Kapillare anzubringen. 
Dies unterbindet effektiv ein Ausgasen in der Durchflusszelle des Detektors. Weil sich wieder 
Gase in der Flüssigkeit lösen sobald das Entgasen beendet ist, sollte bei längeren Sequenzen 
und empfindlichen Methoden alle fünf bis zehn Stunden wiederholt entgast werden. Nach 
etwa 12 Stunden kann man davon ausgehen, dass sich wieder so viel Gas in der Flüssigkeit 
gelöst hat wie zu Beginn vorhanden war [132]. 
 
4.2.3 Filtration 
Bevor eine Probenlösung in ein Probenvial überführt und zur Messung in die HPLC-Anlage 
verbracht wird, sollte diese stets filtriert werden, um partikuläre Bestandteile abzuscheiden. 
Ob dieser Schritt erfolgt, während man die Probe in das Probenvial überführt, z.B. mittels 
Einwegvorspritzenfilter, oder die Probe als Bulk in ein sorgsam gesäubertes Gefäß gibt von 
dem aus die Überführung in die Probenvials erfolgt, macht was die Partikelfreiheit angeht, 
wohl keinen entscheidenden Unterschied aus. Letzteres ist dann sinnvoll, wenn größere Vo-
lumina temperaturempfindlicher Proben vorliegen. Ein Großteil der Probe kann während der 
Messungen dann weiterhin gekühlt gelagert werden. Der Nachteil ist, dass durch den zusätz-
lichen Umfüllschritt zusätzlicher Oberflächenkontakt zur Probe besteht. Dieser geschieht 
einerseits durch das zweite Gefäß und andererseits durch die Überführung mittels Mikropi-
pettiergeräten in die Probenvials. Dies kann zu Verlusten durch Adsorption führen 
(s.a. Kapitel 6.4). In jedem Fall ist darauf zu achten, möglichst sterile Bedingungen zu ge-
währleisten. Dies gilt besonders bei größenausschlusschromatographischen Verfahren, da 
die hierbei verwendeten Eluenten und Probelösungen ein ideales Milieu für Mikroorganis-
men bilden (s. Kapitel 4.1.4.3). Für die verwendeten Filtermaterialien bedeutet dies die Ver-
wendung von Porengrößen von 0,22 µm. Hierdurch werden eventuell vorhandene Mikroor-
ganismen bzw. Sporen dieser aus der Probenlösung entfernt. Aber auch ungelöste Proben-
bestandteile werden durch die Filtration entfernt. In der Probenvorbereitung ist dies für die 
meisten analytischen Methoden durchaus erwünscht, da diese Partikel andernfalls Trenn-





dung führen könnten, was wiederum zu einer Blockade führen kann. Häufig spielt der abso-
lute Gehalt der Probenlösung bzw. Probensuspension keine Rolle, da es reicht relative Aus-
sagen zu treffen. Aber auch dann stellt sich die Frage ob eine Filtration in die Probenvials die 
Analysenergebnisse (gleichmäßig) beeinflusst. Um dies zu untersuchen, wurden Filtrations-
versuche mit unterschiedlichen Filtermaterialien (s. Kapitel 8.1.2) in Spritzenvorfiltern zur 
Sterilfiltration durchgeführt. Hierzu wurden 100 mL einer 0,1 % (m/V) BSA-Lösung hergestellt 
und diese auf vier 25 mL Messkolben aufgeteilt. Die Lösung wurde in eine Spritze durch eine 
Kanüle aufgezogen und filtriert. Etwa 300 µL dieser Lösung wurden dabei in ein Probenvial 
überführt. Der Rest der Lösung wurde erneut mit einem neuen Filter bearbeitet. Dieser Vor-
gang wurde wiederholt bis eine zehnfach filtrierte Lösung vorlag. Dies wurde für jeweils zwei 
Filtermaterialien, gemischte Celluloseester (CME) und Polyvinylidendifluorid (PVDF), von je-
weils zwei Herstellern durchgeführt. Für alle Filtrationen wurden nur eine Spritze und eine 
Kanüle verwendet, um die Adsorptionseffekte hierdurch möglichst gering zu halten. An-
schließend wurden die Proben mittels iSEC (s. Kapitel 8.1.4.1.2) mit der Biosep® S3000 als 
Trennsäule vermessen. Detektiert wurde bei 214 nm. 
 
Abbildung 4.19 - zeigt die Gesamtflächen der Signale von BSA nach mehrfacher Filtration durch Spritzenvorfilter mit einer 
Porengröße von 0,22 µm von zwei unterschiedlichen Herstellern. Von jedem Hersteller wurde PVDF und CME als Filter-
material getestet. Es zeigt sich ein deutlicher Unterschied der Materialien und der Hersteller.  
 
Abbildung 4.19 zeigt, dass für die Filtration von proteinhaltigen Proben PVDF gegenüber 
CME der Vorrang zu geben ist. Die CME-Filter beider Hersteller zeigen adsorptionsbedingte 





















sind. Die einfach mit PVDF-Filtern von Hersteller 1 gefilterte Probe zeigte in 4 Injektionen 
keine auswertbaren Signale. Dies ist wohl eher auf einen Geräte- oder Methodenfehler zu-
rückzuführen, als dass es an der Filtration liegt, da Chromatogramme nachfolgender Proben 
(Filtrationen) gut auswertbare Signale ergaben. Bemerkenswert ist jedoch, dass die Flächen 
dieser Messreihe zwar stabil sind, also keine detektierbare Absorption zeigen, jedoch unter 
den Werten für die PVDF-Filter von Hersteller 2 bzw. der jeweils ersten CME-Filtrationen lie-
gen. Da es sich um dieselbe Probenlösung handelt und nur eine Spritze verwendet wurde, 
handelt es sich hierbei um einen Effekt durch den Messkolben dieser Probenreihe. 
Die Hersteller geben für Filtermaterialien die durchschnittliche Proteinadsorption pro Ober-
fläche an. Für CME liegt diese bei beiden Herstellern bei 150 µg/cm², für PVDF mit 4 µg/cm² 
deutlich niedriger. Bei einem Durchmesser von 25 mm ergibt sich eine Fläche von jeweils 
4,9 cm², also eine Gesamtmenge von 19,6 µg pro PVDF-Filter und 735 µg für CME.  
Abbildung 4.19 zeigt für die Filtrationen durch CME von Hersteller 2 über zehn Filtrationen 
eine Abnahme der gesamten Signalfläche von etwa 20 %. Hieraus kann die gesamte durch 
Filtration bedingte Adsorption geschätzt werden. Bei einer ursprünglichen Probenkonzentra-
tion von 1,0 mg/mL und einem Probenvolumen von 25 mL bedeutet das eine pro Filtration 
durchschnittlich adsorbierte Proteinmenge von 555 µg. Für die CME-Filter von Hersteller 1 
ergibt sich bei einer Abnahme des Signals um etwa 5 % eine durchschnittlich adsorbierte 
Menge von 139 µg pro Filtration. Jedoch wird bei dieser Berechnung vernachlässigt, dass der 
Bezugswert bereits aus einer einfach filtrierten Probe erhalten wird. Beide Werte liegen da-
nach jedoch unter den Herstellerangeben. Die Adsorption an den PVDF-Materialien fiel ge-
ringer aus als für CME. Jedoch wird hieraus zum einen der Unterschied des gleichen Materi-
als unterschiedlicher Hersteller und der zwischen den Materialien deutlich. Zusammenfas-
send kann man sagen, dass die Bearbeitung von Proteinen stets unter Sterilfiltration erfol-
gen soll, um Gerätebauteile und Trennsäulen zu schonen und deren Lebensdauer zu erhö-
hen. Außerdem werden hierbei Pilzsporen und Mikroorganismen zurückgehalten, die zu ei-
nem Probenverderb führen können. PVDF zeigt sich erwartungsgemäß als besser für Protei-
ne geeignet und sollte bevorzugt werden. Bei einem Wechsel des Herstellers sollte der Ein-
fluss auf das Analysenergebnis überprüft werden. 




5 Analytik einer halbfesten Arzneimittelzubereitung 
Ein zentraler Teil dieser Arbeit war die Untersuchung der Qualität einer halbfesten Zuberei-
tung zur Behandlung der Rosacea, einer chronischen und häufig auftretenden Hauterkran-
kung. Sie weist, je nach Hauttyp, in Europa eine Prävalenz zwischen 2 % und 10 % auf [133]. 
Die Krankheitsentstehung ist bislang nicht im Detail bekannt. Daher beruht die Therapie auf 
empirischen Methoden sowie der Meidung von patientenindividuellen Triggern bei bereits 
bestehender Erkrankung. Zu letzteren zählen häufig UV-Strahlung oder gewisse Kosmetika. 
Generell vermieden werden sollten irritierende Stoffe, wie alkoholhaltige Lösungen oder 
adstringierende Stoffe [133]. Zur topischen Therapie der Rosacea zugelassen sind 
Azelainsäure und Metronidazol, da hierfür valide Studien mit guten Ergebnissen vorliegen. 
Aber auch andere Antibiotika wie Clindamycin, Erythromycin oder Tetrazykline werden er-
folgreich topisch angewandt [133, 134]. Bei schwereren Erkrankungsformen wird zusätzlich 
durch oral verabreichte Antibiotika therapiert. Eine Zulassung besitzt Doxycyclin in einer 
nicht antibiotisch wirksamen Dosierung. Es wird vermutet, dass in dieser niedrigeren Dosie-
rung Doxycyclin durch Zytokinhemmung antiinflammatorisch wirkt und, weil keine Antibiose 
erreicht wird, auch keine Resistenzbildung erfolgt [134]. Ein antiinflammatorischer Effekt 
wird auch für andere topisch angewandte Antibiotika vermutet. Die ebenfalls stark 
antiinflammatorisch wirkenden und hochpotenten Glucocorticoide hingegen sind nur in be-
sonders schweren Fällen, wie der Rosacea fulminans, als Kurzzeittherapeutikum geeignet. 
Die Anwendung bei leichteren Verlaufsformen verschlechtert das Krankheitsbild [135]. 
Die Kombination von Metronidazol und Erythromycin in einer gemeinsamen halbfesten Zu-
bereitung zur Therapie der Rosacea erscheint daher berechtigt. Folglich wird diese Wirk-
stoffkombination häufig von Ärzten verordnet. Obwohl es eine geprüfte Formulierung für 
diese Kombination im Neuen Rezeptur Formularium (NRF) gibt, wird häufig davon abgewi-
chen. Diese Abweichungen werden in Fachkreisen vielfach diskutiert. Schließlich ist die Qua-
lität dieser Zubereitungen auf Grund von vorliegenden Inkompatibilitäten der Wirkstoffe 
nicht gesichert; auf der anderen Seite steht der Behandlungserfolg mit solch frei komponier-
ten Zubereitungen. Grund für die Inkompatibilität sind die sich nicht überlappenden Stabili-
tätsoptima des pH-Wertes. Metronidazol ist von pH 4 bis 6 stabil. Erythromycin von pH 8 bis 
8,5 [136]. Es soll hier gezeigt werden, ob ein Abweichen von der standardisierten Rezeptur 
des NRF möglich ist und sinnvoll sein kann. Hierzu wurden am Institut für pharmazeutische 




Technologie im Rahmen eines Wahlpflichtfaches diverse Zubereitungen hergestellt, welche 
sich in der Zusammensetzung der Grundlage sowie in der Art und Weise der Herstellung un-
terschieden. Diese Zubereitungen wurden in Abhängigkeit der Lagerungstemperatur und -
zeit untersucht. Hierzu wurde zunächst die Matrix der Zubereitung möglichst vollständig ent-
fernt, um anschließend mittels HPLC und CE Erkenntnisse über die Qualität zu erlangen. 
 
5.1 Matrices 
Halbfeste Arzneimittelzubereitungen bestehen generell aus zwei grundlegenden Komponen-
ten, einer Grundlage und den zu verarbeitenden Wirkstoffen. Halbfeste Zubereitungen zur 
topischen Anwendung existieren in einer sehr großen Vielfalt. Der Großteil dieser dient kos-
metischen Zwecken und ist daher frei von verschreibungspflichtigen Wirkstoffen. Zuberei-
tungen, die verschreibungspflichtige Wirkstoffe enthalten, zählen stets zu den Arzneimitteln. 
Eine Überschneidung der Gruppen Arzneimittel und Kosmetika ist jedoch die Regel, was eine 
genaue Abgrenzung nicht zulässt.  
Einige der im Neuen Rezeptur Formularium geführten Zubereitungsgrundlagen sind komple-
xe Gemische aus mehreren Komponenten (z.B. Basiscreme DAC, Wasserhaltige Hydrophile 
Salbe DAB1, Wollwachsalkoholsalbe DAB). Diese lassen sich bereits fertig von Großhändlern 
beziehen. In der Offizin werden diese dann häufig durch weitere Komponenten, welche Ein-
fluss auf die therapeutischen Eigenschaften nehmen sollen, ergänzt. Hierzu zählen etwa 
Penetrationsverbesserer, Lokalanästhetika, kühlende Zusätze und Wirkstoffe. Andere Zusät-
ze wie Konservierungsmittel wirken sich positiv auf die Patientencompliance aus, da ein Me-
dikament mit kurzer Haltbarkeit auch nur einen begrenzten Therapiezeitraum zulässt und 
eine lange Haltbarkeit in den Augen vieler Patienten für eine gute "frische" Zubereitung 
steht. Der verschreibende Arzt wählt eine für die therapeutische Indikation passende Grund-
lage und ergänzt diese ggf. um weitere Bestandteile. Der zuständige Apotheker hat die Auf-
gabe, die Rezeptur auf eventuelle Inkompatibilitäten und auf Zweckhaftigkeit der Kompositi-
on zu prüfen und diese danach herzustellen [137, S. 6]. In Sammelwerken wie dem Neuen 
Rezeptur Formularium sind für viele Indikationen und Wirkstoffe gut untersuchte und etab-
lierte Kompositionen von Zubereitungen gelistet. Sammelwerke wie dieses erleichtern es 
                                                      
1
 Im Jahr 2015 erfolgte eine Änderung der Bezeichnung auf Anionische Hydrophile Creme. In dieser Arbeit wur-
de mit Produkten gearbeitet welche die alte Nomenklatur trugen. Daher wird auch diese verwendet. 
 




Arzt und Apotheker Arzneimittel mit gleichbleibend hoher Qualität auzuwählen und herzu-
stellen. Bei einer Abweichung davon ist Vorsicht geboten. Im Einzelfall kann selten vorausge-
sagt werden, ob die Zubereitung nach Herstellung den Anforderungen genügen wird, da sich 
sehr viele Faktoren auf die Qualität der Zubereitung auswirken.  
Eine genaue Untersuchung der Qualität von freikomponierten Zubereitungen ist jedoch auf 
Grund fehlender Geräte und Erfahrung in der Offizin kaum möglich. Wie bereits angespro-
chen, fehlt dem Patienten erst recht die Möglichkeit, sich von der Qualität von Arzneimitteln 
zu vergewissern. Eines der zentralen Probleme bei der Analyse einer halbfesten Zubereitung 
ist die wirkstoffumgebende Matrix. Diese muss vor Analyse der Wirkstoffe selektiv abge-
trennt werden, da sonst das Analysenergebnis verfälscht würde. Bei der Entwicklung einer 
solchen Methode muss daher die Zusammensetzung der Grundlagen bedacht werden.  
Die im Zusammenhang mit dieser Arbeit untersuchten Zubereitungen wurden aus fertigen, 
halbfesten Grundlagen hergestellt, welche vom Großhandel bezogen wurden. Es wurden 
grundsätzlich zwei Grundlagen verwendet, die Basiscreme DAC und Hydrophile Salbe mit 
folgenden Zusammensetzungen: 
 
Basiscreme DAC (BC) 
Inhaltsstoff Prozentualer Anteil 
Glycerol-Monostearat 60 4,0 
Cetylalkohol  6,0 
Mittelkettige Triglyceride 7,5 





Gereinigtes Wasser 40,0 
 
Hydrophile Salbe 
Inhaltsstoff Prozentualer Anteil 
Emulgierender 
Cetylstearylalkohol (Lanette N) 
30,0 
Paraffinum Subliquidum 35,0 
Weiße Vaseline 35,0 




Durch Zusatz einer Pufferlösung und von Konservierungsstoffen wurden die eigentlichen 
Grundlagen für die Zubereitungen präpariert: 
 
Wasserhaltige Hydrophile Salbe mit Sorbinsäure und Kaliumsorbat (WHSS) 
Inhaltsstoff Prozentualer Anteil 
Hydrophile Salbe 30,0 
Gereinigtes Wasser 70,0 
Sorbinsäure < 1,0 
Kaliumsorbat < 1,0 
 
Wasserhaltige Hydrophile Salbe mit Propylenglycol (WHSP) 
Inhaltsstoff Prozentualer Anteil 
Hydrophile Salbe 27,5 
Gereinigtes Wasser 58,0 
Propylenglycol 14,5 
 
NRF 11.138 mit Pufferzusatz (NRF) 
Inhaltsstoff Prozentualer Anteil 
Mittelkettige Triglyceride 3,0 
Basiscreme  47,5 
Zitronensäurelösung 0.5 % 12,1 
Propylenglycol 10,1 
Gereinigtes Wasser 27,3 
 
NRF 11.138 ohne Pufferzusatz (NRF WCS) 
Inhaltsstoff Prozentualer Anteil 
Mittelkettige Triglyceride 3,1 
Basiscreme 55,6 
Propylenglycol 11,9 
Gereinigtes Wasser 29,4 
 
Die etwas unrunden Zahlen der prozentualen Anteile der Bestandteile für die NRF 11.138-
Rezepturen ergeben sich, weil hier zur besseren Übersicht der Anteil der Wirkstoffe an der 
Zubereitung herausgelassen wurden. In der Rezeptur des Neuen Rezeptur Formulariums ist 




dieser Anteil berücksichtigt. Diese machten für alle Zubereitungen einen Massenanteil von 
3,0 % aus. 
 
5.2 Unterschiede in der Galenischen Qualität 
Um Erkenntnisse über die galenische Qualität zu erhalten, wurde am Institut für pharmazeu-
tische Technologie die Größe von Partikeln mittels Grindometer und Polarisationsmikroskop 
untersucht. 
Die Wirkstoffe sollten anhand von Referenzbildern aus den wässrigen Suspensionen der 










   
 
 
Erkennbar ist der Größenunterschied der einzelnen Wirkstoffpartikel in wässriger Suspensi-
on. Erythromycin und Metronidazol unterscheiden sich außerdem bezüglich ihrer Kristall-
form wenn sie mit Propylenglykol bzw. Ethanol versetzt werden. 
 
Abbildung 5.1 - Polarisationsmikroskopische Auf-
nahme. Eryhromycin in Wasser (2 %). 
Abbildung 5.2 - Polarisationsmikroskopische Auf-
nahme. Erythromycin in Wasser und Propylenglykol 
(2 %). 
Abbildung 5.4 - Polarisationsmikroskopische Auf-
nahme. Metronidazol in Wasser (1 %). 
Abbildung 5.3 - Polarisationsmikroskopische Auf-
nahme. Metronidazol in Ethanol (1 %). 




Eine spätere Unterscheidung in den Zubereitungen ist jedoch deutlich komplizierter als in 
den Suspensionen, so dass eine vollständig sichere Zuordnung so nicht sicher gewährleistet 
werden kann.  
 
5.2.1 Sandwichverfahren vs. manuelles Anreiben 
Bei der manuellen Verarbeitung von Wirkstoffen mittels Fantaschale und Pistill empfiehlt 
sich das Anreiben des Wirkstoffes mit lipophilen, inerten Ölen wie Miglyol® (Neutralöl) in 
einer Fantaschale. Hierdurch werden Wirkstoffkristalle zerkleinert und mit dem neutralen Öl 
benetzt. Dies erschwert die Aggregatbildung der Wirkstoffe, da die partikelumschließende 
Ölschicht eine fest-fest-Oberflächenadhäsion unterdrückt [138].  
Anreiben von Erythromycin in Propylenglykol ist hingegen problematisch, da sich der Wirk-
stoff in Propylenglykol löst und dann in der Zubereitung wieder auskristallisiert. 
Die beiden Wirkstoffe sind generell schlecht benetzbar. Im Gegensatz zu diesem Verfahren 
gibt es die Möglichkeit den Wirkstoff bei der maschinellen Verarbeitung mittels TopiTec® 
zwischen zwei Schichten von Grundlage einzuschließen (Sandwichverfahren). Der Unter-
schied beider Verfahren ist in Abbildung 5.5 und Abbildung 5.6 dargestellt. Die so präparier-
te Zubereitung wird dann direkt verrührt. Dies führt jedoch teilweise zu einer Adhäsion von 
festen Wirkstoff am Krukendeckel und an der Werkzeugwelle [138], woraus ein effektiver 
Mindergehalt resultiert. Bei der Herstellung im Sandwichverfahren wurden größere Wirk-
stoffnester festgestellt als bei manueller Herstellung nach anreiben in Miglyol®. 
Abbildung 5.5 - Polarisationsmikroskopische Aufnah-
me. Erythromycin in Basiscreme unmittelbar nach 
Herstellung. Der Wirkstoff wurde mit Miglyol® in einer 
Fantaschale mittels Pistill angerieben. 
Abbildung 5.6 - Polarisationsmikroskopische Aufnahme.  
Erythromycin in Basiscreme unmittelbar nach Herstel-
lung mittels TopiTec® im Sandwichverfahren. Wirk-
stoffnester von bis zu 50 µm sind vorhanden. 




5.2.2 Vermeiden der Artefaktsichtung 
Die Grundlagen wurden außerdem auch ohne Zugabe von Wirkstoff betrachtet um Artefakte 
vorab zu erkennen. Dabei ergab sich die Beobachtung die in Abbildung 5.7 dargestellt ist. 
 
Das Vorhandensein dieser Erscheinung ohne eine Zugabe kristalliner Stoffe ist offenbar be-
dingt durch chirale Strukturen in der BC, da Doppelbrechung sonst in der Regel nur bei op-
tisch anisotropen Kristallen beobachtet wird. Jedoch sind auch andere chirale Stoffe in der 
Lage Doppelbrechung zu verursachen und so diese Beobachtung zu erklären, wie es hier der 
Fall ist. Artefaktstrukturen dieser Art konnten auf diese Weise als Wirkstoff ausgeschlossen 
werden. 
 
5.2.3 Temperaturwechsel und Kühlung 
Die Zubereitungen wurden auf zwei unterschiedlichen Wegen hergestellt. Zum einen hän-
disch mittels Fantaschale und Pistill, zum anderen durch ein automatisches Rührsystem 
(TopiTec® Automatic). Bei der Untersuchung der Partikelgrößen in den Zubereitungen wurde 
beobachtet, dass Zubereitungen, die bei niedrigeren Drehzahlen im TopiTec® hergestellt 
wurden, weniger Kristallwachstum aufweisen als es bei hochtourig hergestellten Zuberei-
tungen der Fall ist. Dies ist zu erklären durch den Wärmeeintrag den das Rührwerkzeug ver-
ursacht. Durch die entstehende Reibung zwischen Zubereitung und Mischscheibe wird die 
Zubereitung erwärmt. Die Erwärmung der Grundlage durch das Rührwerkzeug wurde für 
unterschiedliche Rührgeschwindigkeiten unter Verwendung eines Infrarot-Thermometers 
untersucht (s. Abbildung 5.8).  
 
 
Abbildung 5.7 - Polarisationsmikroskopische 
Aufnahme. Basiscreme DAC betrachtet im 
Polarisationsmikroskop. Teilweise werden 
farbige Strukturen sichtbar, die auf doppel-
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Zur störungsfreien Quantifizierung wurden so viele Matrixbestandteile wie möglich entfernt. 
Für eine flüssigchromatographische Untersuchung ist eine partikelfreie, klare Probelösung 
erforderlich, um die Trennsäule nicht zu beschädigen. Es müssen daher feste bzw. hochvis-
kose Bestandteile aus den halbfesten Zubereitungen entfernt werden. Diese weisen in den 
untersuchten Zubereitungen zum großen Teil stark lipophile Eigenschaften auf, weswegen 
hierzu eine flüssig-flüssig Extraktion mit Heptan gegen Ethanol gewählt wurde. Die halbfeste 
Zubereitung wurde hierbei erst mit Heptan versetzt und in einem Scheidetrichter geschüt-
telt. Anschließend wurde Ethanol (99,8 %) zugesetzt. Nach Abtrennung der hydrophilen Pha-
se wurde die lipophile Phase erneut mit Ethanol versetzt und geschüttelt. Die hydrophilen 
Phasen wurden vereint und nach Filtration als Probelösung verwendet. In Heptan lösen sich 
hierbei die lipophilen Bestandteile der halbfesten Zubereitung während sich im 
ethanolischen Anteil sowohl Metronidazol (> 5 mg/ml) als aus Erythromycin (> 1 g/ml), aber 
auch hydrophile Hilfsstoffe wie Zitronensäure oder Kaliumsorbat lösen. Mit Ausnahme der 
Konservierungsmittel Kaliumsorbat und Sorbinsäure verfügen keine weiteren hydrophilen 
Bestandteile über nennenswerte Chromophore. Da die Konservierungsmittel nur in sehr ge-
ringer Konzentration (< 0,1 %) in den halbfesten Zubereitungen vorliegen, stören diese die 
Detektion mittels HPLC-UV bzw. DAD nicht. Zu beachten ist die latente Löslichkeit von Etha-
nol in Heptan, welche die zur Extraktion notwendige Phasentrennung verhindern kann. Dies 
geschah beim zweiten Ethanolzusatz während der Extraktion. An dieser Stelle war es not-
wendig eine kleine Menge Wasser zuzusetzen um eine Phasentrennung zu erreichen. Die in 
der halbfesten Zubereitung enthaltene Wassermenge ist ausreichend, um bei der ersten 
Ethanolzugabe zu einer Phasentrennung zu führen. 
 
5.4 Chromatographie 
Als Grundlage für die Methodenentwicklung wurde uns freundlicherweise vom Zentrallabo-
ratorium (Abteilung: Neues Rezeptur Formularium) eine HPLC-Methode zur Verfügung ge-
stellt. Diese wurde auf eine monolithische RP18e-Phase übertragen und auf kurze Retenti-
onszeiten optimiert, um dem hohen Probenaufkommen der Versuchsreihe gerecht werden 
zu können (s. Kapitel 8.1.3.2). 




Es wurden zwei monolithische Säulen (jeweils 100 mm x 4,6 mm) mittels Column coupler 
verbunden und so die Anzahl der theoretischen Böden nahezu verdoppelt. Das monolithi-
sche Säulenmaterial erlaubte trotz der Kopplung noch erhöhte Flussraten, so dass die Tren-
nungen mit 2,0 mL/min durchgeführt und so die Laufzeit einer Messung verkürzt werden 
konnte. In der ursprünglichen Methode wurde Erythromycin nach 11-13 Minuten detektiert. 
In der durch die Monolithen optimierten Methode erfolgt die Elution bereits nach etwa 
3,5 Minuten. Nach der Optimierung konnten so alle relevanten Peaks in 6 Minuten Laufzeit 
erfasst werden. Um Erythromycin zu erfassen, muss bei einer Wellenlänge von 200 nm ge-
messen werden, um eine für das Molekül ausreichend nachweisstarke und empfindliche Me-
thode zu erhalten. Grund hierfür ist das schwache Chromophor und die Notwendigkeit nicht-
aromatische π- und n-Elektronen zur Detektion zu verwenden (s. Abbildung 3.2). Bei 200 nm 
wird jedoch der aus der flüssig-flüssig Extraktion in der Probelösung befindliche Ethanol er-
fasst, welcher mit dem Metronidazolsignal leicht coeluiert (s. Abbildung 5.13). Auf Grund der 
hohen Polarität von Metronidazol ist eine vollständige Basislinientrennung hier an einen 
sehr hohen Anteil wässriger Phase im Fließmittel geknüpft. Hierdurch würde sich der 
Erythromycinpeak jedoch stark zu höheren Retentionszeiten verlagern und das ohnehin 
schon geringe Signal auf Grund von Diffusionsprozessen in der Säule noch weiter auseinan-
dergezogen werden. Um dem hohen Probenaufkommen gerecht werden zu können, wurde 
die leichte Überschneidung in Kauf genommen. Da der Anteil des Ethanols konstant ist, ist 
die Beeinflussung der integrierten Metronidazolfläche vernachlässigbar. Zur Berechnung der 
Fläche wurde mit Hilfe der Integrationssoftware EZChromElite (Version 2.2.3 SP2) der ideale 
Punkt für den Split gesucht und die Flächen so auseinandergehalten.  





Abbildung 5.13 - Repräsentatives Chromatogramm einer halbfesten Zubereitung nach flüssig-flüssig Extraktion. Zur Me-
thode s. Kapitel 8.1.3.2. Metronidazol (1,68 Minuten) coeluiert hier leicht mit dem durch Ethanol verursachten Injekti-
onspeak bei 1,48 Minuten. Erythromycin erscheint bei 3,17 Minuten (s. Vergrößerungskasten). Der kleinere Peak bei 
4,28 bzw. 4,70 Minuten wird vermutlich durch ein Zersetzungsprodukt von Erythromycin (Pseudoerythromycin-A-
hemiketal) verursacht (s. Abbildung 5.14).  
 
Der in der Ausgangsmethode saure pH des Fließmittels wurde für eine höhere Stabilität v.a. 
des Erythromycins auf pH 7 angehoben. Hierdurch wird Erythromycin hydrophobisiert, was 
jedoch nicht zu einer Erhöhung der Retentionszeit führte, auch weil bei diesem pH-Wert der 
Anteil der protonierten Form des Moleküls gering ist. Basische Verbindungen führen auf 
Umkehrphasen häufig zu ausgeprägtem Tailing (Symmetriefaktor As > 1), was an der Wech-
selwirkung der Wirkstoffkationen mit freien Silanolat-Funktionen der stationären Phase liegt. 
Wie in Abbildung 5.13 dargestellt, zeigt der Erythromycinpeak nur ein leichtes Tailing 
(As = 2,3), vornehmlich verursacht durch Diffusionsprozesse.  
 
5.4.1 Zuordnung von Erythromycin-Hydrolyseprodukten  
Bei 4,28 Minuten kann ein Hydrolyseprodukt von Erythromycin detektiert werden (s. Ver-
größerungskasten Abbildung 5.13). Es handelt sich hierbei vermutlich um Pseudoerythromy-
cin-A-hemiketal. Die Annahme beruht auf der Herstellung möglicher Hydrolyseprodukte 
durch trockenes Erhitzen von Erythromycin und anschließendem Vermessen mittels HPLC. 






























Hydrolyseprodukte sich auf diese Weise erzeugen lassen [53, S. 4]. Die Strukturformeln der 
Verbindungen wurden mit BioChemdraw 13.0 formuliert und so die theoretischen logP-
Koeffizenten berechnet. Hieraus ergab sich die Retentionsreihenfolge der Verbindungen 
(s. Abbildung 5.14).  
 
Abbildung 5.14 - Chromatogramm der Zersetzungsprodukte von Erythromycin mit Zuordnung der Substanzen. 
 
Auf diese Weise konnte über die Retentionszeit der Verbindungen eine Zuordnung vorge-
nommen werden.  
 
5.4.2 Methodenoptimierung mittels High Resolution-Monolithen 
Nachdem die Untersuchungen der Zubereitungen fertiggestellt waren, wurde uns eine Säule 
der zweiten Generation von monolithischen RP-Säulen zur Verfügung gestellt (HR-
Monolithen = High Resolution-Monolithen). Hiermit konnte auf Grund der geringeren Trenn-
stufenhöhe der Säule, ohne die Notwendigkeit einer Kopplung, die oben dargestellte Tren-


























































































Abbildung 5.15 - Beispielchromatogramm der optimierten Trennung von Erythromycin (5,00 Minuten), Metronidazol 
(2,61 Minuten) und Ethanol (2,16 Minuten) mittels High Resolution-Monolithen.  
 
Die Basislinientrennung von Ethanol und Metronidazol wurde durch eine Erhöhung des Puf-
feranteils in der mobilen Phase möglich. Um jedoch die dadurch bedingte Verzögerung der 
Erythromycinelution zu mindern, wurde ein Fließmittel (Elutionskraft) und Flussratengradi-
ent überlagert. Eluent A: 30 % Acetonitril + 70 % Kaliumhydrogenphosphatpuffer pH 7,0 
0,02 mol/L; Eluent B: Kaliumhydrogenphosphatpuffer pH 7,0 0,02 mol/L. 0 - 2,8 Minuten 
60 % A bei 0,8 mL/min ; 3,2 - 6,0 Minuten: 100 % A bei 5 mL/min ; 7,0 - 9,0 Minuten: 60 % A 
bei 1,2 mL/min. Siehe auch Kapitel 8.1.3.2. 
Der Abfall der Basislinie nach Erhöhung der Flussrate bei 2,8 Minuten ist bedingt durch die 
geringere Passagezeit des pufferhaltigen Eluenten am Detektionsfenster. Mit dem Erreichen 
der Zielflussrate stabilisiert sich die Basislinie daher vorläufig bei etwa 3,4 Minuten, bis sie 
auf Grund des fallenden Phosphatanteils wieder absinkt (3,7 Minuten) um sich schließlich 
bei Minute 4,7 wieder zu stabilisieren. Hier hat das Eluentengemisch das Säulenvolumen 
einmal durchlaufen. Dieser Vorgang benötigt als Faustregel für Säulen mit einem Durchmes-
ser von 4,6 mm, ein Volumen des neuen Eluenten entsprechend der Länge der Säule in cm, 





















te 5,2 der Fall, weshalb der Peak leichtes Fronting zu zeigen scheint. Betrachtet man die Ba-
sislinie bei Minute 5,2 kann man jedoch erkennen, dass die Faustregel hier Gültigkeit besitzt. 
Das Flussratenprogramm findet in dieser Intensität, also bei so hohen Flussraten und Fluss-
ratenänderungen (10,5 mL/min²) nur für monolithische Säulen Anwendung. Die Anwendung 
ermöglicht eine unkomplizierte Verkürzung von langwierigen Trennungen und vereinfacht 
auf diese Weise die Methodenentwicklung erheblich. Partikuläre Säulen verursachen bei 
ähnlich hohen Flussraten zu hohen Rückdruck und würden nicht zuletzt durch die schnellen 
Flussratenänderungen Schaden nehmen. 
Dies macht monolithische Säulen auch aus ökonomischer Sicht interessant. Schließlich ver-
kürzen sich hierdurch Arbeitsprozesse. Der Fließmittelverbrauch ist bei unveränderlicher 
Anzahl an zu untersuchenden Proben identisch. Durch die Monolithen der zweiten Generati-
on entfällt für viele Trennungen die Kopplung mehrerer Säulen. Hierdurch verkürzt sich die 
Analysenzeit bei gleichzeitig geringerem Säulenverschleiß. Dauertestungen des Materials 
werden zeigen müssen ob die Langlebigkeit auf dem Niveau der ersten Generation dieses 
Säulentyps liegt. Bis diese Testungen vorliegen, bleiben die HR-Monolithen eine vielverspre-
chende Entwicklung in der RP-Chromatographie. 
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Wie in Abbildung 5.16 zu sehen, ist das S/N für das Erythromycinsignal trotz höherer Kon-
zentration in der Lösung deutlich geringer (S/N = 4) als das für Metronidazol (S/N = 47). Der 
Grund hierfür ist der molare Absorptionskoeffizient des Erythromycins. Dieser ist auf Grund 
des wenig ausgeprägten Chromophors sehr gering (s. Abbildung 3.2 und Kapitel 5.4). Eine 
Verbesserung der Signalintensität (Absorption) und somit eine Steigerung des Signal/Rausch-
Verhältnisses kann auf unterschiedlichen Wegen erreicht werden. Für die vorliegende Me-
thode bietet sich eine Steigerung der Stoffmengenkonzentration c in der Probenzone an. 
Dies ist möglich durch eine erhöhte Kapillarbeladung mittels elektrokinetischer Injektion. 
Hierbei werden geladene Probenmoleküle bereits vor der eigentlichen Trennung durch An-
legen einer Spannung in dem in die Kapillare injizierten Volumen angereichert. Metronidazol 
und Erythromycin unterscheiden sich bezüglich ihrer Säure-Baseeigenschaften. Da über die 
Wahl des pH-Wertes der Probenlösung die Ladung der Moleküle also gezielt beeinflusst 
werden kann, bietet dieses Verfahren eine vielversprechende Möglichkeit zur Erhöhung des 
Signal/Rausch-Verhältnisses von Erythromycin ohne die Gefahr der Überladung durch Met-
ronidazol. Neben dieser Möglichkeit zur Steigerung der Signalintensität kann die elektrokine-
tische Injektion aber auch sinnvoll eingesetzt werden, um das notwendige Probenvolumen 
für eine Analyse zu senken. Mona Mozafari hat hierzu spezielle Untersuchungen angestellt 
[140]. Durch die Substanzabhängigkeit dieses Verfahrens ist jedoch keine genaue Quantifi-
zierung der Signale mehr möglich. Ist eine quantitative Bestimmung gewünscht, kann dies 
über eine Erhöhung der Detektionsstrecke erreicht werden. Durch die Verwendung einer Z-
Zelle oder einer bubble-cell erhöht sich die Schichtdicke d in Formel 5.1 und die Absorption 
steigt. Dies wurde während der Methodenoptimierung nicht geändert, stellt aber einen viel-
versprechenden Ansatzpunkt zur Erhöhung des S/N dar.  
Auf Grund der verhältnismäßig langen Analysendauer von über 53 Minuten und dem gerin-
gen S/N von Erythromycin konnte die entwickelte CE-Methode dem hohen Probenaufkom-
men der galenischen Untersuchung dieses Kapitels nicht gerecht werden, weshalb auf die 
HPLC zurückgegriffen wurde. Jedoch bleibt die CZE trotzdem eine denkbare Alternative zur 
Bestimmung der beiden Wirkstoffe mittels HPLC, nicht zuletzt wegen des geringen Proben-
bedarfs und weitgehender Optimierungsmöglichkeiten der Methode. 
 





Die Effekte der Lagerungsbedingungen auf den Wirkstoffgehalt der untersuchten Zuberei-
tungen wurden für drei unterschiedliche Temperaturen untersucht.  
1) Kühlschranklagerung 2-8 °C (KS) 
2) Klimaraum 20 °C (KR) 
3) Brutschrank 34 °C (Inkubator) 
Hierzu wurden die Lösungen der flüssig-flüssig Extraktion aus den jeweilig gelagerten Zube-
reitungen filtriert und mittels HPLC vermessen (s. Kapitel 8.1.3.2). Tabelle 5.1 fasst die 
Wiederfindungsraten und pH-Werte der untersuchten Zubereitungen nach einem Zeitraum 
von 4 bzw. 8 Wochen zusammen: 




















) Metronidazol 94,0 8 
 Erythromycin 95,2 
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3
 NRF (KS) Metronidazol 92,0 8 
 Erythromycin 90,9 
TT NRF (KR
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) Metronidazol 95,0 8 
 Erythromycin 91,0 
TT NRF WCS
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 (KR) Metronidazol 92,8 9-10 
 Erythromycin 94,5 
TT NRF (Inkubator
6
)  Metronidazol 91,3 8 
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MV WHSP
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 (KS) Metronidazol 99,4 7,5-8 
 Erythromycin 89,3 
MV WHSP (KR) Metronidazol 95,8 7,5-8 
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TT NRF (KS) Metronidazol 94,0 8 
 Erythromycin 89,7 
MV NRF (KS) Metronidazol 91,6 8 
 Erythromycin 83,7 
TT NRF (KR) Metronidazol 94,5 8 
 Erythromycin 82,1 
TT NRF WCS (KR) Metronidazol 92,2 10-11 
 Erythromycin 88,0 
TT NRF (Inkubator) Metronidazol 86,2 8 
 Erythromycin 55,2 
MV WHSP (KS) Metronidazol 99,2 7,5-8 
 Erythromycin 74,0 
MV WHSP (KR) Metronidazol 94,5 7,5-8 
 Erythromycin 67,0 
MV WHSS (KR) Metronidazol 82,2 5,5-6 
 Erythromycin 55,0 
Tabelle 5.1 - Wiederfindungsraten und pH-Werte der untersuchten halbfesten Zubereitung nach 4 bzw. 8 Wochen Lage-
rung bei verschiedenen Temperaturen. 1) TT = Herstellung mit automatischem Rührsystem bei 1500 rpm für 6 Minuten; 
2) Kühlschrank (KS); 3) MV = Manuelle Verarbeitung; 4) Klimaraum bei 20 °C (KR); 5) WCS = Zubereitung nach NRF ohne 
die Zugabe von Zitronensäurelösung; 6) Inkubator wurde bei 34 °C betrieben; 7) WHSP = WHS konserviert mit 
Propylenglycol; 8) WHSS = WHS Konserviert mit Benzoesäure und Kaliumsorbat. 
 
5.6.1 Einfluss des pH-Wertes 
Die Unterschiede im pH-Wert gehen vornehmlich auf die unterschiedlichen Konservie-
rungsmethoden bzw. Konservierungsmittel zurück. Propylenglycol ist ein pH-neutraler zwei-




wertiger Alkohol, welcher ab einer Konzentration von 20 % (m/m) in der wässrigen Phase 
konservierend wirkt.  
Kaliumsorbat ist das gut wasserlösliche Salz der Sorbinsäure. Konservierend wirksam ist je-
doch die protonierte Form, daher liegt der pH-Wert der Zubereitung idealerweise unter 6,5. 
Die in der NRF 11.138-Rezeptur vorgeschlagene Pufferung mit Zitronensäurelösung stellt den 
pH-Wert der Rezepturen auf ein neutrales bis leicht alkalisches Niveau um pH 8 ein, weshalb 
hier nicht mit Sorbinsäure konserviert werden sollte. Das NRF stellt den pH-Wert auf den 
Wert ein, bei dem Erythromycin die größte hydrolytische Stabilität zeigt [136, S. 6]. Oberhalb 
und unterhalb von pH 8 kann man rasch eine deutliche Abnahme des Erythromycingehaltes 
beobachten. Dies wurde in einer Versuchsreihe bei unterschiedlichen pH-Werten mittels 
HPLC überprüft. Die Ergebnisse sind im Anhang dargestellt (s. Kapitel 9.1). Nach 24 Stunden 
in einer wässrigen Lösung mit einem pH von 4 waren noch etwa 12 % der ursprünglich de-
tektierten Menge vorhanden. Indes muss man sich laut Literatur weniger Sorgen um die 
hydrolytische Stabilität von Metronidazol machen. Hier wird eher die photolytische Instabili-
tät und damit einhergehende Bildung von kanzerogenem Nitrit befürchtet. Die 
Hydrolysegeschwindigkeit von Metronidazol ist abhängig vom pH-Wert und zeigt größte Sta-
bilität im leicht sauren Bereich (pH 4-6) [141]. Bei pH 8 ist die Hydrolysegeschwindigkeit um 
den Faktor 10 erhöht, jedoch trotzdem gering [136, S. 5–6]. Eigene Versuche zur hydrolyti-
schen Stabilität bei pH 4 und 10 konnten dies bestätigen (s. Kapitel 9.1). 
 
5.6.1.1  Metronidazol 
Abbildung 5.17 und Abbildung 5.18 zeigen die mit der HPLC bestimmten Gehälter von Met-
ronidazol in den untersuchten halbfesten Zubereitungen. 
Die Lagerung im Kühlschrank zeigt für beide Grundlagen die geringste Abnahme des Metro-
nidazolgehaltes. Überraschenderweise zeigt die Lagerung bei 20 °C im Klimaraum größere 
Verluste (Δc = -13,3 %) nach 4 Wochen als die im Brutschrank gelagerte Zubereitung 
(Δc = -8,7 %).  
 Abbildung 5.17 - Kontrollkarte zum Geh
rungsbedingungen. TT = Herstellung im
Klimaraum bei 20 °C ; KS = Kühlschrankl
einen Zeitraum von 56 Tagen weitestgeh
tung durchgeführt, um evtl. temperatu
Gerätefehler zurückgeführt werden und 
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Eine mögliche Umsetzung von Metronidazol, die sowohl sauer als auch alkalisch katalysiert 
sein kann, wurde von Salo et al. beschrieben [142, S. 744] und ist in Formel 5.2 dargestellt.  
 
 
Formel 5.2 - Hydrolyse von Metronidazol unter alkalischen (rechts) und sauren (links) Bedingungen. Hierbei fällt neben 
dem Abbauprodukt auch Nitrit bzw. salpetrige Säure an, welche mit sekundären Aminen die potentiell kanzerogenen 
Alkylnitrosamine bilden können. 
 
Die markierten Datenpunkte in Abbildung 5.17 gehen wohl auf Fehler bei der Herstellung 
des Fließmittelgemisches zurück. Eine andere Ursache lässt sich durch die gute Wiederhol-
barkeit innerhalb der drei Injektionen fast ausschließen. Die Messungen des Gehaltes inner-
halb eines Tages (6 Injektionen) zeigten relative Standardabweichungen zwischen 0,5 - 0,9 %. 
Einwiegefehler beim Probenzug sind auszuschließen, da kleinere Begleitpeaks durch die 




Matrix ähnliche Flächen zeigen wie in den Chromatogrammen der anderen Messtage. Nicht 
vollends auszuschließen ist eine Inhomogenität der Wirkstoffverteilung. 
Dies ist jedoch eher bei der Verarbeitung von schlechter benetzbaren Wirkstoffen zu be-
obachten, welche dann leicht Wirkstoffnester bilden, während andere Bereiche annähernd 
wirkstofffrei bleiben. Wie in Kapitel 5.2 beschrieben, kann es bei den untersuchten Zuberei-
tungen jedoch auch zu einer Reifung von Kristallen kommen. Läuft dieser Prozess im Sinne 
einer Ostwald-Reifung ab, ist auch hier die Entstehung wirkstoffverarmter Bereiche möglich. 
Auf Grund der Größe des Probenzuges von 2,0 g pro Messtag ist es jedoch statistisch un-
wahrscheinlich einen so großen wirkstoffarmen Raum abzutragen.  
 
5.6.1.2  Erythromycin 
Wie bei Metronidazol erfolgt auch hier der größte Wirkstoffverlust in der sauer konservier-
ten WHSS. Der relative Verlust an Wirkstoff ist bei Erythromycin ausgeprägter als bei Metro-
nidazol, was zu erwarten war und auch gezeigt werden konnte (s. Kapitel 9.1). Abbildung 
5.19 zeigt den Gehalt von Erythromycin in den verwendeten Grundlagen über einen Zeit-
raum von 56 Tagen. Neben den hohen Einbußen in WHSS (Δc = -45,1 %), ist die hohe Stabili-
tät der Zubereitung nach NRF zu bemerken (Δc = -10,3 % nach 56 Tagen). Dieser Unterschied 
ist dem leicht erniedrigten pH-Wert, aber auch dem höheren Wasseranteil der WHSS-
Grundlage zuzuschreiben (70 % (m/m) gegenüber 59 % (m/m)) in NRF). Hierdurch befindet 
sich ein größerer Anteil des Wirkstoffes in gelöster Form und ist so Hydrolyseprozessen aus-
gesetzt. Je niedriger der pH einer Grundlage ist, desto stärker fällt dieser Effekt aus, da ein 
zunehmender Anteil des Erythromycins geladen und daher besser wasserlöslich vorliegt.  
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Bei den Messungen mittels HPLC ist zu bemerken, dass bei Untersuchungen nach einer flüs-
sig-flüssig Extraktion kristalline Anteile der Wirkstoffe angelöst und so miterfasst werden. 
Diese kristallinen Anteile sind jedoch für die therapeutische Wirkung von untergeordneter 
Relevanz, da nur gelöste Wirkstoffe einen therapeutischen Effekt ausüben können. Man 
muss hier also von einem absoluten Gehalt der Wirkstoffe in der Zubereitung sprechen. 
Durch ein starkes Kristallwachstum sinkt dieser zwar nicht ab, jedoch steht trotzdem weniger 
therapeutisch aktiver Wirkstoff zur Verfügung, weswegen man dann von einem "effektiven" 
Wirkstoffgehalt sprechen sollte. Dieser lässt sich nicht ohne Weiteres bestimmen. Hierzu 
müssten gezielt kristalline Anteile aus der Grundlage entfernt und quantifiziert werden. Nach 
meinem aktuellen Kenntnisstand gibt es keine praktikable Methode um dies bei dem anfal-
lenden Probenaufkommen durchzuführen. 
Das Kristallwachstum sollte daher möglichst von Beginn der Herstellung an unterbunden 
werden um eine durch Ostwald-Reifung verursachte Bildung großer Kristalle zu vermeiden. 
Hierdurch würde ein (therapeutisch) effektiver Mindergehalt, aber auch eine mechanische 
Reizung bei der Anwendung der Zubereitung vermieden, welche vor allem auf erkrankten 






























Tag 1 Tag 3 Tag 7 Tag 14 Tag 28 Tag 56
Abbildung 5.20 - Kontrollkarte über den Erythromycingehalt in Basiscreme bei unterschiedlichen Lagerungsbedingungen. 
TT = Herstellung im TopiTec®; Inkubator = Lagerung im Brutschrank bei 34 °C ; KR = Lagerung im Klimaraum bei 20 °C ; KS 
= Kühlschranklagerung 4 - 8 °C. Der Erythromycingehalt ist für alle Lagerungsbedingungen über einen Zeitraum von 
28 Tagen weitestgehend stabil. Bis auf Tag 7 wurden täglich zweimal drei Messungen jeder Zubereitung durchgeführt 
um evtl. temperaturbedingte Tagesschwankungen zu erfassen.  




5.7 Photolabilität von Metronidazol 
Die photolytische Stabilität von Metronidazol wurde bereits in Kapitel 5.6 erwähnt. Im 
Kommentar zur Arzneibuchmonographie wird beschrieben, dass in wässriger Lösung das 
Oxadiazolderivat von Metronidazol nachgewiesen werden kann. Die Entstehung wird als 
photolytisch dargestellt (s. Abbildung 5.21). 
Tong et al. konnten neben diesem bekannten Photolyseprodukt noch zwei weitere finden 























Um die Relevanz der Photolabilität zu prüfen, wurde eine wässrige Metronidazollösung ge-
fertigt und Aliquote davon über 5 Stunden bei 254 nm, für 5 Tage bei Tageslicht und dunkel 
gelagert. Abbildung 5.22 zeigt drei Chromatogramme dieser Untersuchung. Die vor Licht ge-
schützt gelagerte Lösung zeigt geringe Vorpeaks. Das chromatographische Profil dieser Pro-
be unterscheidet sich nur wenig von der mittels UV-Lampe bei 254 nm gestressten Probe. 
Die Sonnenlichtexponierung zeigt nach 5 Tagen jedoch einen deutlichen Effekt. Nahezu kein 
intaktes Metronidazol ist mehr vorhanden. Die beiden vorgelagerten Signale bei 0,83 und 
0,95 Minuten haben deutlich zugenommen, was auf die Entstehung von mindestens zwei 
Abbauprodukten schließen lässt, die eine höhere Polarität als Metronidazol aufweisen.  
Abbildung 5.21 - Photolyseprodukte des Metronidazols nach Tong et al. und Ph.Eur. 






Abbildung 5.23 zeigt die DAD-Spektren von der Probe nach 5 Tagen bei Sonnenlicht und die 
der vor Licht geschützten Probe. Es lässt sich im Vergleich hier gut erkennen, dass sich unter 
dem Signal bei 1,0 Minuten bei der exponierten Probe eine zusätzliche Komponente 
ausgebildet hat, welche etwas später eluiert als der ursprüngliche Peak. Dadurch erklärt sich 
die Verlagerung der Retentionszeit und das leichte Linksschultern dieses Signals in der 
exponierten Probe. Auf diese Weise konnten mittels chromatographischer Daten drei 
mögliche Photolyseprodukte festgestellt werden. 
Abbildung 5.22 - Überlagerung von drei Chromatogrammen. Die durchgehende Linie zeigt eine Metronidazolprobe 
nach 5 Tagen der Lichtexposition auf der Fensterbank. Die gestrichelte Linie zeigt das Chromatogramm einer Licht-
geschützten Probe nach 5 Tagen Lagerung. Die gepunktete Linie zeigt das Chromatogramm einer Probe nach 
5 Stunden Bestrahlung bei 254 nm. 
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6 HR-CS-AAS  
6.1 Prinzip der AAS 
Die Atomabsorptionsspektrometrie ist eine Methode zur Identifizierung und Quantifizierung 
von Elementen. Anders als bei der UV-Spektrometrie stellen keine Moleküle, sondern ein-
zelne, isoliert voneinander vorliegende Atome die Messobjekte dar. Diese Atome liegen 
während der Messung in der Gasphase vor und unterliegen keiner Wechselwirkung durch 
Bindungspartner. Die Elektronen in der Atomhülle befinden sich in bestimmten Aufenthalts-
räumen, den Orbitalen. Die Elektronen sind dazu in der Lage, Energie aufzunehmen, wo-
durch sie in ein anderes Orbital bzw. Energieniveau angehoben werden können. Hierzu muss 
diese Energie jedoch genau der Energiedifferenz zwischen dem ursprünglichen Orbital 
(Grundzustand) und dem neuen, angeregten Zustand entsprechen, da ein Aufenthalt außer-
halb eines Orbitals nicht möglich ist. Man spricht daher auch von Resonanz. Der auf solche 
Weise erzwungene Aufenthalt des Elektrons in einem angeregten Zustand ist in der Regel 
von kurzer Dauer (10-7 bis 10-9 Sekunden). Nach dieser Zeit fällt das Elektron unter Abgabe 
der zuvor aufgenommenen Energie wieder zurück auf das Grundniveau. Bei diesen Übergän-
gen kommt es in Abhängigkeit des energetischen Niveaus des Grund- und des Anregungszu-
stands zur Absorption bzw. Emission elektromagnetischer Strahlung unterschiedlicher Wel-
lenlänge (Formel 6.1). 




Formel 6.1 - Zusammenhang zwischen den besetzbaren Energieniveaus in der Atomhülle ausgehend vom Grundzustand 
des Valenzelektrons E1 in einen angeregten Zustand E2. Je größer ΔE ist, desto kurzwelliger wird die absorbierte bzw. 
emittierte Strahlung. 
 
Die Energie der Zustände und damit der Wellenlänge der sogenannten Resonanzlinien 
(Spektrallinien) wird neben der Kernladungszahl des Elements auch von den Quantenzahlen 
des Orbitals bestimmt (Haupt-, Neben-, Magnet- und Spinquantenzahl). Die Zahl der analy-
tisch primär relevanten Resonanzlinien wird dadurch begrenzt, dass nur diejenigen Über-
gänge durch Absorption angeregt werden können, welche vom Grundzustand eines Elekt-
rons ausgehen. Außerdem lassen in der Regel nur die Valenzelektronen Übergänge im sicht-
baren bis ultravioletten Bereich zu. Je mehr Valenzelektronen ein Atom besitzt, desto viel-





Nichtmetalle wie Halogene zeigen trotz ihrer sieben Valenzelektronen keine analytisch ver-
wertbaren Resonanzlinien. Diese liegen bei allen Nichtmetallen im Vakuum-UV-Bereich un-
terhalb von 200 nm [144]. Erst durch die Entwicklung von Atomspektrometern mit kontinu-
ierlichen Strahlungsquellen in Kombination mit hochauflösenden Monochromatoren (High 
Resolution Continuum Source AAS, HR-CS-AAS) wurde in der jüngeren Vergangenheit zu-
nehmend die Molekülatomabsorptionsspektrometrie (MAS) vorangetrieben. Bei dieser 
Technik werden gasförmige, meist zweiatomige Moleküle, welche z.B. Halogene enthalten, 
auf moleküleigenen Wellenlängenbändern gemessen. Diese Messungen können im UV-
Bereich durchgeführt werden. Die meisten natürlich vorkommenden Metalle können jedoch 
mittels AAS bestimmt werden. 
Bei der Messung wird der Intensitätsverlust der Strahlung einer (i.d.R.) analytspezifischen 
Strahlungsquelle nach Durchlaufen einer definierten Probenzone analysiert. Dabei gilt das 
Lambert-Beer'sche Gesetz (Formel 5.1). Je höher die Zahl der Atome in der Gasphase im 
Grundzustand ist und umso länger die von der Strahlung durchlaufene probengefüllte Zone 
ist, desto höhere Signale werden detektiert und desto besser wird das Signal/Rausch-




Um das Zielelement in die Gasphase zu überführen, in der die Messung der Absorption statt-
findet, stehen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung. Allen gemein ist die Fähigkeit große 
Hitze zu entwickeln, welche dazu dient: 
1) die Probe zu trocknen bzw. Lösemittel zu entfernen 
2) die Probenmatrix zu pyrolysieren 
3) den Analyten in Form isolierter Atome in die Gasphase zu überführen 
Schritt 3 wird allgemein als Atomisierung bezeichnet, da durch diesen Schritt die Atome des 
Zielelementes isoliert voneinander im Grundzustand vorliegen. 
 
6.2.1 Flammentechnik 
Die wohl am häufigsten angewandte Methode zur Atomisierung ist die Flammen-AAS, bei 





köpfe hierfür sind schlitzförmig gestaltet und werden in den meisten Fällen so ausgerichtet, 
dass das Licht der Strahlenquelle die Brennerflamme auf voller Länge durchläuft, um den 
d-Term aus dem Lambert-Beer'schen Gesetz möglichst groß werden zu lassen. Weiter ver-
sucht man ein Brenngas/Oxidansgas-Gemisch zu wählen, welches zwar ausreichende Tem-
peratur für die Überführung des Zielelements in die Gasphase erlaubt, jedoch möglichst 
langsam brennt, wodurch sich die Probenbestandteile, die vom Oxidansgas fein zerstäubt 
und in die Brennerflamme getrieben werden, möglichst lange im Absorptionsvolumen auf-
halten können. Die Wahl der Brennerflamme will wohl überlegt sein, denn ein Wechsel auf 
ein anderes Brenngas/Oxidansgas-Gemisch erfordert neben einer zusätzlichen Druckgasver-
sorgung und dem Wechsel des Brennerkopfes am Gerät auch das Validieren der damit neu-
en Methode. Ein zentraler Punkt bei dieser Überlegung ist die Flammentemperatur, da man 
an diese nach der Auswahl des Gemisches gebunden ist. Relativ niedrige Temperaturen bis 
2000 °C erlauben überwiegend die Bestimmung von leicht verdampfbaren Alkali- und Erdal-
kalimetallen. Zu hohe Temperaturen von über 3000 °C erlauben zwar die Bestimmung re-
fraktärer Elemente, jedoch führen diese zu einer verstärkten Ionisierung von Atomen mit 
geringerer Austritts- bzw. Ionisierungsenergie, wodurch effektiv Probe verloren geht und die 
Nachweis- und Bestimmungsgrenzen sinken. 
 
Abbildung 6.1 - Flammenatomisator einer PYE Unicam SP9 von Philips. Die gestrichelte weiße Linie zeigt den Strahlen-
gang zwischen Lampe und Detektor an. Dieser verläuft im Bild über die volle Länge des schlitzförmigen Brennerkopfes. 
Die Skala zeigt die Verstellbarkeit des Brennerwinkels an. Der weiße Pfeil zeigt auf den PTFE-Schlauch zur Probenzufuhr. 
Das Ende des Schlauches taucht in die Probenlösung ein und wird beim Eintreten in die Zerstäuberkammer durch den 







6.2.2 Graphitrohrofentechnik und Temperaturprogramm 
Eine ebenfalls häufig verwendete, flexiblere Alternative zum Flammenatomisator ist die des 
Graphitrohrofens (Graphite Furnace-AAS, GF-AAS). Hierbei handelt es sich um eine elektro-
thermale Atomisierungseinrichtung, bei der ein Graphitrohr durch eine computergesteuerte 
Widerstandsheizung auf die gewünschte Temperatur aufgeheizt werden kann. Es ist hiermit 
also möglich, fast jede beliebige Temperatur in einer Schrittweite von 1 °C anzusteuern. Ma-
ximal noch sinnvoll verwendbare Temperaturen liegen bei 3000 °C. Jedoch verkürzt sich die 
Lebensdauer des Atomisators durch Arbeiten in diesem Temperaturbereich erheblich, wo-
durch die Kosten der Methode steigen.  
Bei dieser Technik ist man innerhalb eines AAS-Gerätes auf eine bestimmte Rohrdimension 
für das Graphitrohr festgelegt. Laut dem Lambert-Beer'schen Gesetz (s. Formel 5.1) führt ein 
möglichst langes, dünnes Rohr über eine Verringerung des Volumens in der Probenzone zu 
einer Erhöhung des Terms für die Konzentration und zu einer Erhöhung des d-Terms über die 
verlängerte Messstrecke. Hierdurch steigt die Absorption und bessere Nachweis- und Be-
stimmungsgrenzen werden erreicht. Jedoch ist die Rohrlänge durch den zur schlagartigen 
Erhitzung (1500 °C/s) des Rohres notwendigen Stromfluss begrenzt. Außerdem muss der 
Durchmesser groß genug sein, um ausreichend hohe Probenvolumina aufzunehmen. Die 
Probe wird durch einen Probengeber, der aus einem geführten Polytetrafluorethylen (PTFE)-
Schlauch besteht, in die mittig angebrachte Öffnung des Rohres injiziert (s. Abbildung 6.2). 
Die Dosierung läuft über eine Hamilton-Spritze. Das Dosiervolumen beträgt üblicherweise 
5 - 100 µL. 
Die Rohrdimensionen des in dieser Arbeit verwendeten Rohres betragen 19 mm x 6 mm, 
entsprechend einem absoluten Volumen von etwa 537 µL. 
 Abbildung 6.2 - Graphitrohratomisator d
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das Vermessen einer Suspension bei der Flammentechnik zur Verkrustung des Brennerkop-
fes führen und obendrein ein hohes Untergrundrauschen aufweisen, da Licht an den Sus-
pensionspartikeln und an deren Pyrolyseprodukten gestreut würde. Problematisch bei der 
Vermessung von Suspensionen ist jedoch die Neigung der Probe zur Sedimentierung. Die 
Stehzeit der Probe im Autosampler kann hierüber zu einer Verfälschung der Ergebnisse füh-
ren, was die Analyse von z.B. Zellsuspensionen und aggregierten Proteinen problematisch 
gestaltet.  
Da der GF-Atomisator aus der Kohlenstoffmodifikation Graphit besteht, muss dieser bei den 
verwendeten, hohen Temperaturen vor Oxidation geschützt werden. Dies geschieht durch 
einen Inertgasstrom aus hochreinem Argon (99,996 % (V/V) = 4.6), welcher das Rohr von 
außen kontinuierlich umflutet. Auch das Rohrinnere wird in den Schritten 1, 2 und 4 des 
Temperaturprogramms von Argon durchströmt, um das Graphitmaterial zu schützen. Au-
ßerdem wird hierdurch eine Entfernung der bei der Pyrolyse und der Trocknung anfallenden 
Gase aus dem Atomisator gewährleistet. 
 
6.3 Das optische System 





Zurzeit sind sowohl Geräte mit elementspezifischen Strahlungsquellen (Hohlkathodenlam-
pen, Elektrodenlose Entladungslampen), als auch welche mit Kontinuumstrahlern (Xenon-
kurzbogenlampen (XBL)) kommerziell erhältlich. Da Atome nur Licht der Wellenlänge absor-
bieren können, welche sie auch emittieren, verwendet man zum Bau von elementspezifi-
schen Strahlungsquellen das Element, das bestimmt werden soll. So werden in Hohlkatho-
denlampen zylinderförmige Kathoden aus dem zu bestimmenden Element geformt. Mit sol-
chen Lampentypen lässt sich jedoch auch nur das Element bestimmen, das verbaut wurde. 
Der Monochromator hat bei Verwendung dieser Strahlungsquelle die Aufgabe, nur eine Re-
sonanzlinie, auf der die Absorption gemessen werden soll, zu selektieren und auf den Detek-





Messung verringert. Der Detektor ist eine einfache Photozelle bzw. Photomultiplier, durch 
den es nicht möglich ist, Licht unterschiedlicher Wellenlänge voneinander zu unterscheiden. 
Wie bereits weiter oben angesprochen, verlangt die Verwendung eines Kontinuumstrahlers 
ein aufwendiges Monochromatorensystem, um aus dem kontinuierlichen Emissionsspekt-
rum eine Resonanzlinie des Zielelements in ausreichend schmaler spektraler Bandbreite zu 
separieren. Atome absorbieren (und emittieren) in Abhängigkeit der vorliegenden Tempera-
tur Licht mit der spektralen Bandbreite von etwa 3 - 7 pm auf einer Resonanzlinie. Um nun 
ein möglichst rauscharmes und selektives Signal zu erhalten, muss das Monochromatoren-
system dazu in der Lage sein, Licht dieser spektralen Breite zu selektieren. Die sogenannten 
High Resolution Continuum Source Atomabsorptionsspektrometer (HR-CS-AAS) leisten eine 
spektrale Bandbreite von etwa 2 pm [144]. Ein Spektrometer dieser Bauart wurde in dieser 
Arbeit dazu verwendet, die Eisenmenge aus myoglobinhaltigem HPLC-Eluat zu untersuchen. 
 
6.4 Untersuchung des Einflusses der Probenvorbereitung in der Größenaus-
schlusschromatographie mittels HR-CS-AAS und UV-VIS 
Während der Vorbereitung einer (proteinhaltigen) Probe zur Analyse mittels HPLC kommt 
diese mit diversen Oberflächen in Kontakt. Dazu zählen Glas (z.B. Laborgeräte, Probenvials) 
in unterschiedlichen Qualitäten, Kunststoffe wie Polycarbonat (Hülsen von Spritzenfiltern), 
Polypropylen (Mikroreaktionsgefäße, Vialdeckel), Polytetrafluorethylen (PTFE) (Leitun-
gen/Tubings) und Perfluoralkoxypolymere (Gefäße zur Probenahme), um nur einige zu nen-
nen, aber auch modifizierte Cellulosen, die als Filtermaterial verwendet werden und rost-
freier (säurebeständiger) Stahl (Stainless Steel). Die Wirkung von Oberflächen auf Proteine 
ist zwar bereits seit langem [145–149] und daher mittlerweise wohl untersucht [150], jedoch 
noch immer Gegenstand aktueller Forschung [151–153], was die Relevanz, aber auch die 
Komplexität dieser Fragestellung aufzeigt. Die Adsorption hängt von vielerlei Faktoren ab. 
Dazu zählen unter anderem pH-Wert, Temperatur, Ionenstärke der Lösung, aber auch mögli-
che Zusätze wie Tenside. Die Eigenschaften der Oberfläche wie Struktur, Größe, Chemie bzw. 
Ladung und Hydrophobizität spielen ebenso eine Rolle wie proteinogene Eigenschaften. Ne-
ben der Größe und der Hydrophobiztät des Proteins sind auch der isoelektrische Punkt und 






Nakanishi zeigt, dass mit einer Erhöhung der Konzentration des Proteins in der Lösung auch 
die adsorbierte Menge steigt. Er unterscheidet zwei Arten von Proteinen, weiche und harte. 
Weiche Proteine (mit geringer struktureller Stabilität) adsorbieren ungeachtet der Oberflä-
chenchemie und weitgehend unabhängig von elektrostatischen Kräften an vielen Oberflä-
chen, indem sie sich formlich anpassen, während harte (strukturell stabile) Proteine mit ent-
gegengesetzt geladenen Oberflächenstrukturen interagieren ohne hierbei ihre Form zu än-
dern [149]. Er macht damit einen Versuch, die Adsorptionsneigung von Proteinen zu verall-
gemeinern, um eine gewisse Vorhersage treffen zu können.  
Kim untersuchte die Adsorption von ß-Lactoglobulin an Stainless Steel (rostfreier Stahl) Par-
tikeln. Es fiel dabei auf, dass die Adsorption innerhalb von 5 Minuten stark anstieg, bevor 
nach 10 Minuten ein Gleichgewicht zwischen Absorption und Desorption erreicht wurde. 
Weiterhin konnte mittels elektronenmikroskopischer Untersuchungen die teils irreversible 
Bindung einer Monolayerschicht des Proteins an die Stahlpartikel gezeigt werden [148]. 
Fukuzaki zeigte am Beispiel von BSA an Stainless Steel, dass die adsorbierte Menge an Prote-
in mit zunehmender Ionenstärke, steigender Temperatur der Lösung und in der Nähe des IEP 
des Proteins zunimmt. Ein genauer Blick auf die Kurven, die er in seiner Arbeit zeigt, verrät, 
dass primär bei pH-Werten zwischen pH 3,5 und pH 5, mit einem Maximum von pH 4 bis 
pH 4,5, am meisten BSA adsorbiert wird [147]. Dieser pH-Wert liegt im Bereich des Nullpunk-
tes der Oberflächenladung (engl.: Zero Point of Charge) von Stainless Steel (ZPC = pH 4,3) 
[154]. Im weiteren Verlauf soll der Begriff ZPC für den pH-Wert stehen, bei dem Oberflächen 
formal ungeladen sind. Der Begriff IEP wird in Abgrenzung dazu wie bisher für den pH-Wert 
verwendet, an dem Proteine und kleinere Moleküle eine neutrale Nettoladung aufweisen, 
also formal elektrisch neutral vorliegen. 
Dieser von Fukuzaki beschriebene Effekt fällt mit zunehmender Ionenstärke der Lösung grö-
ßer aus. Dies liegt daran, dass die intermolekulare Repulsation durch Charge Shielding ge-
schwächt wird und es darüber zu einer dichteren Packung der adsorbierten Moleküle auf der 
Oberfläche kommt [152]. Diese Überlegung funktioniert jedoch nur dann, wenn die Anzie-
hung zwischen Protein und Oberfläche nicht ebenfalls durch ein Charge Shielding gesenkt 
wird. Die Erhöhung der Ionenstärke einer proteinhaltigen Lösung kann demnach zu vermehr-
ter oder zu verminderter Adsorption führen, je nachdem ob die intermolekulare Interaktion 





Für sehr niedrige Ionenstärken entsprechend 10-3 mol/L fällt die Adsorption von BSA an 
Stainless Steel, mit einem Maximum bei pH 4,7 bis pH 5, deutlich (ca. -80 %) geringer aus als 
bei höheren Ionenstärken (10-1 mol/L) [147]. Das Maximum erklärt sich durch die bei diesem 
pH-Wert geringe intermolekulare Repulsation der Proteine in der Nähe des IEP bei ansons-
ten fehlendem Charge Shielding. Der Effekt des Charge Shieldings hat hier den größeren Ein-
fluss auf die absorbierte Proteinmenge als der pH-Wert der Lösung.  
Es wird beim Sichten der Vielzahl an Literatur zum Thema Proteinadsorption klar, dass man 
selbst für ein Protein und eine Oberflächenspezies kaum eine konsistente Aussage treffen 
kann, da eine Änderung von pH, Ionenstärke, Art der Ionen, Temperatur oder anderer Para-
meter zu einer Änderung des Zusammenspiels der beiden potentiellen Bindungspartner 
führt. Jedoch lässt sich feststellen, dass BSA und andere als "weich" eingeordnete Proteine, 
wie Myoglobin und Immunglobuline, verstärkt und oberflächenunabhängig zur Adsorption 
neigen im Gegensatz zu sogenannten harten Proteinen, wie Lysozym [149]. Und es scheint 
erwiesen, dass Stainless Steel-Oberflächen Proteine im großen Umfang (> 15 mg/m²) zu ad-
sorbieren vermögen [147, 148]. 
Diese Untersuchungen gaben Anlass, den Einfluss von Stahl- aber auch anderen Oberflächen 
in einer HPLC-Anlage zu überprüfen. Mittels zweier unterschiedlicher Methoden wurden 
Untersuchungen durchgeführt, zum einen mittels UV-Detektion und zum anderen mittels 
HR-CS-AAS. 
 
6.3.1 Versuchsaufbau und verwendete Oberflächen 
Der Versuchsaufbau sollte die Messung von Adsorptionsverlusten mittels UV-Detektion er-
möglichen. Hierzu wurden Stahlleitungen aus der HPLC-Anlage durch PEEK-Kapillaren er-











Es wurden nur diejenigen Leitungen ersetzt, die Probenkontakt haben. Da die Leitungen 
unterschiedliche Aufgaben erfüllen müssen und daher unterschiedliche Volumina aufweisen, 
mussten PEEK-Kapillaren unterschiedlicher Durchmesser und Länge gewählt werden 
(s. Abbildung 6.3 und Tabelle 6.1). 
 
Funktion des Bauteils PEEK Kapillare und deren Dimension Herkömmliches Bauteil 
Probenschleife PEEK-Kapillare (blau) 
0,25 mm x 1,52 m  
Volumen: 77,0 µL 
Oberfläche: 1193 mm² 
Stainless Steel-Kapillare 
 0,5 mm x 0,7 m 
Volumen: 137 µL 
Oberfläche: 1100 mm² 
Verbindung Schaltventil - Säule PEEK-Kapillare (rot) 
0,13 mm x 0,45 m  
Volumen: 5,97 µL 
Oberfläche: 183 mm² 
Stainless Steel-Kapillare  
0,25 mm x 0,35 m 
Volumen: 17,2 µL 




0,10 mm x 1,52 m  
Volumen: 11,9 µL  
Stainless Steel-Kapillare  
0,17 mm x 0,36 m 
Volumen: 8,17 µL 
Abbildung 6.3 - Zwei Schaltventile der verwendeten 
HPLC-Anlage (s. Kapitel 8.1). Die Pfeile zeigen die Fluss-
richtung in den Leitungen an. Die Leitung, die durch den 
grauen Pfeil markiert ist, verbindet das Ventil mit der 
Trennsäule bzw. zeigt in Richtung Detektor. Der weiße 
Doppelpfeil zeigt die PEEK-Kapillare an, die die Proben-
schleife ersetzt, und der einfache weiße Pfeil zeigt die 
Verbindung aus PEEK an, welche zwischen Injektions-






Oberfläche: 477 mm² Oberfläche: 192 mm² 
Säule / Dummy  PEEK-Kapillare (braun) 
0,063 mm x 1,52 m 
Volumen: 4,74 µL  
Oberfläche: 301 mm² 
SEC-Säule 300 x 7,8 mm 
ΣPartikeloberfläche (unporös) 
5µm: 12,78 m² 
3µm: 58,97 m² 
Female-Female Port Konnektor 
Tabelle 6.1 - Modifikation der HPLC-Anlage. Die Tabelle enthält auch die Maße und Volumina der verwendeten Kapilla-
ren. Das Volumen des Female-Female Port Konnektors wird als vernachlässigbar klein angesehen. Für SEC-Säulen spielt 
das Volumen keine wirkliche Rolle und wird der Vollständigkeit halber angegeben. Auf die Oberfläche wird weiter unten 
im AAS-Versuch eingegangen. Zur Konfiguration siehe Abbildung 6.3 und Abbildung 6.4. 
 
Auch die Adsorption von Proteinen durch das Säulenmaterial zweier Größen-
ausschlusschromatographiesäulen wurde auf diese Weise untersucht, indem diese durch 
Säulendummies ersetzt wurden, um entspre-
chende Referenzwerte ermitteln zu können 
(s. Abbildung 6.4). Beim Versuchsaufbau unter 
UV-Detektion wurde mit zwei Eluenten-
modifikationen (Ionenstärken) gearbeitet, um 
auch den Einfluss der Ionenstärke auf die Adsorp-
tion zu untersuchen. Für den Versuchsaufbau un-
ter Verwendung der HR-CS-AAS musste hierfür ein 
neues Eluentensystem etabliert werden 
(s. Kapitel 6.3.3).  
Die stationäre Phase der Trennsäulen unterschei-
det sich von Stainless Steel in der Oberflächenla-
dung, während PEEK keine Ladung trägt. Die 
Oberfläche der Silikagelpartikel weist auf Grund 
des niedrigeren ZPCs (je nach Modifikation zwischen 1,7-3,5) im Vergleich zu Stainless Steel 
eine stärker ausgeprägte, negative Ladung bei neutralem bis leicht saurem Eluenten auf 
(s.a. Kapitel 4.1.2.1). Hierdurch ergeben sich teilweise deutliche Unterschiede zwischen ZPC 
und IEP von 4 pH-Einheiten oder mehr. Liegt der pH des Eluenten zwischen IEP und ZPC, 
ergibt sich für einen Großteil (bis zu 99 % bei ΔpH = 4) der Proteinmoleküle die Möglichkeit 
Abbildung 6.4 - Konfigu-
ration mit Dummy als 




Dummy. Die Pfeile zei-
gen die Female-Female
Port Konnektoren, wel-
che ebenfalls als Säulen-
ersatz verwendet wur-
den. Der Einsatz der 
PEEK-Kapillare als Säu-
lendummy erhöht den 
Rückdruck und verbes-







zur Ausbildung ausgeprägter elektrostatischer Attraktionen an der Oberfläche der stationä-
ren Phase. 
 
6.3.2 Restriktorversuch mittels UV-Detektion 
6.3.2.1  Detektionswellenlänge  
Abweichend von den bisher erwähnten Proteinuntersuchungen, musste die Detektion für 
diese Versuche mit einer weniger empfindlichen Methode unter Verwendung von 280 nm 
als Detektionswellenlänge durchgeführt werden, da die zu untersuchenden Volumina mit bis 
zu 40 µL Proteinlösung bei einer Konzentration von 0,1 - 0,2 % (m/V) den linearen Bereich 
des Detektors überschritten hätten, würde bei 207 nm detektiert werden (s. Abbildung 6.5 
und Abbildung 6.6). Dies liegt zum einen daran, dass bei 280 nm nur die aromatischen Struk-
turen an den entsprechenden Aminosäuren Tryptophan, Phenylalanin und Tyrosin ausrei-
chend stark absorbieren. (Histidin absorbiert auf Grund des geringer stabilisierten π-
Elektronensystems bzw. geringerer Elektronendichte des Chromophors bei kürzeren Wellen-
längen.) Bei Wellenlängen unter 220 nm wird verstärkt das Peptid-Rückgrat (engl.: Peptide 
Backbone) erfasst, wodurch sich höhere molare Absorptionskoeffizienten ergeben 
[156, S. 21–22].  
 
 
Ein weiterer Grund für das Überschreiten des linearen Bereiches ist, dass bei fehlender 
Trennsäule fast keine Diffusion der Proteine zwischen Injektion und Detektion geschieht. 
















Abbildung 6.5 - Über-
schreiten des linearen 
Bereichs bei zunehmen-
den Injektionsvolumina 
einer 0,1 %igen Myoglo-
binlösung. Die Detekti-
onswellenlänge betrug 
207 nm. Es wurde im 
Aufbau ein Female-






Detektor quasi zeitgleich. Daher wurde zuerst versucht, die Flussrate um die Hälfte zu redu-
zieren, um so die Probenzone zu verbreitern (s. Abbildung 6.6). 
 
6.3.2.2  Diffusion - ganz ohne geht es nicht! 
 
 
Da Kapillardurchmesser bzw. Volumen bei diesen Versuchen sehr gering ausfallen (s. Tabelle 
6.1), führt eine Halbierung der Flussrate nicht zu einer Besserung der Linearität. Ohne die 
Verbreiterung der Probenzone, welche bei allen chromatographischen Prozessen auftritt, ist 
der lineare Bereich der Detektion bei 207 nm auf geringe Probenkonzentrationen be-
schränkt. Der Einsatz einer Trennsäule führt zu einer Verbreiterung der Probenzone 
(s.a. Kapitel 4.1.1) und zeigt daher sowohl für 207 nm als auch für 280 nm über einen weiten 



























Steilheit- und Empfindlichkeitsvergleich  
SEC-Säule
Abbildung 6.6 - Über-
schreiten des linearen 
Bereichs bei zunehmen-
den Injektionsvolumina 
einer 0,1 %igen Myoglo-
binlösung. Die Detekti-
onswellenlänge betrug 
207 nm. Es wurde im 
Aufbau ein Female-
Female Port als Säulen-
dummy verwendet. Eine 
Senkung der Flussrate um 
50 % vergrößerte den 
linearen Bereich nur un-
zureichend. 
Abbildung 6.7 - Empfind-
lichkeit und Linearität bei 
207 nm und 280 nm. Inji-
ziert wurde eine Myoglo-
binlösung (0,1 % m/V). Die 
verwendete Trennsäule 
war eine Yarra SEC-2000 
von Phenomenex. Die 
Rauten zeigen die Werte 
für 207 nm, die Dreiecke 
die Werte für 280 nm an. 
Die Korrelationskoeffizien-
ten (R²) zeigen den linea-
ren Zusammenhang für 





Die Detektion bei 280 nm ergibt für den getesteten Konzentrationsbereich der Proben einen 
linearen Zusammenhang zur Signalfläche auch ohne Trennsäule (s. Abbildung 6.8).  
 
 
6.3.2.3  Einfluss der Ionenstärke 
In einem nächsten Schritt wurde der Einfluss der Ionenstärke des Eluenten auf die Adsorpti-
on an probenführenden Materialien (s. Tabelle 6.1) für drei Lösungen von den Modellprotei-
nen BSA (0,1 % m/V), Myoglobin (0,1 % m/V) und einem IgG Antikörper (0,2 % m/V) geprüft. 
Hierzu wurde von jeder Proteinlösung eine Serie von drei aufeinanderfolgenden Injektionen 
zu je 20 µl für vier Gerätekonfigurationen jeweils mit modifiziertem und idealem Eluenten 
durchgeführt: 
1) Eine SEC-Säule mit 5 µm-Partikeln (Biosep® S 3000), Standardkonfiguration 
2) Eine SEC-Säule mit 3 µm-Partikeln (Yarra® SEC 2000), Standardkonfiguration 
3) Connector-Dummy und PEEK-Kapillare 
4) Connector-Dummy und Stainless Steel-Kapillare 
Der Vergleich der Flächen untereinander lässt Schlüsse auf die relative Absorptionsneigung 
der Materialien zu. Außerdem können auf diese Weise Sättigungseffekte für die Materialien 
erkannt werden. Um eine gegenseitige Beeinflussung durch adsorbierte Proteine zu mini-
mieren, wurde nach jeder Serie eine Spülprozedur durchgeführt. Mit PBS bei pH 3 und destil-
liertem Wasser sowie durch Blank-Injektionen wurden anhaftende Proteine entfernt. Die 















Linearitäten in Abhängigkeit der 
Wellenlänge ohne Trennsäule
Abbildung 6.8 - Empfind-
lichkeit und Linearität bei 
207 nm und 280 nm ohne 
Trennsäule. Injiziert wurde 
eine Myoglobinlösung 
(0,1 % m/V). Es wurde im 
Aufbau ein Female-Female 
Port als Säulendummy 
verwendet. Die Quadrate 
zeigen die Werte für 
207 nm, die Dreiecke die 
Werte für 280 nm an. Bei 
280 nm liegt der Korrelati-
onskoeffizient auf dem 






ΔAUC [%] IgG BSA Myoglobin 
Stainless Steel 
(Standardkonfig.) 
- 1,22 + 0,363 + 1,74 
PEEK - 13,6 - 9,08 - 31,1 
Biosep® S 3000 (5 µm) + 310 
1
 + 21,0 + 4,10 
Yarra® SEC 2000 (3 µm) + 23,8 + 27,1 + 35,7 
Tabelle 6.2 - Differenzen der relativen Signalintensitäten von idealem zu modifiziertem Trennmodus. Die Zahlen geben 
die Differenz der Flächen normiert auf den idealen Modus an. Positive Werte zeigen daher an, dass die registrierten Sig-
nale im idealen Modus höher ausfallen als im modifizierten Modus. Verglichen wird damit das Adsorptionsverhalten 
innerhalb der gleichen Gerätekonfiguration bei unterschiedlichen Ionenstärken.  
1
Chromatogramme zeigten für den modifizierten Modus keine sinnvoll integrierbaren Signale (uneinheitliche Peakform). 
 
Die beiden Trennsäulen zeigen im modifizierten Modus geringere Signale als im idealen. Dies 
widerspricht der bislang erwähnten Literatur, wonach die Adsorption mit steigender Ionen-
stärke zunimmt.  
Der Kommentar zum Europäischem Arzneibuch schreibt zur Ausschlusschromatographie: 
"Die Teilchengrößen-Ausschluss-Chromatographie (SEC, size exclusion chromatography) un-
terscheidet sich von allen chromatographischen Verfahren vor allem darin, dass keine statio-
näre Phase existiert und somit auch keine Wechselwirkung zwischen zwei Phasen – also kein 
energetischer Effekt – zu einer Trennung führt." [108]. Dass Kieselgel Proteine aufgrund Cou-
lomb‘scher Interaktionen adsorbiert, wurde jedoch in diversen Arbeiten gezeigt 
[8, 153, 157, 158]. Die Trennung im modifizierten Modus beruht sogar auf diesen Wechsel-
wirkungen [113]. Man darf erwarten, dass es sich bei diesen Adsorptionen nicht oder nur im 
geringen Umfang um kovalente bzw. andere dauerhafte Bindungen zwischen Protein und 
Silikagel handelt. Ein Großteil der Proteine durchläuft kieselgelbasierte Trennsäulen nach 
dem Prinzip eines inversen Siebes ohne weitere Interaktionen, ein Teil jedoch adsorbiert ge-
rade in dem Maße dauerhaft, dass keine Zuordnung zu einem Signal im entstehenden Chro-
matogramm mehr möglich ist. Die Desorption erfolgt, wenn nicht durch Reinigungsschritte 
forciert (s. Abbildung 6.9), stetig und geht auf diese Weise im Grundrauschen der Basislinie 
unter. Dieser Effekt fällt konsequenterweise dann größer aus, wenn größere Oberflächen, 
wie in Trennsäulen, zur Verfügung stehen. Geht die Adsorption auf elektrostatische Interak-
tionen zurück, so fällt diese Art der Adsorption für geringe Ionenstärken des Eluenten höher 
aus. Das Verringern der Repulsation zwischen adsorbierten Proteinmolekülen spielt auf 





Steht weniger Oberfläche zur Verfügung, kann aber eine Beeinflussung der Ladung der Pro-
teine durch den pH-Wert einerseits zu einer Beeinflussung der Protein-Oberflächen-
Interaktionen, andererseits zu einer Beeinflussung der Protein-Protein-Interaktionen führen. 
 
Abbildung 6.9 - Chromatogramm eines Spüllaufes, aufgenommen bei der für aromatische Aminosäuren charakteristi-
schen Wellenlänge von 280 nm. Die gestrichelte Linie zeigt einen Spüllauf nach 3 Läufen im modifizierten Modus, die 
durchgehende Linie den Spüllauf nach 3 Injektionen im idealen Modus. Eingesetzt war eine Trennsäule (Yarra® SEC 2000, 
3 µm). Eluent war ein Phosphatpuffer 0,1 mol/L pH 3,0 bei einer Flussrate von 1 ml/min. Die Signale bei Minute 15 gehen 
auf anhaftendes Myoglobin zurück, welches durch die Spüllösung vom Säulenmaterial entfernt wird.  
 
Bei Betrachtung von Abbildung 6.9 erscheint es möglich, einen Rückschluss auf die durch den 
Spüllauf entfernte Proteinmenge zu ziehen. Jedoch zeigen die Signalformen häufig Abwei-
chungen. Vor allem, wenn zur Reinigung organische Lösemittel und Tensidlösungen mit stark 
unterschiedlichen (Eigen-)Absorptionskoeffizienten verwendet werden, kommt es neben der 
Signaldeformation zu Fehlern bei der Quantifizierung. Außerdem ändert sich durch das Lö-
semittel der molare Absorptionskoeffizient des Proteins, wodurch sich ein quantitativer Ver-
gleich verbietet. Aber auch unterschiedliche Ionenstärken und extreme pH-Werte können so 
geartete Störungen verursachen. 
Die Werte für die Stahlkapillare zeigen keinen wesentlichen Unterschied zwischen den bei-
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Der Literatur entsprechend, fallen die registrierten Signale im idealen Modus geringer aus als 
im modifizierten Modus, wenn man die PEEK-Kapillaren betrachtet. Vergleicht man die Wer-
te für ein Protein bei idealem und modifiziertem Modus, werden jeweils die geringsten Sig-
nalintensitäten für den idealen Modus unter Verwendung von PEEK-Kapillaren erhalten. Im 
modifizierten Modus zeigte Stahl im Vergleich zu PEEK geringere Werte, also eine höhere 
Adsorption für alle drei Proteine.  
Bei dem pH-Wert von 6,8 ist Stainless Steel leicht negativ geladen. Für das bei diesem pH-
Wert überwiegend elektrostatisch neutral vorliegende Myoglobin (IEP 6,9) sind die 
repulsativen elektrostatischen Kräfte gering. BSA (IEP 5,2 - 5,5) und Ovalbumin (IEP ca. 4,8) 
liegen vom Betrag her negativ vor (s. Tabelle 2.1) und erfahren daher eine gewisse Repulsa-
tion von der gleichgerichtet geladenen Stahloberfläche. Für alle drei Proteine liegt eine hohe 
Verformbarkeit vor, die eine Adsorption auch bei entgegengesetzter Nettoladung ermöglicht 
(s. Kapitel 6.4). Die Triebkraft für diese Adsorption ist die Zunahme an konformationaler En-
tropie [149, 159], welche hier der elektrostatischen Abstoßung überwiegt. 
Es wurden Serien mit steigenden Injektionsvolumina durchgeführt um eine Abhängigkeit der 
Adsorption von der vorliegenden Proteinmenge zu untersuchen. Dabei zeigt sich in der Gerä-
tekonfiguration ohne Trennsäule ein geringer Unterschied zwischen Stainless Steel und PEEK, 
der mit steigendem Injektionsvolumen zunimmt (s. Abbildung 6.11). Jedoch zeigen die 
Konfidenzintervalle an, dass diese Werte innerhalb des Streumaßes liegen. 
 
Abbildung 6.11 - Signalflächen von Injektionen steigender Volumina einer Myoglobinlösung (0,1 % m/V). Dargestellt sind 
die Ergebnisse für die Konfigurationen ohne Trennsäule im mSEC Modus. PEEK zeigt für die dargestellten höheren Injek-
tionsvolumina respektive Mengen die geringere Adsorption. Die Konfidenzintervalle zeigen jedoch an, dass dieser Unter-



















Die Konfiguration mit eingesetzter Trennsäule zeigte eine im Vergleich zum PEEK-Dummy 
signifikant geringere Wiederfindung, bei guter Linearität (s. Abbildung 6.12). Der stark linea-
re Zusammenhang verrät jedoch, dass sich die adsorbierte Menge nicht durch das veränder-
te Injektionsvolumen beeinflussen lässt.  
 
Abbildung 6.12 - Vergleich der Signalintensität bei Verwendung von Trennsäule und PEEK-Dummy im mSEC-Modus bei 
unterschiedlichen Injektionsvolumina.  
 
Normiert man die Flächen der Signale über das Injektionsvolumen erhält man einen guten 
Eindruck davon (s. Abbildung 6.13). Lediglich bei den geringsten Volumina von 1 µL und 2 µL 
zeigen sich Unterschiede. Hier scheint auf der Trennsäule mehr adsorbiert zu werden. Diese 
Beobachtung egalisiert sich bei höheren Volumina jedoch vollständig.  
 
Abbildung 6.13 - Normierung der Signalflächen aus Abbildung 6.12 über das Injektionsvolumen. Bei Abhängigkeit der 
Adsorption von der Menge müsste hierbei eine Steigung durch die Datenpunkte beschrieben werden. Der steigungslose 



















































Dies zeigt, dass unter chromatographischen Bedingungen Proteine unabhängig von der vor-
liegenden Menge adsorbiert werden. Große Oberflächen, wie die stationären Phasen von 
Trennsäulen, bieten mehr Interaktionspunkte als dünne Kapillaren und können so die 
detektierbare Probenmenge zumindest scheinbar reduzieren, indem die vorübergehend ad-
sorbierten Proteine nur verzögert freigegeben werden. Die Ionenstärke des Eluenten beein-
flusst die adsorbierte Menge nicht gleichermaßen. Sie nahm in den Versuchen für die hydro-
phobe PEEK-Oberfläche bei hoher Ionenstärke und für hydrophilere Oberflächen wie Stain-
less Steel und Silicagel bei niedriger Ionenstärke relativ gesehen zu. Die verwendeten Ober-
flächendimensionen der Kapillaren haben jedoch keinen eklatanten Unterschied in der ad-
sorbierten Menge zwischen PEEK und Stainless Steel gezeigt. 
Es fehlt an dieser Stelle jedoch eine Aussage über die absolute Menge, die auf diese Weise 
scheinbar verloren geht. Eine Summation der Signalflächen aus Proben- und Spülläufen 
kommt aus o.g. Gründen nicht in Frage. Daher wurde mit der HR-CS-AAS eine orthogonale 
Technik eingesetzt, die dazu in der Lage ist, diese Aussage zu treffen. 
 
6.3.3 Restriktorversuch mittels Atomabsorptionsspektrometrie 
Zur Bestimmung von Proteinen mittels Atomabsorptionsspektrometrie bedarf es eines 
Metalloproteins wie Myoglobin. Myoglobin trägt eine Häm-Funktion, die ein Eisenatom 
komplexiert (s. Abbildung 6.14). Dieses Eisenatom kann atomspektrometrisch erfasst wer-
den, um so eine Quantifizierung des Myoglobins vorzunehmen. 
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Morpholino)ethansulfosäure (MES)-Puffer, der diese beiden Bedingungen erfüllt. Da es sich 
um eine organische Struktur handelt, kann diese während der Pyrolyseschritte des Tempera-
turprogramms entfernt werden und stört die Messung der Atomabsorption daher nicht. 
Problematisch ist die UV-Absorption des MES-Moleküls in der HPLC, die auch bei geringen 
Konzentrationen zu Störmeldungen des Detektors führte, wenn bei Wellenlängen unter 
220 nm detektiert wurde. Um eine sinnvoll verwendbare Wellenlänge auszumachen, wurden 
UV-Spektren von Myoglobin und zwei unterschiedlich stark konzentrierten MES-
Pufferlösungen aufgezeichnet (s. Abbildung 6.18). Für eine Detektionswellenlänge von 
280 nm, bei der in Proteinen bevorzugt die aromatischen Strukturen der Aminosäuren er-
fasst werden, zeigen beide Pufferlösungen nur geringe Absorption. Es wurde schließlich der 
gering konzentrierte MES-Puffer für die Versuche verwendet, da kommerziell erhältliches 
MES außerdem mit Eisen kontaminiert ist, wodurch bei höheren MES-Konzentrationen er-
höhte Blindwerte in der atomspektrometrischen Messung entstanden wären. 
 
Abbildung 6.18 - UV-Spektren von MES-Puffer 0,01 mol/L (grau), MES-Puffer 0,2 mol/L (rot) und Myoglobin in Wasser 
(dunkelblau). Die Spektren wurden mit einem Specord 40® der Firma analytikjena aufgezeichnet. 
 
Der niedermolare Puffer bestehend aus 0,01 mol/L MES zeigte jedoch eine Verschlechterung 
des chromatographischen Profils in der HPLC. Es erfolgte daher eine Erhöhung der Ionen-
stärke der Lösung mit hochreinem Kaliumchlorid auf die aus dem modifizierten PBS-Puffer 
bekannten 17 mmol/L (Ionenstärke) (s. Abbildung 6.19). Auch für das verwendete Kalium-
chlorid lag eine Kontamination mit Eisenionen vor, daher konnte die Ionenstärke nicht auf 
das Niveau des idealen Modus angehoben werden. Eisenfreie Chemikalien sind, wenn erhält-
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6.3.3.2  Methodenentwicklung und Optimierung  
Erste Messungen von gesammelten Fraktionen nach Methodenharmonisierung zeigten stö-
rungsfreie Spektren bei gleichzeitig hohen relativen Standardabweichungen innerhalb einer 
Probe. Die Gerätesoftware Aspect CS (Version 1.5.6.0.) beinhaltet ein sogenanntes "Koch-
buch" (so lautet die Bezeichnung dieses Nachschlagewerkes innerhalb der Software), wel-
ches Vorschläge zu Temperaturprogrammen für diverse Elemente enthält. Die schließlich 
angewandte Methode basierte auf einer Methode aus dem "Kochbuch". Diese Methode 
wurde zunächst einer Optimierung der Pyrolyse und Atomisierungstemperatur unterzogen. 
Dies erfolgte von der Software gestützt durch Aufzeichnen von Pyrolyse- bzw. Atomisie-
rungskurven (s. Abbildung 6.21). Für die Erstellung der Pyrolysekurve wurde mit einer 
Schrittweite von ΔT = +50 °C bei gleichbleibender Atomisierungstemperatur mehrmals die-
selbe Probe analysiert. Dies wurde solange fortgeführt bis das Signal, das durch Elementab-
sorption verursacht wurde, sank, weil die Probe während der Pyrolyse in die Gasphase über-
führt wurde und somit verloren ging. Man verwendet diejenige Temperatur zur Pyrolyse, die 
kurz unterhalb dieser Temperatur liegt. Für die Atomisierungskurve verfährt man analog bei 
der ermittelten maximalen Pyrolysetemperatur, wählt aber die niedrigste Temperatur nach 
Erreichen des Absorptionsmaximums der Probe, um Störungen zu vermeiden. Auf diese 
Weise erhält man eine hohe Signalintensität und kann ein Maximum an Matrix entfernen.  
 
 
Abbildung 6.21 - Schema zum Ermitteln einer optimierten Pyrolysetemperatur (links) und Atomisierungstemperatur 
(rechts). Die roten Linien zeigen die idealen Temperaturen für Atomisierung und Pyrolyse an. 
 
Jedoch führte diese Methodenoptimierung nicht zu einer Besserung der Präzision. Eine Ur-















aus Zellassays bekannt. Dort steht man häufig vor dem Problem, dass in der zu vermessen-
den Zellsuspension die festen Bestandteile mit der Zeit sedimentieren und man daher bei 
längerer Stehzeit der Suspensionen im Autosampler sinkende Signale registriert. Es ist anzu-
nehmen, dass ein ähnliches Problem auch bei den Messungen der myoglobinhaltigen Frakti-
onen vorlag. Außerdem soll die Vermessung von eisenhaltigen Proben unter Zusatz von Sal-
petersäure erfolgen (Kochbuch - Eintrag: Eisen Aspect (Version 1.5.6.0.)). Nachdem die Frak-
tionen gesammelt wurden und nach Zugabe von 0,5 % Salpetersäure ins Probengefäß 
kommt es zu einer Denaturierung und zur Aggregation der Proteine, was zu einer Probenhe-
terogenität führt. Dabei ist nicht die Aggregation das Problem, sondern die ungleichmäßige 
Verteilung der Aggregate in der Probenlösung. Diese Vermutung liegt deshalb nahe, weil die 
Präzision der Messungen besser ausfiel, nachdem die Software dahingehend programmiert 
wurde, dass der Salpetersäurezusatz erst im Graphitrohr durch den Autosampler zur Probe-
lösung gegeben wurde. So blieben die Proteinstruktur und damit auch die Probenhomogeni-
tät bis nach der Injektion erhalten. 
Die ebenfalls im "Kochbuch" erwähnte Kontaminationsgefahr durch Eisen aus Staubpartikeln 
bzw. der Laborluft konnte nur bedingt nachvollzogen werden. Zwar ist der Raumstaub stark 
eisenhaltig und die Probengefäße offen, aber Sedimentationsplatten zeigten, dass selbst 
nach mehreren Tagen nur wenig Staub im Bereich des Autosamplers sedimentierte, was 
auch in dem für das Betreiben des Atomspektrometers notwendigen Abzug fußt, welcher 
permanent abzieht. Außerhalb des Autosamplers wurden die Proben in geschlossenen Be-
hältnissen bewahrt und während der Aufenthaltsdauer im Autosampler wurden die Proben 
durch eine Abdeckung zusätzlich geschützt, sodass eine Kontamination durch Staub weitest-
gehend ausgeschlossen werden konnte. 
 
6.3.3.3  Ergebnisse der Atomabsorptionsspektrometrie 
Durch die Maßnahmen zur Kontaminationsvermeidung, die im vorangegangenen Kapitel be-
schrieben wurden, konnten die Blindwerte der Messungen niedrig gehalten werden. Jedoch 
sind die notwendigen Chemikalien nicht völlig eisenfrei erhältlich, sodass die Messungen 






Abbildung 6.22 - Kalibriergerade für Eisen aus Myoglobin. Auf Grund von Verunreinigungen der verwendeten Chemika-
lien hat die Bezugslösung bereits eine Absorption von 0,192 AU. Jede Lösung wurde dreimal gemessen, die Präzision lag 
dabei zwischen 4,2 % und 1,6 %. 
 
Die Proben der unterschiedlichen Gerätekonfigurationen wurden wie im vorangegangenen 
Kapitel beschrieben erhalten. Die Ergebnisse der Wiederfindungsbestimmung sind in Tabelle 
6.4 zusammengefasst: 
Material  Wiederfindungsrate 
AAS-Vial  100 % 
1
 
Stainless Steel Kapillare in HPLC  99,6 % 
PEEK Kapillare in HPLC  111 % 





SEC-Trennsäule 5 µm  66,3 % 
Tabelle 6.4 - Wiederfindungsraten durch HR-CS-AAS Messung. 
1
Der Wert für das AAS-Vial dient als Bezugswert. Die Mes-
sung unter Verwendung von PEEK-Kapillaren ergab Werte oberhalb der Kalibrierung. Es wurden jeweils unfiltrierte Lö-
sungen verwendet, um eine Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Die Probenlösung war frei von sichtbaren Partikeln. Es 
wurden jeweils n = 3 Bestimmungen mit einer relativen Standardabweichung zwischen 1,3 - 6,7 % durchgeführt. 
 
Die Probenlösung wurde ohne vorheriges Filtrieren untersucht, um die Probe möglichst we-
nig zu beeinflussen. Der geringen Lösungsgeschwindigkeit des Myoglobins in wässrigen Puf-
ferlösungen kann mit einem nichtionischen Tensid wie Brij 35 begegnet werden. Da dieses 
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löst. Die Lösungsgeschwindigkeit des Proteins war für die modifizierten (niedermolaren) Puf-
fer jedoch ohnehin besser als in den höhermolaren Pufferlösungen.  
Die Untersuchung der Trennsäule fand ohne Vorsäulenfilter statt, der Wert stellt also nur die 
durch die stationäre Phase der Trennsäule verursachte Adsorption dar. Die Adsorption an 
den Vorsäulenfiltern und anderen Materialien ist jeweils individuell für sich dargestellt. Die 
Proben wurden unter stetiger Beobachtung des Chromatogramms an der HPLC gesammelt. 
Dies war vor allem für die Konfiguration mit eingebauter Trennsäule relevant, um zu be-
stimmen welche Fraktionen für die atomspektrometrische Untersuchung von Belang sind. 
Die Messung von allen 15 Fraktionen eines Chromatogramms verlangt für n = 3 Wiederho-
lungen eine reine Analysendauer von etwa 2,7 Stunden. Nachdem sichergestellt wurde, dass 
die Fraktionen ohne ein sichtbares UV-Signal im Chromatogramm auch in der AAS nur auf 
Blindwertniveau liegen, wurden lediglich die auf diesem Wege als proteinhaltig identifizier-
ten Fraktionen untersucht. 
Die Wiederfindung wird relativ zur Probenlösung im AAS-Vial angegeben. Die Probenadsorp-
tion fällt hier aus den in Kapitel 6.3.3 genannten Gründen gering aus und betrifft alle Proben 
gleichermaßen.  
Der Wert für die PEEK-Kapillare liegt trotz einer hohen Präzision der Messreihe (1,3 %) deut-
lich oberhalb der Konzentration der Probe- und Bezugslösung. In einer vorangegangenen 
Messung während der Methodenentwicklung zeigten sich bereits erhöhte Werte für diese 
Konfiguration. Es konnte daher nicht aufgeklärt werden, wodurch diese erhöhten Werte zu-
stande kommen. Mögliche Erklärungsansätze sind Kontamination durch eisenhaltigen Raum-
luftstaub [161, S. 914], was jedoch, wie weiter oben beschrieben, bestmöglich ausgeschlos-
sen wurde, eine Aufkonzentrierung durch Verdunstung (s. Exkurs) oder eine Ablösung von 
Eisenionen vom PEEK-Material, sowie Fehler bei der Fraktionierung. 
 
Exkurs - Fehlerentstehung in der Atomabsorptionsspektrometrie: 
Der Verdunstungsverlust in Laborumgebung (20 °C, 38 % RH) wurde an zwei mal zehn AAS-Vials, die mit 
einer salpetersauren (1 %) Reinstwasserlösung befüllt wurden, untersucht. Zehn Vials wurden unter der 
Abdeckhaube des Autosamplers für 28 Stunden gelagert, zehn weitere Vials wurden ohne Abdeckung 
direkt über dem Autosampler, jedoch im Funktionsbereich des Laborabzuges gelagert. Die Proben wurden 
nach 0 min, 40 min, 100 min, 3 h, 4 h, 21 h und 28 h gewogen und anschließend mittels HR-CS-AAS zur 






Abbildung 6.23 - Dargestellt sind die relativen und absoluten Gewichtsverluste aus den AAS-Vials durch Verdunstung 
unter der Abdeckung des Autosamplers (schwarz) und oberhalb dieser (grau). Ein Balken im Diagramm zeigt den Mittel-
wert aus zehn Vials zu den angegebenen Zeitpunkten. Man beachte die Y-Achsenskalierung des absoluten Gewichtsver-
lustes. 
 
In Abbildung 6.23 sind die Ergebnisse der verdunstungsbedingten Gewichtsverluste zusammengefasst. Die 
AAS-Vials, die außerhalb der Autosamplerhaube gelagert wurden, zeigten höhere Gewichts- und somit 
Volumenverluste als die bedeckt gelagerten Gefäße. Zudem bestand hier eher die Möglichkeit der Konta-
mination durch eisenhaltige Staubpartikel, sodass für diese Gefäße höhere Eisensignale bei der atoms-
pektrometrischen Untersuchung erwartet werden konnten. Da wässrige Lösungen von Eisensalzen ihren 
Gehalt bereits während der Herstellung stark ändern, wurde ersatzweise mit einer Myoglobinlösung kalib-
riert und die Werte anschließend auf reines Eisen umgerechnet.  
Der relative Massenverlust durch Verdunstung lag für die bedeckten Proben zwischen 21,6 % und 26,6 % 
nach 28 Stunden, entsprechend einer Präzision von 6,34 % RSD. Für die unbedeckten Vials fanden sich 
Werte zwischen 34,1 % und 37,0 %, entsprechend einer Präzision von 2,90 % RSD.  
Die atomspektrometrische Messung der bedeckt gelagerten Gefäße zeigte durchschnittlich um 19,6 % 
höhere Eisensignale als die Messung der unbedeckt gelagerten Gefäße. Die maximal ermittelte Konzent-
ration betrug 11,3 ppm, jedoch bei einer Bestimmungsgrenze von 17,2 ppm. Die durchschnittliche Präzisi-
on der Messung einer Probe (n = 3) liegt mit 5,01 % für die unbedeckt gelagerten Gefäße und mit 4,82 % 
für die bedeckt gelagerten Vials im zufriedenstellenden Bereich (Systempräzision). Da die Proben jedoch 
alle derselben Stammlösung entnommen und in Folge identisch behandelt wurden, lohnt hier ein Blick auf 
die Präzision der Mittelwerte jeweils aller 10 Vials (Methodenpräzison). Diese fällt für die bedeckten Ge-
fäße mit 9,24 % und für die unbedeckten Proben mit 31,4 % vergleichsweise hoch aus.  
Diese Beobachtungen deuten darauf hin, dass keine nennenswerte Kontamination durch eisenhaltige 
Staubpartikel im Arbeitsbereich des Abzuges vorliegt. Die atomspektrometrischen Messungen liegen für 
alle Proben auf Blindwertniveau. Trotzdem sollte eine Kontamination während der Probenvorbereitung so 
gut wie möglich unterbunden werden. Außerdem sollten die Reagenzien für diese Messungen entspre-
chend gelagert und verwendet werden. Die Präzision dieser Untersuchung zeigt sich abhängig von der 
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gewonnen. Für die Säulenherstellung werden möglichst gleichgroße Partikel selektiert. Zu 
kleine und zu große Partikel werden dann für Vorsäulenfilter verwendet. Diese haben die 
Aufgabe, ungelöste Probenbestandteile von der stationären Phase der Trennsäule fernzuhal-
ten. Es handelt sich bei diesem Prozess also weniger um Adsorption als vielmehr um physika-
lisches Aussieben ungelöster Bestandteile. Da diese Funktion sowohl von gebrauchten als 
auch von neuen Filtern in gleichem Umfang erfüllt wird, ist davon auszugehen, dass lediglich 
maximal die Differenz von 5,3 % (s. Tabelle 6.4) durch Adsorption des Myoglobins verursacht 
wird. Die verwendete Trennsäule zeigt eine nochmal deutlich größere Oberfläche. Berechnet 
man für die Säulendimension 300 mm x 7,8 mm unter Annahme der dichtesten Kugelpa-
ckung für uniforme 5 µm große Partikel die gesamte äußere Oberfläche der Partikel (ohne 
die Porosität zu berücksichtigen), kommt man bereits auf eine Oberfläche von 12,73 m² [8]. 
Erwartungsgemäß fällt die Wiederfindungsrate hierfür am geringsten aus. Wenn man davon 
ausgeht, dass etwa 11 % der injizierten Proteinmenge durch physikalisches Aussieben abge-
schieden werden, so werden weitere 22 % auf der Trennsäule adsorptiv abgeschieden. Die 
Trennsäule erfährt durch diesen Prozess keine relevante Beeinträchtigung, da zum einen 
wahrscheinlich ein Großteil der Proteine verzögert eluiert wird und zum anderen die Fläche, 
welche von einem adsorbierten Proteinmolekül wie Myoglobin eingenommen wird, lediglich 
34 nm² beträgt [164, 165]. Unter der theoretischen Annahme, dass eine vollständige Adsorp-
tion stattfinden würde, ergibt sich bei einer injizierten Menge von 60 µg Myoglobin eine Flä-
che von 0,073 m². Trotz der nachweisbaren Beeinflussung der Probe durch Adsorption auf 
der stationären Phase, wird also die Trennleistung und die Präzision der Größenausschuss-
chromatographie nicht berührt. Daher erhält man mit dieser Trenntechnik die in den voran-






7 Zusammenfassung  
In dieser Arbeit wurden verschiedene Einflussfaktoren auf die Ergebnisse von analytischen 
Untersuchungen von Arzneistoffen betrachtet. Die Richtigkeit analytischer Verfahren spielt 
eine zentrale Rolle für die Sicherheit von Arzneimitteln. Bei Beeinflussung der Analytik 
kommt es in Folge von Artefakten und fehlerhafter Datengewinnung früher oder später zu 
einer unbemerkten Beeinflussung der Qualität des Arzneimittels, was wiederum eine Ge-
fährdung der Gesundheit von Mensch und Tier darstellt.  
Die Vorbereitung der Proben für eine analytische Untersuchung sollte dabei kritisch betrach-
tet und hinterfragt werden. Beeinflussungen des chromatographischen Profils der zu unter-
suchenden Substanz können bereits durch das Aliquotieren und Einfrieren dieser entstehen. 
Es wurde im Verlauf dieser Arbeit gezeigt, dass das Ausmaß der Beeinflussung der Probe von 
vielerlei Faktoren wie dem pH-Wert der Lösung, der Pufferkonzentration, der Temperatur 
bzw. Einfriergeschwindigkeit, von verwendeten (probenberührenden) Materialien, aber auch 
maßgeblich von den Eigenschaften des Analyten selbst abhängig und daher schwer vorher-
sehbar ist. Die Beeinflussung verschiedener Aliquote kann unterschiedlich stark ausfallen 
und zu inkonsistenten Ergebnissen führen, obwohl es sich um Proben aus derselben Stamm-
lösung handelt. Flüssige Proben, die Proteine ohne eine Zellmatrix enthalten, sollten im Ge-
frierfach bei -8 °C bis -20 °C gelagert werden. Dies ist gegenüber der aufwendigen Stickstoff-
Schockfrierung auf Grund der dabei entstehenden großen Oberflächen zu bevorzugen. Das 
standardmäßig eingesetzte Sterilfiltrieren von Probenlösungen vor Messung in der HPLC ist 
ein sinnvoller Schritt, um Säule und Gerät vor ungelösten Probenbestandteilen und Mikroor-
ganismen bzw. Pilzsporen zu schützen, kann aber auch zu messbaren Adsorptionseffekten 
führen. Es empfiehlt sich daher, Material und Hersteller für alle probenberührenden Materi-
alien gut zu wählen und diesen, wenn möglich, treu zu bleiben. Als weniger kritisch hat sich 
die Ultraschallbehandlung von proteinhaltigen Lösungen herausgestellt. Die Anwendung von 
Ultraschall beschleunigt das Lösen von Proben und vermag gleichzeitig die Lösung von gelös-
ten Gasen zu befreien. Letzteres sollte für die Eluenten von Messreihen, die länger als 
10 Stunden dauern, ggf. zwischenzeitlich wiederholt werden.  
Versuche zur Proteinadsorption an verschiedenen Bauteilen und Materialien einer HPLC-
Anlage und Größenausschlusssäulen mittels UV-Detektion und hochauflösender Atomspekt-





Proben. Große Oberflächen verursachen hier erhöhte Adsorption. So zeigte die Injektion auf 
die untersuchte Größenausschlusssäule, deren Partikel eine äußere Oberfläche von 12,73 m² 
aufweist, eine Wiederfindungsrate von 66,3 %, während der Austausch der Stainless Steel 
Kapillare gegen PEEK-Kapillare wegen der vergleichsweise geringen Oberflächen (183 mm² 
bis 1193 mm²) nachweisbare, aber nur geringe Effekte zeigt. Für die stark lipophilen PEEK-
Bauteile wurde hierbei eine verstärkte Proteinadsorption bei hohen Ionenstärken gezeigt, 
was auf ein erhöhtes charge shielding zurückgeht, während auf hydrophilem Stahl bzw. Silica 
Proteine stärker bei geringen Ionenstärken im Medium, wie es im mSEC-Modus der Fall ist, 
adsorbieren. 
Die Verwendung atomspektrometrischer Methoden bietet die Option auf orthogonal erstell-
te Ergebnisse in guter Ergänzung zur HPLC. Hierzu sind Metalloproteine nötig. Die Bestim-
mung von Eisen erwies sich als kontaminationsanfällig und dadurch komplizierter als es für 
diese extrem selektive Technik üblich ist. Die Untersuchung weniger ubiquitärer Metalle soll-
te deutlich reibungsloser funktionieren. Daher bietet die HR-CS-AAS viel Raum für weitere 
Untersuchungen. Bei der Wahl des Eluenten sollte auf adäquate Pufferlösungen und Ionen-
stärken geachtet werden. Die Beurteilung der Ergebnisse muss unter Berücksichtigung der 
sich ändernden Adsorptionseigenschaften bei Veränderung der Eigenschaften des Eluenten 
stattfinden. 
Im Rahmen dieser Arbeit wurde außerdem die Untersuchung einer halbfesten Zubereitung, 
welche die Wirkstoffe Metronidazol und Erythromycin enthielt, durchgeführt. Diese Wirk-
stoffkombination stellt eine häufig angewandte Therapieoption in der Behandlung der Rosa-
cea dar. Die Stabilität und Qualität wurden in Abhängigkeit von der Zubereitungsgrundlage, 
eingesetzten Konservierungsmitteln, Herstellungsmethoden und Lagertemperaturen unter-
sucht. Als besonders kritisch ist dabei das Kristallwachstum der Wirkstoffe zu sehen, welches 
mittels Grindometer und Polarisationsmikroskop beobachtet wurde. Durch die Entstehung 
großer ungelöster Wirkstoffpartikel wird der wirksame Anteil des Wirkstoffes in der Zuberei-
tung gesenkt. Flüssigchromatographisch war diese verminderte Wirksamkeit nicht feststell-
bar, da die Partikel während der Probenvorbereitung gelöst werden mussten. Die flüssig-
chromatographische Untersuchung nach flüssig-flüssig-Extraktion gab jedoch Aufschluss 
über die hydrolytische Stabilität bzw. den Gesamtgehalt der Wirkstoffe und auftauchender 





stabilere von beiden Wirkstoffen. Nach 8 Wochen zeigte sich in allen Zubereitungen mehr als 
82 % der eingesetzten Ausgangsmenge, während der Erythromycingehalt in einer der unter-
suchen Zubereitungen auf 55 % absank. Die uns zur Verfügung gestellte HPLC-Methode für 
diese Untersuchungen konnte auf eine monolithische RP18e-Phase transferiert werden. Die 
Kopplung zweier Trennsäulen führte zu einer ausreichend hohen Trennstufenzahl um inner-
halb von elf Minuten eine Trennung der Wirkstoffe, Hydrolyseprodukte und Begleitstoffe zu 
erzielen. Durch die Verwendung eines Monolithen der zweiten Generation (HR-Monolith) 
konnte, auch ohne die Komplikation eines Methodentransfers und ohne Kopplung mehrerer 
Trennsäulen zur Erhöhung der Trenneffizienz, diese Trennung erzielt werden. Durch einen 
gezielten Flussraten- und Elutionskraftgradienten, verkürzte sich die Analysenzeit auf nur 
sieben Minuten bei gleichzeitig verbesserter Trennleistung der Methode. Die viel diskutierte 
Entstehung von Nitrosaminen in dieser Zubereitung ist, unter den Bedingungen wie sie in 
einer halbfesten Zubereitung vorliegen, in der Theorie als unwahrscheinlich anzusehen. Die 
Menge, die pro Dosis verabreicht wird und die hohe beobachtete Stabilität des Metronida-
zols bedeuten ein vernachlässigbares Gefahrenpotential dieser Wirkstoffkombination in Hin-
sicht auf die Genese potenzieller Karzinogene, auch bei nicht idealer Komposition der Zube-
reitungsgrundlage. Dennoch zeigt die standardisierte Rezeptur laut NRF die höchste Stabili-
tät für beide Wirkstoffe und sollte daher bevorzugt werden. Die Lagerung im Kühlschrank 
empfiehlt sich nur, wenn die Kühlung nicht längere Zeit unterbrochen wird, da ein Tempera-







8 Experimenteller Teil 
8.1 HPLC-Geräte 
Die HPLC-Untersuchungen wurden an unterschiedlichen Geräten desselben Typs durchge-
führt. Es handelte sich dabei um ein Elite LaChrom HPLC-System von VWR, Darmstadt. Die 
Geräte unterschieden sich in erster Linie durch den Detektortyp und das Vorhandensein ei-
nes internen Degassers. Über einen Säulenofen verfügte keines der Geräte. Es wurde hierzu, 
wenn notwendig, ein externer Ofen verwendet: 
Säulenofen T1 von TechLab (Braunschweig). 
Die HPLC Anlagen waren aus folgenden Bausteinen zusammengesetzt: 
- Schnittstelle (Interface): Organizer 
- Detektor: L-2400 (UV/VIs) bzw. L-2455 (Dioden-Array-Detektor) 
- Autosampler: L-2200 
- Pumpe: L-2130 mit bzw. ohne Degasser 
Bei Arbeiten, die an Anlagen ohne Degasser durchgeführt wurden, wurden Proben und 
Eluenten vor der Analyse mittels Ultraschallbad oder im Vakuum entgast. 
Die Steuersoftware war dieselbe wie zum Auswerten der Chromatogramme: EZChrom Soft-
ware Version 3.2.1.  
Die weitere Auswertung und die Erzeugung von Diagrammen erfolgten mit Microsoft Excel in 
den Versionen 2003 und 2007. 
 
8.1.1 Modifikationen am Gerät 
Für die Untersuchungen zur Adsorption wurden Teile der Leitungen am Autosampler ersetzt. 
Diese bestehen bei Auslieferung aus rostfreiem Edelstahl (Stainless Steel, SS) und wurden 
durch Kapillaren aus Polyetheretherketon (PEEK) ersetzt. 
Werkseitig Ersatzteil aus PEEK
1
 
Probenschleife 100 µL 0,254 mm Innendurchmesser (ID) *1520 mm (blau) 
Verbindung Injektionsport - oberes Mehrwegeventil 
(Totvolumen) 
0,1016 mm ID * 1520 mm (schwarz) 
Verbindung Schaltventil - Säule 0,130 mm ID x 450 mm (rot) 
HPLC-Säule 0,0635 mm ID * 1520 mm (braun) 
SS-Connectoren PEEK-Fittings mit 10-32 Gewinde 
Tabelle 8.1 verwendete Bauteile in der HPLC. 
1
 Die PEEK-Kapillaren wurden von Upchruch Scientific (IDEX Health & Ser-
vice in Wertheim-Mondfeld) produziert und werden in beliebigen Längen vertrieben. Die PEEK-Fittings stammen von 






Für das Filtrieren der flüssigchromatographisch untersuchten Proben wurden Sterilfilter mit 
der Porengröße 0,22 µm verwendet. 
Der für die Proteinversuche verwendete Filtertyp ist der PVDF-Filter der Firma Roth. Für die 
Versuche mit Small Molecules wurden die CME-Filter der Firma Roth verwendet. Für die Filt-
rationsversuche wurden außerdem zwei Filter eines anderen Herstellers getestet. Alle ver-
wendeten Filtermaterialien sind hier im Folgenden aufgelistet:  
Carl Roth (Karlsruhe): 
- Cellulosemischester (CME) 
25 mm ᴓ 
150 µg Protein/cm2 
- Polyvinylidendifluorid (PVDF) 
25 mm ᴓ  
4 µg Protein/cm2 
 
BGB-Analytik (Rheinfelden):   
- CME 
 25 mm ᴓ 
 150 µg Protein/cm2 
- PVDF 
 25mm ᴓ  
 4 µg Protein/cm2 
 
8.1.3 Umkehrphasen-Säulen 
Es wurden sowohl partikuläre als auch monolithische Säulen verwendet. Beide wurden aus-
schließlich von der Firma Merck (Darmstadt) bezogen: 
- LiChrospher 100 
Stationäre Phase Modifizierung: RP18 
5 µm sphärische Kieselgelpartikel 
124 * 4 mm 
- Chromolith Performance 
Stationäre Phase Modifizierung: RP18 endcapped 
100 * 4,6 mm 
- Chromolith HighResolution (Research Sample) 
Stationäre Phase Modifizierung: RP18 endcapped 






Das Koppeln der monolithischen Säulen wurde möglich durch einen Säulenkoppler mit der 
Bezeichnung: "One-piece column coupler for Chromolith columns with 10-32 female ports" 
der Firma Merck.  
Die Säulen wurden nach jeder Benutzung von Puffersalzen durch Spülen mit 20 mL Wasser 
befreit und dann mit mindestens 30 mL 90 % Acetonitril auf die Lagerung vorbereitet. Der 
10 %ige Wasserzusatz verhindert die Polymerisierung von Acetonitril, welche bei längerem 
Nichtgebrauch zu erhöhten Rückdrücken führen und so das Säulenleben verkürzen kann. 
 
8.1.3.1  Hausinterner Systemtest für HPLCs 
Der hausinterne Systemtest überprüft zentrale Leistungsparameter einer HPLC-Anlage. Hier-
zu zählen die Injektor bzw. Detektorlinearität, Flussratenpräzision, statisches und dynami-
sches Rauschen und Drift des Detektors. 
Säule LiChrospher 100 
Stationäre Phase Modifizierung: RP18 
5 µm sphärische Kieselgel Partikel 
124 * 4 mm 
Wellenlänge 207 nm 
Laufzeit 14 min 
Fließmittel 17,5 % Acetonitril 
82,5 % bidest. Wasser 
Mit H3PO4 auf pH 2,5 eingestellt 
Lösemittel Probe Fließmittel 
Flussrate 1,5 mL/min 



















Tabelle 8.1 - Methode zum hausinternen HPLC-Systemtest. Die Tabelle zeigt die Zusammensetzung der Substanzlösung 
und alle relevanten Geräteparameter. Diese gelten, soweit nicht abweichend davon im Text beschrieben. tR ist die Reten-
tionszeit in Minuten. 
Unmittelbar vor einer Messung, soweit eine Injektion vorgenommen wurde, wurde die Sub-
stanzlösung mit Fließmittel im Verhältnis 1:10 verdünnt. 
Zur Bestimmung der Präzision wurden 3 Probenvials verwendet. Jedes wurde mit derselben 
Probenlösung befüllt. Aus jedem Vial wurden 10 Injektionen durchgeführt und die Präzision 





Voraussetzung hierfür ist die Basislinientrennung aller Signale im Chromatogramm. Dies 
stellte jedoch bei keiner der durchgeführten Qualifizierungen je ein Problem dar. Für alle 
Stoffe überstieg die Präzision der Retentionszeiten nur in Ausnahmefällen 0,5 % und die der 
Signalflächen lag nur in seltenen Ausnahmefällen über 1,0 %. Auffällig häufig war eine Reten-
tionszeit- und Flächenabweichung bei der ersten Injektion für Salicylsäure zu beobachten. 
Die Elution erfolgte verzögert und ergab höhere Signale. Dieses Verhalten konnte nicht 
nachvollzogen werden. Dabei sollte die erste Injektion in einer Sequenz, vor allem bei ver-
längerter Retention, doch gerade geringere Signalflächen aufweisen. Die Integration der Sig-
nale funktioniert über eine automatische Signalerkennung. Sobald der Wert der Steigung 
einen gewissen Grenzwert überschreitet, wird von der Software der Kurvenverlauf als Signal 
(Peak) registriert. Bei einer verstärkten Retention kommt es, vor allem bei ohnehin hohen 
Retentionszeiten, zu einer Peakverbreiterung die unweigerlich mit einer schwächeren Stei-
gung zum Beginn des Signales einhergeht. Die Folge ist, dass der Peak nicht vollständig er-
kannt wird. Da dieses Verhalten nur für Salicylsäure und nur bei der ersten Injektion beo-
bachtet wurde, bestand kein Anlass zum Verwerfen der Qualifizierung. 
Zur Bestimmung der Injektionslinearität wurde dieselbe Probenlösung verwendet. Zusätzlich 
zur 1:10 Verdünnung der Substanzlösung wurde eine 1:20 Verdünnung hergestellt. Es wurde 
dann eine Sequenz mit jeweils 5 Injektionen steigender Volumina von 1 µL, 10 µL, 20 µL, 
30 µL und 50 µL beider Verdünnungen durchgeführt. Anschließend wurde die Präzision von 
Signalflächen und Retentionszeiten ermittelt, sowie die Linearität anhand von Kontrollkarten 
und dem Korrelationskoeffizienten (R²) überprüft. Dabei sollte sich eine Korrelation der Mit-
telwerte von jeweils 5 Injektionen aller Volumina von R² > 0,99 ergeben. 
Zur Bestimmung der Flussratengenauigkeit wurde bidestilliertes Wasser direkt in ein auf ei-
ner Laborwaage befindliches Becherglas eluiert und darüber das Volumen ermittelt. Dies 
wurde für die Flussraten 1,0 mL/min, 2,0 mL/min und 2,5 mL/min durchgeführt. Da der Ein-
fluss der händischen Fraktionierung mit zunehmender Flussrate steigt, ergeben sich für hö-
here Flussraten unvermeidbar höhere Fehler. Bei Geräten mit neuen Pumpenkopfdichtun-
gen ergaben sich unabhängig vom Gerätealter, Abweichungen zwischen 2 % (1 mL/min) und 
8 % (2,5 mL/min). Bei einer Anlage, die später für untauglich erklärt wurde, zeigten sich 





Der Detektordrift wurde statisch (Flussrate = 0 mL/min) und dynamisch (1,0 mL/min) ermit-
telt, indem bei dem oben angegebenem Fließmittel für 10 Minuten ein Chromatogramm 
aufgezeichnet wurde, ohne dass eine Injektion erfolgte. Dann wurde die Differenz des De-
tektor-Response in Absorption Units (AU) über diese Zeit bestimmt. Der statische Drift fiel 
dabei häufig stärker aus als der dynamische. Dies liegt wohl an der Erwärmung des Detektor-
fensters. Bei zunehmender Temperatur sinkt dadurch die Absorption.  
Die Beurteilung des Rauschens erfolgte, um den Drift nicht zu berücksichtigen, unter graphi-
scher Auswertung. Für jeweils eine Minute wurde der minimale und der maximale Ausschlag 
der Basislinie ermittelt und der Betrag dieser Differenz notiert. Von zehn auf diese Weise 
ermittelten Werten wurde der Mittelwert gebildet. Es wurden nur Grenzwerte für die dyna-
mischen Bestimmungen festgelegt. Die Grenzwerte für den dynamischen Drift betrugen 
5*10-3 AU und für das dynamische Rauschen 2*10-5 AU. Mit zunehmendem Lampenalter ver-
stärkt sich das Rauschen und der Drift. Jedoch können die Grenzen deutlich länger eingehal-
ten werden als es die Gerätehersteller für die Lebensdauer der Strahlungsquellen vorsehen. 
 
8.1.3.2  Methoden 
Die Analyse der halbfesten Zubereitungen aus Kapitel 5 wurde basierend auf einer Methode 
erstellt, welche uns freundlicherweise vom Zentrallabor Deutscher Apotheker (ZL) zur Verfü-
gung gestellt wurde. Diese wurde im Nachhinein unter Verwendung einer Chromolith 
HighResolution Säule erneut optimiert. 
 Ursprüngliche Methode Methode nach Transfer Optimierung durch 
HR-Monolithen 
Säule Eurospher RP-18 
5 µm partikulär 
250 * 4 mm 
2 * Chromolith RP18 
Je 100 * 4,6 mm 
Chromolith HR RP-18 
100 * 4,6 mm 
Wellenlänge 200 nm 200 nm 200 nm 
Laufzeit 30 min 11 min 7 min 
Fließmittel 70% KH2PO4 0,02 M pH3 
30 % Acetonitril 
70% KH2PO4 0,02 M pH 7 
30 % Acetonitril 
0-2,8 min 60 % A
1
  
 0,8 mL/min 








Lösemittel Probe 40 % Acetonitril 80% KH2PO4 0,02 M pH 7 
20 % Acetonitril 






Flussrate 1 mL/min 2 mL/min 0,8 - 5 mL/min 
tR Erythromycin 11,5 - 13 min² 3,1 min 5,0 min 
Metronidazol 3,5 min 1,7 min 3,3 min 
Tabelle 8.2 - Chromatographische Methodenparameter zur Trennung von Metronidazol und Erythromycin aus einer halb-
festen Zubereitung. 1) Eluent A: 30 % Acetonitril + 70 % Kaliumhydrogenphosphatpuffer pH 7,0, 0,02 mol/L; Eluent B: 
Kaliumhydrogenphosphatpuffer pH 7,0, 0,02 mol/L.  
2) Anfangs bei 11,5 min. Später stabilisierte sich diese Retentionszeit bei 13 min. 
 
8.1.4 SEC-Säulen und Vorsäulen 
Es wurden zwei Größenausschlusssäulen desselben Herstellers, Phenomenex (USA) in dieser 
Arbeit verwendet: 
Hersteller und Säulenbezeichnung Phenomenex Biosep® SEC S3000 Phenomenex Yarra® SEC 2000 
Dimensionen 300 * 7,8 mm 300 * 7,8 mm 
Partikeltyp 5 µm sphärische Kieselgelpartikel 3 µm sphärische Kieselgelpartikel 
Stationäre Phase Material Kieselgel Kieselgel 
Tabelle 8.3 - Tabellarische Darstellung der in dieser Arbeit verwendeten SEC-Säulen. 
 
Zum Schutz der Säule wurde der vom Hersteller empfohlene Security-Guard (Vorsäule) ver-
wendet. Dieser besteht aus einer Kartusche mit wechselbaren Patronen. Diese enthalten die 
bei der Züchtung von sphärischen Kieselgelpartikeln anfallenden Partikel, welche von der 
gewünschten Größe und Form abweichen. 
Nach der Benutzung wurden die Säulen durch Spülen mit 60 mL vollentionisiertem Wasser 
von Puffersalzen befreit und dann durch Spülen mit mindestens 60 mL einer 0,05 % NaN3-
Lösung auf die Lagerung vorbereitet. Diese unterdrückt mikrobielles Wachstum und so die 
Zerstörung der Säule hierdurch. 
 
8.1.4.1 Methoden 
Für die Experimente zur Größenausschlusschromatographie wurden grundsätzlich zwei un-
terschiedliche Verfahren verwendet, welche sich durch die verwendete Ionenstärke des 
Eluenten unterscheiden. In der mSEC wird die Ionenstärke soweit abgesenkt, dass eine In-
teraktion der Probenmoleküle mit der stationären Phase möglich wird. Bei der SEC wird die 
Ionenstärke höher gewählt um die Interaktionen zu vermeiden. Die pH-Werte der Eluenten 





wurden so eingewogen, dass sich eine Massenkonzentration von 1 mg/mL ergab. Der Anti-
körper wurde nach Aliquotierung aus einer Bulklösung (10 mg/mL) 1:5 verdünnt. Diese Lö-
sung diente dann als Probenlösung. 
 
8.1.4.1.1 mSEC 
Sofern im Ergebnisteil nicht explizit anders angegeben, wurde für die Versuche im modifi-
zierten Größenausschlussmodus die Mobile Phase wie folgt hergestellt. Dieser Eluent geht 
auf die Arbeit von Kopaciewicz et al. zurück [113] und wurde auch von Kaminski [7] und 
Grotefend [166] verwendet: 
2,181 g KH2PO4 
0,992 g Na2HPO4 
8,2 g NaCl 
H3PO4 zur pH- Werteinstellung 
ad 1000 mL vollentionisiertes Wasser 
Diese Lösung wurde vor der Verwendung 1:10 mit vollentionisiertem Wasser verdünnt und 
dann verwendet. 
 
Für die HR-CS-AAS-Versuche wurde ein phosphatfreier Eluent entwickelt. Dieser wurde mit 
Kaliumchlorid und MES hergestellt. Die Herstellung wurde so durchgeführt, dass sich bei 
pH 6,8 eine Ionenstärke des Eluenten von 17,7 mM einstellt: 
1,952 g MES 
0,5848 g KCl 
ad 1000 mL bidestilliertes Wasser 
NaOH zur pH- Werteinstellung  
 
Als Lösemittel für die Proben wurde mobile Phase verwendet. 
 
Zur Reinigung und Oberflächenäquilibrierung der Säulen wurde ein Spülprogramm aus meh-
reren Eluenten vollzogen: 
30 mL Phosphatpuffer pH 3; 20 mM 
30 mL Wasser 
Acetonitrilgradient 0 % - 90 % und 90 % - 0 % über 30 Minuten 
30 mL 0,5 % Natriumdodecylsulfatlösung 







Die mobile Phase für den normalen SEC-Modus wurde von Kaminski übernommen. Diese 
Methode lehnte sich an die Arzneibuchmonographie für Phosphatpufferlösung pH 6,6 R an 
[167, S. 6766]: 
6,80419 g KH2PO4 
0,711448 g NaOH 
17,5329 g NaCl 
ad 1000 mL vollentionisiertes Wasser 
 
8.1.5 Chemikalien und Proteine 
Die in dieser Arbeit verwendeten Chemikalien bzw. Proteine und Lösemittel und die Firmen 
von denen diese bezogen wurden, sind im Folgenden tabellarisch dargestellt: 
Merck KGaA, Darmstadt Kaliumdihydrogenphosphat (KH2PO4) p.a. 
 Dinatriummonohydrogenphosphat (Na2HPO4) p.a. 
 Phosphorsäure (H3PO4) p.a. 
 Natriumchlorid (NaCl) p.a. 
 Natriumhydroxid (NaOH) 
 Acetonitril (C2H3N) p.a. 
 Methanol (CH3OH) p.a. 
 Salpetersäure 65 % (HNO3) p.a. 
VWR Chemicals, Darmstadt Acetonitril (C2H3N) super gradient grade 
Sigma Aldrich Chemie, Steinheim Dikaliummonohydrogenphosphat (K2HPO4) 
 Kaliumchlorid (KCl) für Zellkultur 
 Triton X-100 (C14H22O(C2H4O)n) 
 Myoglobin >90 % (Pferdeherz) 
 Ovalbumin (Hühnereiweiß) 
 BSA >98 % (Rind) 





 γ-Globulin >97 % (Rind)  
Carl-Roth, Karlsruhe MES (C6H13NO4S) 
 Ethanol (C2H6O) >99,5 % Ph.Eur., reinst 
Caesar&Lorenz, Hilden Erythromycin, mikronisiert 
 Metronidazol, mikronisiert 
 Basiscreme DAC 
 Hydrophile Salbe 
Tabelle 8.2 -Verwendete Chemikalien und Proteine sowie Bezugsquelle bzw. Hersteller. Wo möglich wurde die Qualität 
mit angegeben (p.a. = pro analysi). 
 
Bidestilliertes Wasser wurde entweder durch Destillation oder mit dem "arium pro VF|UF & 
DI|UV" von Sartorius (Göttingen) gewonnen. 
 
8.2 HR-CS-AAS 
Es wurde mit einer ContrAA 700 von AnalytikJena (Jena) gearbeitet. Diese ermöglicht den 
Betrieb im Flammen- und im Graphitrohrofenmodus. Nur letzterer wurde in dieser Arbeit 
verwendet. Das Gerät arbeitet mit querbeheizten Graphitrohren (19 mm * 6 mm). Die Pro-
grammierung des Gerätes und die Auswertung der erhaltenen Daten wurde mit der Steue-
rungssoftware Aspect CS Version 1.5.6.0. und mit Microsoft Excel 2007 durchgeführt. 
 
8.2.1 Methoden  
Das für die Kopplungsversuche mit der HPLC zur Adsorptionsuntersuchung verwendete 




Rampe [°C/s] Haltezeit [s] Gasfluss 
1  Trocknen 90  10  45   Max  
2  Trocknen 105  7  60   Max 





4  Pyrolyse 1150  200  20   Max  
5  Gasanpassung  1150  0  5   Stop  
6  Atomisierung 2250  1500  4   Stop  
7  Ausheizen  2500  500  5.5   Max  
 
Es wurden jeweils 5 µl injiziert und das Eisen bei der primären Wellenlänge für Eisen von 
248,327 nm gemessen. 
 
8.2.2 Chemikalien 
Die für die AAS verwendeten Chemikalien entsprachen denen für die HPLC. Das für diese 
Versuche verwendete Myoglobin wurde vor der Einwaage im Vakuum getrocknet. 
 
8.3 Herstellung halbfester Zubereitungen 
Die halbfesten Zubereitungen wurden am Institut für pharmazeutische Technologie angefer-
tigt und gelagert. Hierzu wurden zwei Verfahren angewandt. Zum einen die händische Her-
stellung mittels Fantaschale und Pistill und zum anderen die Anwendung des Sandwich-
Verfahrens in einem automatischem Rührsystem (TopiTec® Automatic, WEPA Apothekenbe-
darf GmbH & Co KG, Hillscheid) 
 
8.4 Kapillarzonenelektrophorese (CZE) 
Die elektrophoretischen Trennungen in dieser Arbeit wurden mit Unterstützung von Markus 
Nachbar angefertigt. Die verwendete Kapillarelektrophorese war eine PrinCE-C760 (PrinCE 
Technologies, Emmen, Niederlande) mit einem DA-Detektor. Gemessen wurde wie auch bei 
den entsprechenden HPLC-Versuchen, bei einer Wellenlänge von 200 nm. Alle Experimente 
wurden in einer 75 µm ID bare fused silica Kapillare mit einer absoluten Länge von 100 cm 
(effektiv: 92,5 cm) durchgeführt. Die Kapillare wurde von der Firma Polymicro Technologies 
aus Phoenix (USA) bezogen. Die Elektropherogramme wurden registriert und ausgewertet 







Der Probenextrakt aus der flüssig-flüssig Extraktion (s. Kapitel 5.3) wurde nach einer modifi-
zierten Methode in Anlehnung an die Arbeit von Lalloo et al. durchgeführt [139]. Zur Proben-
lösung wurde Methanol bis zu einer Konzentration von 20 % (V/V) hinzugegeben. Vergleichs-
lösungen, welche entweder nur Metronidazol oder nur Erythromycin in der Konzentration 1 
bzw. 2 mg/mL enthielten, wurden auf gleiche Weise gefertigt. 
Als Trennpuffer wurde ein PBS 0,035 mol/L bei pH 7,5 mit 50 % Methanol verwendet. Die 
Kapillare wurde vor der Trennung mit 1 mol/L Natronlauge bei 23 °C für 40 Minuten bei 
1000 mbar konditioniert. Vor jeder Trennung wurde die Kapillare jeweils für 3,5 Minuten mit 
0,1 mol/L Natronlauge und Wasser bei 23 °C mit 2500 mbar sowie für 8 Minuten unter glei-
chen Bedingungen mit Trennpuffer gespült. Die Probe wurde elektrokinetisch, mit einer In-
jektionsdauer von 0,15 Minuten bei einer Spannung von 10 kV injiziert, um die Konzentrati-
on der geladenen Arzneistoffmoleküle in der Probenzone zu erhöhen. Hierdurch sollte ein 
verbessertes Signal/Rausch-Verhältnis erzielt werden. Die Trennung wurde dann bei einer 
Spannung von 25 kV für 50 Minuten durchgeführt.  
 
8.5 Grindometer 
Das Grindometer (Hersteller nicht bekannt) diente der Bestimmung der maximalen Teil-
chengröße (0 – 110 µm) suspendierter Wirkstoffe. Zur Partikelgrößenbestimmung wurde 
eine Probe der Zubereitung mithilfe eines Rakels über die keilförmige Aussparung auf der 
Oberfläche des Grindometers ausgestrichen. Die Tiefe des Keils ist seitlich skaliert, sodass, 
wenn Partikel beim Ausstreichen vor dem Rakel hergeschoben werden wenn der Spalt die 
Partikelgröße unterschreitet, die Partikel Spuren in der halbfesten Zubereitung hinterlassen 
und so die Partikelgröße am Beginn der Spur an der Skala abgelesen werden kann. Der Be-
ginn der Spur zeigt auf der Skala die größten vorhandenen Partikel an [168, S. 427]. 
 
8.6 Polarisationsmikroskop 
Es wurde ein Leika DMLM Fotomikroskop (Fa. Leika, D-Solms) verwendet. Die Proben wur-
den auf dem Objektträger unter einem Deckgläschen mit 100-facher Vergrößerung unter-
sucht. Mittels Olympus DP12-Kamera wurden die Aufnahmen der Präparate erstellt und mit 







Zur Erstellung dieser Arbeit wurden neben der Textbearbeitungs- und Kalkulationssoftware 
noch weitere Computerprogramme verwendet: 
ChemBiodraw Ultra  
Version 13.0 zur Erstellung der Strukturformeln und Reaktionsmechanismen und zur Be-
rechnung der kalkulierten logP-Werte im Zusammenhang mit den Experimenten zu Erythro-
mycin und Metronidazol. 
paint.net 
Version 4.0.6 zur Bildbearbeitung bzw. Kolorierung oder Kontrastverbesserung. 
Microsoft Powerpoint 2007  
Im ServicePack 3 zur Erstellung von Darstellungen und Schaubildern. 
Microsoft Word 2007  
Im ServicePack 3 Dieses Dokument wurde hiermit verfasst. 
Microsoft Excel 2007 
Im ServicePack 3 zur Auswertung erhaltener Daten, sowie zur Erstellung von Abbildungen, 
wie Chromatogrammen aus Rohdaten, welche mit EZChrom Elite (s. Kapitel 8.1) erhalten 
wurden. 
Citavi 
Version 5.0.0.11 zur Verwaltung der Literaturreferenzen und Erstellung des Literaturver-
zeichnisses. 
Chimera 
UCSF Chimera Version 1.10.2 wurde zur Anfertigung des Schaubildes der 







9.1 Anhang zu Kapitel 5 
Im Folgenden sind die Versuche zur Hydrolysestabilität bei unterschiedlichen pH-Werten von 
Metronidazol und Erythromycin dargestellt. Dabei wurden die Wirkstoffe einzeln in wässri-
gen Pufferlösungen bei pH 4, pH 8 (nicht dargestellt) und pH 12 gelagert. Es wurden regel-
mäßig Injektionen über einen Zeitraum von 24 Stunden durchgeführt. Ein Datenpunkt zeigt 
den Mittelwert aus 3 aufeinanderfolgenden Injektionen (s. Abbildung 9.1, Abbildung 9.2, 
Abbildung 9.4, Abbildung 9.5, Abbildung 9.6, Abbildung 9.7 und Abbildung 9.8). 
Erythromycin: 
 
Abbildung 9.1 - Kontrollkarte über den relativen Erythromycingehalt, bezogen auf den Ausgangsgehalt einer frisch herge-
stellten Lösung. Nach 12 Stunden können noch etwa 20 % der Ausgangsmenge und nach 24 Stunden noch etwa 12 % der 
ursprünglich vorhandenen Menge an Erythromycin gefunden werden. 
 
 
Abbildung 9.2 - Kontrollkarte über die Signalintensität, dargestellt als Peakfläche von Erythromycin und dem Abbaupro-





















































Abbildung 9.3 - Hydrolysereaktion von Erythromycin A, der Hauptwirkkomponente des Arzneistoffes Erythromycin zum 
am häufigsten entstehende Hydrolyseprodukt. Die Zuordnung erfolgte anhand der Retentionszeiten im Chromatogramm. 
Die Formeln wurden mit ChemBioDraw erstellt. 
 
Bei höheren pH-Werten zeigten sich die Signale an den Retentionszeiten der Hydrolysepro-
dukte bzw. Verunreinigungen unauffällig. Der hydrolytische Abbau der Ausgangssubstanz 
verlief unter alkalischen Bedingungen bei pH 12 deutlich langsamer als im sauren Milieu 
(s. Abbildung 9.4). 
 
Abbildung 9.4 - Kontrollkarte über den Wirkstoffgehalt von Erythromycin relativ zum Ausgangsgehalt bei pH 12. Nach 24 
Stunden konnten noch etwa 72 % der ursprünglich vorhandenen Wirkstoffmenge gefunden werden. 
 
Die Chromatogramme zur Versuchsreihe bei pH 12 zeigen für die Substanz und die Methode 
ungewöhnlich hohe Retentionszeiten. Der Grund hierfür ist ein versehentlich zu hoch einge-
stellter Wasseranteil im Fließmittel. In der Folge wurde das Erythromycinsignal nicht voll-
ständig aufgezeichnet, wodurch die Peakflächen geringer ausfallen. Da die Trennung hier-






























des Detektionsfensters (also eine längere Laufzeit pro Injektion) ausreichend. Das Signal 
wurde dann vollständig erfasst.  
 
Metronidazol: 
Die Messungen für Metronidazol zeigten eine höhere Hydrolysestabilität gegenüber extre-
men pH-Werten als es für Erythromycin der Fall ist. Daher wurden die HPLC-Injektionen nach 
10 Stunden vorerst unterbrochen und nach einer Reaktionszeit bzw. Hydrolysedauer von 
zwei Tagen bei Raumtemperatur wieder aufgenommen. Nach 10 Stunden wurde bei pH 4 ein 
Gehalt von 96 % bezogen auf die Ausgangsmenge gemessen (s. Abbildung 9.5). Die Fortset-
zung nach über 2 Tagen (ab Stunde 64) führte schließlich zu einer Absenkung des Gehaltes 
auf 90 % (s. Abbildung 9.6). 
  
Abbildung 9.5 - Kontrollkarte über den Wirkstoffgehalt von Metronidazol relativ zum Ausgangsgehalt bei pH 4. Nach 
10 Stunden konnten noch etwa 96 % der ursprünglich vorhandenen Wirkstoffmenge gefunden werden. Dargestellt sind 
die Mittelwerte von jeweils 3 Injektionen. 
 
Nach 69 Stunden geschah eine plötzliche Abnahme des Gehalts um etwa 7 %. Diese kann 
nicht auf einen Gerätefehler zurückgeführt werden. Die Probe die untersucht wurde war 
über den gesamten Zeitraum dieselbe. In Abbildung 9.6 ist für jeden Punkt jeweils die zwei-
fache Standardabweichung für jeden Punkt angezeigt. Unter Berücksichtigung dieser Streu-
ung in dieser Sequenz ist die durchgehende Tendenz erkennbar, jedoch nicht so deutlich wie 
erwartet. Gut zu erkennen ist jedoch die hohe Stabilität des Metronidazols, welches nach 































Abbildung 9.6 - Kontrollkarte über den Wirkstoffgehalt von Metronidazol relativ zum Ausgangsgehalt bei pH 4. Nach 
einer Unterbrechung von etwa 2 Tagen wurde die Versuchsreihe fortgesetzt. Nach gut 73 Stunden konnten noch etwa 
90 % der ursprünglich vorhandenen Wirkstoffmenge gefunden werden. Dargestellt sind die Mittelwerte von jeweils 3 
Injektionen. Zu jedem Punkt ist die zweifache Standardabweichung dargestellt. 
 
Auch in einer alkalischen Lösung zeigte Metronidazol eine deutlich höhere 
Hydrolysestabilität als Erythromycin. Nach 10 Stunden konnten noch 96 % der ursprünglich 
vorhandenen Wirkstoffmenge gefunden werden (s. Abbildung 9.7). Die Wiederaufnahme der 
HPLC-Injektionen nach 2 Tagen zeigte eine nur unwesentliche Veränderung. Nach etwa 
73 Stunden konnten noch 94 % der ursprünglich vorhandenen Menge gefunden werden 
(s. Abbildung 9.8).  
 
Abbildung 9.7 - Kontrollkarte über den Wirkstoffgehalt von Metronidazol relativ zum Ausgangsgehalt bei pH 12. Nach 
10 Stunden konnten noch etwa 96 % der ursprünglich vorhandenen Wirkstoffmenge gefunden werden. Dargestellt sind 
























































Abbildung 9.8 - Kontrollkarte über den Wirkstoffgehalt von Metronidazol relativ zum Ausgangsgehalt bei pH 12. Nach 
einer Unterbrechung von etwa 2 Tagen wurde die Versuchsreihe fortgesetzt. Nach gut 73 Stunden konnten noch etwa 
94 % der ursprünglich vorhandenen Wirkstoffmenge gefunden werden. 
 
Es sei an dieser Stelle noch einmal darauf hingewiesen, dass die diese Wirkstoffe betreffen-
den Versuche aus Kapitel 5 sich grundsätzlich von diesem Versuchsaufbau unterscheiden. 
Die Matrix aus den halbfesten Zubereitungen besteht zu einem großen Anteil aus lipophilen 
Bestandteilen, welche daher eine Hydrolyse zu unterdrücken vermag. Außerdem werden in 
den Zubereitungen, selbst bei fehlender Einflussnahme durch Puffersubstanzen auf den pH-
Wert, nicht solche extremen pH-Werte erreicht. Diese Versuche zeigen jedoch, dass der pH-
Wert einen entscheidenden Einfluss auf die Stabilität der Wirkstoffe und somit auf die the-
rapeutische Wirksamkeit hat. Erythromycin ist davon in größerem Ausmaß betroffen als 
Metronidazol. 
 
9.2 Anhang zu Kapitel 4 und Kapitel 6 
In Kapitel 4 und 6 werden Effekte erwähnt, welche den Priming-Effekten fabrikneuer Trenn-
säulen ähneln. Es kommt bei diesen Säulen während der ersten Injektionen zu einer steigen-
den Signalintensität bzw. Peakfläche. Diesen Effekt kann man auch nach der Durchführung 
von Reinigungsprozeduren beobachten. Bei diesen Reinigungsprozeduren wird die stationä-
re Phase einer Trennsäule durch Pufferlösungen mit extremen pH-Werten (pH 3 oder pH 10, 
in Abhängigkeit der Chemie der stationären Phase) und organische Lösemittel von adsorbier-
ten Stoffen befreit. Das Ausmaß dieses Effektes ist abhängig vom Protein, der stationären 
































Es wurden Spülprozeduren mit 0,5 % SDS-Lösung, PBS pH 3 und Acetonitrilgradienten nach 
Betriebsanleitung des Herstellers durchgeführt und im Anschluss gleiche Volumina von Pro-
teinlösungen injiziert. Bis auf den therapeutischen Antikörper, dessen Konzentration in der 
Probelösung 2,0 mg/mL betrug, lagen die anderen Proteine in einer Konzentration von 
1,0 mg/mL vor. Es wurden jeweils 10 µL injiziert, entsprechend einer Proteinmenge von 
10 µg. 
  
Abbildung 9.9 - Kontrollkarte über die Gesamtsignalflächen aller Proteinsignale im Chromatogramm von Myoglobin 
(Myo), therapeutischem Antikörper (MAB), bovinem Serum Albumin (BSA) und einer Mischung aus diesen Komponenten 
(MBB). Letztere bestand aus einer Mischung gleicher Volumenanteile der anderen Probenlösungen. Es wurde der iSEC-
Modus verwendet. Als Trennsäule wurde die Biosep® S-3000, bei einer Flussrate von 1,0 mL/min verwendet. Detektiert 
wurde bei 207 nm. 
 
 
Abbildung 9.10 - Kontrollkarte über die Gesamtsignalflächen aller Proteinsignale im Chromatogramm von Myoglobin 
(Myo), therapeutischem Antikörper (MAB), bovinem Serum Albumin (BSA) und einer Mischung aus diesen Komponenten 
(MBB). Letztere bestand aus einer Mischung gleicher Volumenanteile der anderen Probenlösungen. Es wurde der mSEC-
Modus verwendet. Als Trennsäule wurde die Biosep® S-3000, bei einer Flussrate von 1,0 mL/min verwendet. Detektiert 
wurde bei 207 nm. Für den therapeutischen Antikörper wurde über 6 Injektionen kein auswertbares Signal detektiert. 
 
Nach etwa 50 µg stellt sich für die Proteine in beiden Modi eine Gleichgewichtslage ein und 
die Flächen bleiben stabil. BSA zeigt geringe Sättigungseffekte bei dieser Versuchsreihe. Es 
ist daher sinnvoll nach der Inbetriebnahme einer neuen Säule und nach Spülprozeduren ei-
























































ten. Kontrollkarten leisten hierfür eine gute Arbeit. Erst bei stabilen Signalflächen sollten die 
Resultate für die Auswertung der Ergebnisse herangezogen werden. Dies würde andernfalls 
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